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Schaltplan/wiring diagramm

1

double walled execution, electrically heated

Doppelwandige Ausführung, elektrisch beheizt

40/60 = 2 x 4500 W

50/70 = 2 x 6000 W

50/80 = 2 x 6000 W
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with timer, with vacuum pump

mit Zeitschaltuhr, mit Vakuumpumpe
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