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BEDIENUNGSANWEISUNG NR. 2215 AUTOMAT V/Schrankgerdt
zur Sterilisation von festen
und pordsen Materialien mit
wiederholtem Vorvakuum

1.Technische Daten:

Hersteller : WEBECO GMBH
Miihlenstr. 38
23611 Bad Schwartau

Betreiber

Lieferjahr :

Herstell-Nummer :

Gerdtebezeichnung : AUTOMAT V - Schrank
NenngroBe : I3 x3x6

Inhalt des

Beschickungsraumes : 65 Liter

Inhalt des

Sterilisierdruck-

behdlters : 115 Liter

zul. Betriebsiliberdruck: 2,7 / - 1,0 bar Vakuum

Sterilisiertemperatur : 134 °C und 120 °C

Nennspannung : 230 / 400 V
Stromart :  Drehstrom
Nennfrequenz : 50 Hz
Leistungsaufnahme : 10 kW
Schutzklasse : IP 33

Nach DIN 57 750 T.1 / VDE 0750 T.1 Abschn. 7.2.2 darf dieser Dampf-
Sterilisator nicht in explosionsgefdhrdetem Bereich betrieben werden.

Anderungen des Dampf-Sterilisators bediirfen der Genehmigung und Bestd-
' ste nd sind in de Unteslag nzutrag

(D.14) BA.2215.7D



2. Allgemeine Hinweise

Der Dampf-Sterilisator darf nur von Personen bedient werden, die
mit der Bedienungsanweisung vertraut gemacht und in die Benutzung
des Sterilisators eingewiesen wurden.

Die Verantwortung flir die ausreichende Unterweisung des Bedienungs-
personals trdgt der Betreiber.

Der Dampf-Sterilisator darf nicht betrieben werden, wenn Mingel
auftreten, durch die das Bedienungspersonal oder Dritte den Steri-
lisationserfolg gefdahrden.

Ein Schichtwechsel der Bedienungsperson darf erst dann erfolgen,
wenn die abldsende Person die Anlage {ibernommen hat und dabei auf
eventuelle Besonderheiten, Stdrungen, Mdngel sowie bereits getrof-
fene MaBnahmen hingewiesen wurde.

Es ist ein Gerdtebuch zu fiihren, in das td#glich die laufenden
Berichte, gegebenenfalls liber Chargendokumentation, Zuordnung der
Temperatur- und Druckschreiber-Blédtter, durchgefiihrte Teste,
Priifungen, Wartungen und Instandsetzungen einzutragen sind.

Wird der Sterilisator ldngere Zeit nicht benutzt, (z.B. ca. 8 Wochen),
so ist zur Vermeidung von Schdden, wie z.B. Korrosion, Austrocknung
der Dichtungen, Festsetzen von Wellen und Kolben, die Anlage sach-
gemdB stillzulegen und gegen Schaden zu sichern. Gegebenenfalls

ist der Kundendienst anzufordern.

Dampf-Sterilisatoren sind zur Sicherstellung der Funktion und wegen
der erforderlichen Arbeitszeit bestimmungsgemdB zu betreiben.

In diesem Sinne ist zu beachten, daB die wihlbaren Sterilisier-
programme nur fiir das jeweils und gemiB Bedienungsanweisung vorge-
sehene Sterilisiergut verwendet werden.

(D.14) BA.2160.AH



3. Technische Beschreibung

Dampf-Sterilisator zur Sterilisation von Instrumenten,
Textilien und Gummiteilen, eingerichtet fiir manuelle
Be~ und Entladung, eintiiriger Sterilisator.

Mit automatischer Programm-Steuerung.

Der Sterilisator entspricht in Bauart und Funktion den
Grundsdtzen der Arbeitssicherheit und den Anforderungen
an GroB-Sterilisatoren.

NenngroBe (HxBxT) : 3 x 3 x 6

Nutzraum : 320 mm Hohe
320 mm Breite
640 mm Tiefe

Sterilisierkammer Einwandige Bauart mit integriertem
Eigendampferzeuger aus CrNi-Stahl,
argonarc-geschweiBt,

Innenwandung W.Nr. 1.4571,
AuBenwandung W.Nr. 1.4571,

max. Betriebsiberdruck 2,7 bar,
Isolierung mit Steinwollmatten,
Matten kaschiert, mit zusdtzlicher
Geflecht-Ummantelung versehen.
Kammer und VerschluB TUV-gepriift
und -abgenommen.

Kammer-VerschluB : Seitlich scharnierte Schwenktiir
mit BiigelverschluB.
Abdichtung durch Anpressung gegen
eine Silikon-Vollprofildichtung
mittels Handrad.
Gesichert gegen Offnen unter Druck.
Dichtung bei gedffneter VerschluBtiir
von vorn leicht auswechselbar,
Tirblatt und VerschluB mit
CrNi-Stahl W.Nr. 1.4301
- feingeschliffen - verkleidet.

(D.6) BA.2053TB1



Inneneinrichtung Herausnehmbares Einsatzgestell zur
Aufnahme von Instrumenten-Siebschalen,
Sterilisierbehdltern und -korben nach
DIN in einer oder/und zwei Beladeebenen.

Einbaukonstruktion : Profilstahlgestell in geschweiBter Aus-
fiihrung, sandgestrahlt und rostgeschiitzt,
Verkleidung aus CrNi-Stahl W.Nr. 1.4301
- feingeschliffen, Blechdicke 1,25 mm.
In der Front ibersichtlich angeordnet
die Bedienungs- und Anzeigeelemente.

Dampfversorgung : Mit Eigendampf durch Dampferzeugung
mittels TauchheizkOrper am Boden des
Sterilisierdruckbehdlitern.

Vakuumeinrichtung :  Wasserring-Vakuumpumpe komplett mit
Drehstrommotor und elastischer Wellen-
kupplung auf gemeinsamer Grundplatte
montiert.

Pumpenaggregat in der Einbaukonstruktion
mittels Schwingmetallelementen elastisch
aufgestellt.

Pumpe mit vorgeschaltetem Gegenstrom-
Rohrbindelkondensator, Spezial-Riickschlag-
ventil, automatischem Vakuumventil,
Wassermangel-Sicherheitsschalter und
Motorschutzschalter. :
Optimal geregelte Frischwasserzufuhr durch
stufenlos regeindes, thermostatisch gesteu-
ertes Ventil mit Warmefiihler im Betriebs-
wasserbehdlter.

(D.14) BA.2160TB2



VYentile, Armaturen: Elektromagnetisch betdtigte Ventile und
elektr. Prdzisions- und Temperaturschalter
fliir die Sterilisation bei 120 °C u. 134 °C.
Zur Uberwachung der Sterilisation Anzeige-
instrumente fiir Druck und Temperatur.

‘Rohrleitungssystem : Rohrleitungssystem in Kupferleitung, Verbin-
‘ ~ dungen weitgehend hartgeldtet, sonst metal-
Tisch dichtende Verschraubungen.
Vakuumleitung mit elastischem Verbindungs-
element an die Vakuumeinrichtung angeschlossen.
Leitungen gegen Warmeabstrahlung bzw. Kondens-
wasserbildung isoliert.

Automatische
Programmsteuerung : Mit fest eingestelltem Programmablauf.
: Programmstart durch Betdtigung der entspre-

chenden Programmtaste.
Sterilisation nach einem Vakuumverfahren
durch zweimaliges Vorvakuum.
Alle Programme mit Nachvakuum zum Trocknen
des sterilisierten Gutes.

Bedienungstableau : Mit Drucktasten zur Programmwahl und
Signalleuchten zur Programmschrittanzeige.

Das Vollhub-Sicherheitsventil ist auf Gdngigkeit (z.B. durch Anliiften)
zu priifen. Anderungen am Sicherheitsventil, insbesondere das Uberlasten
und Unwirksammachen, ist verboten.

Eine Knderung der Einstellung darf nur im Beisein eines Sachverstdndigen
der zustdndigen “"Technischen Uberwachungs-Organisation" vorgenommen werden.

Der Druck soll den festgesetzten, am Manometer durch eine rote Strichmarke
gekennzeichneten, zuldssigen Betriebsdruck nicht {berschreiten.

Steigt der Druck iber den zuldssigen Betriebsdruck, so ist der Kessel
sofort auszuschalten.

Hat das Sicherheitsventil nicht angesprochen, so ist auf jeden Fall der
Kessel auszuschalten und der technische Dienst zu benachrichtigen.

(D.6) BA.2053TB3



Der Wasserstand darf im Betrieb nicht unter die Marke
des niedrigsten Wasserstandes sinken.

Die Wasserflillmenge ist ausreichend fiir eine Sterili-
sation bemessen.

FA11t der Wasserstand trotzdem zu weit ab, wird eine
unzuldssige Ubertemperatur der Behdlterwandungen durch
einen Temperaturbegrenzer verhindert.

Wenn dieser ansprechen sollte und der Sterilisator
nicht mehr heizt, ist der technische Dienst zu infor-
mieren.

(D.6)

BA.2053TB4



4, Betriebsmittel

4.1 Elektrische Versorgung

Der Dampferzeuger des Sterilisators ist ausgelegt
zum Betrieb mit Drehstrom 220/380 V, 50 Hz.
Die Heizleistung der drei Tauchheizungen betrdgt 9 kW.

4,2 Speisewasserversorgung

Der aus CrNi-Stahl W.Nr. 1.4541 gefertigte Kessel muB
mit vollentsalztem Wasser gespeist werden.

- 4.2.1 Nach DIN 58 946 - Teil 7 muB das Kesselspeisewasser
folgende Beschaffenheit aufweisen:

Aussehen: farblos, klar, ohne Bodensatz
pH-Wert : 7 - 8

Summe der Erdalkalien (Hdrte) unter 0,02 mmol/1,
entspr. 0,3 dH

Salzgehalt: unter 10 mg/1.

Fiir den Fall, daB Korrektiv-Chemikalien verwendet
werden, diirfen nur solche Stoffe bzw. Stoffgemische
verwendet werden, die durch die jeweils giiltige
Trinkwasser-Aufbereitungsverordnung zugelassen sind.

Dampffliichtige Organika bzw. Stoffe, die durch
Zersetzung im Dampfkessel dampffliichtige, organische
Spaltprodukte ergeben, sollten im Kesselspeisewasser
nicht enthalten sind.

(D.6) BA.2053BTM



5. Bedienungs- und Kontrollelemente

- Bedienungstableau -
1 Leuchte Leuchtet wdhrend der Entliiftung.
"ENTLUFTEN" Durchdampfung des Gutes.
2 Leuchte Leuchtet nachdem die Sterilisjer-
"STERILISATION® temperatur im Gut erreicht wurde
und wahrend der Sterilisierzeit.
3 Leuchte Leuchtet wahrend der
"VAKUUM-TROCKNEN" Vakuum-Trocknungszeit.
4 lLeuchte Leuchtet nach ordnungsgemdBem
"ENDE" Ablauf der Sterilisation bis zur
Offnung der Kammertiir.
5 Leuchttaster Programmwahltaste,
134 °C*® Textil- und Instrumenten
‘ sterilisation bei 134 °C.
6 Leuchttaster Programmwahltaste,
120 °c Gummisterilisation bej 120 °C.
7 Leuchttaster Wird nach Reinigung der Kammer
"ENTLEEREN" zum Absaugen des Wassers betdtigt.
8 Leuchttaster Wird zur Speisung mit Speisewasser
"SPEISEN" vor der Sterilisation betdtigt, bis
der erforderliche Wasserstand im
Sterilisierdruckbehdlter erreicht ist.
9 Leuchttaster Wird nach der Programmwahl zum Start
"START™ des automatischen Programmablaufs

betdtigt.

(D.6) BA.2053BT1



Programmbeschreibung

W N

Vorvakuum bis -0,8 bar

Druckanstieg bis auf 1,1 bar
Zweites Vorvakuum auf -0,8 bar
Druckanstieg auf 1,1 bzw. 2,2 bar
Sterilisation bei 2,2 bar = 134 °C.
Nach Erreichen des Druckes 1duft
die Einwirkzeit. Dauer: ca. 7 min.
Sterilisation bei 1,1 bar = 120 °C.
Nach Erreichen des Druckes 13uft
die Einwirkzeit. Dauer: ca. 20 min.

Nachvakuum zur Trocknung.
Dauer: ca. 12 min.

Bei Manovakuummeter-Stellung “O"
und Anzeige "ENDE" kann die Tiir
gedffnet und das Sterilisierqut
entnommen werden.




- -

Bedienungs~ und Kontrollelemente

Sicherhei tsventil

Bedienungstableau

SlLeuchttaster: Programm 13keC
6lLeuchttaster: Programm 120°C

8l Leuchttaster: SPETSEN

9)Leuchttaster: START

1} Leuchte: ENTLUFTEN

2)Leuchte! STERILISATION
3)Leuchte: VAKUUM - TROCKNEN

L) Leuchte: ENDE

7} Leuchttaster: Entleeren

Manovakuummeter

Thermometer

Hauptschalter

::::::::::::::::::::j WEBECO - AUTOMAT V-Schrank
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/.. HINWEISE

flir die Verpackung von Sterilisiergut und

die Beladung von Dampf-Sterilisatoren

Inhalt: Seite BA.2052HW1

Handhabung und Verpackung

des Sterilisiergutes Seite BA.2052HW2
(mit Tabelle 1 - 2 Seiten)

Verpackung von festen
Sterilisiergiitern ‘ Seite BA.2052HW3

Verpackung von pordsen und
temperaturempfindlichen

Materialien Seite BA.2052HW4
Beladung des Sterilisators Seite BA.2052HW5
Nachbehandlung des Sterilgutes Seite BA.2052HW6

(D.6) BA.2053HW1



Hinweise fiir die Verpackung von Sterilisiergut
und die Beladung von Dampf-Sterilisatoren

1 Reinigung des Sterilisiergutes:

Die Durchfiihrung einer ordnungsgemdBen Sterilisation
setzt eine einwandfreie Vorreinigung des Sterilisier-
gutes voraus.

AuBer der Entfernung von Verunreinigungen ist auf die
Beseitigung der "waschaktiven Substanzen" (WAS) beson-
ders zu achten.

Dies gilt fir feste und porfse Sterilisiergiiter.

Eine abschlieBende Trocknung des gereinigten Sterili-
sjergutes ist unerldBlich.

HeiB gebiigelte oder thermisch getrocknete Textilien

miissen vor der Sterilisation abgekiih1t und in Raumluft
ohne Verpackung klimatisiert werden.

2 Verpackung des Sterilisiergutes

2.1 Allgemeines:

Fiir die ordnungsgemdBe Sterilgutversorgung ist eine
Verpackung vorzusehen, in der das Gut sterilisiert und
gelagert werden kann.

Die Wahl der Verpackung richtet sich nach der Art des
Sterilisiergutes, des Sterilisierverfahrens und nach
den Umstdnden sowie der Dauer der Lagerung.

Uber die Jeweilige Eignung von Sterilisiergutver-

packungen gibt die beigefligte Tabelle 1 aus dem
DIN-Blatt 58 946 - Teil 6 - Auskunft.

Anlage: Tabelle 1 (2 Seiten)

(D.6) BA.2053HW2



2.2 Verpackung von festen Sterilisiergiitern

Bei der Zusammenstellung der Instrumentensdtze ist zu beachten,
daB-das Gewicht einer gefiillten Instrumenten-Siebschale 8,5 kg
nicht lberschreitet, wenn die Verpackung in einem Tuch erfolgt
und zur Beschickung ein Sterilisierkorb verwendet wird.

Das Gewicht einer gefilillten Siebschale, die mit einem Einschlag-
tuch in einer der vorhandenen Bereitschafts-Kassetten verpackt
wird, soll 10,0 kg nicht lberschreiten.

Erforderlichenfalls ist das Gut auf 2 Siebschalen zu verteilen
und fiir jede ein separater Korb bzw. eine Bereitschafts-Kassette
vorzusehen.

Die Fiillung der Kdrbe und Kassetten muB so vorgenommen werden,
daB der Inhalt nicht iiber die Behdlterabmessungen hinausstent.

Die FlilThShe ist so zu begrenzen, daB ein Mindestabstand zum
oberen Rand bzw. zur Deckelinnenseite oder zur ndchsten Korb-
unterseite (bei Stapeln) von 2 cm besteht.

Bei der Verwendung von Einzel- oder Set-Verpackungen von Instru-
mentarium mittels Papierbeuteln oder Beuteln aus Verbund bzw.
Klarsicht-Sterilisierverpackung nach DIN 58 953 Teil 3 bzw. Teil 4
in einfacher oder doppelter Umhiillung ist zu beachten, daB diese in
Sterilisierkdrben so eingebracht werden, daB sie nicht flach Tiegen,
sondern aufrecht auf einer Kante stehen und sich gegenseitig stiitzen.

Es sind nur solche Beutel und VerschluB-SchweiBungen zu verwenden,
die der Anforderungsnorm nach DIN 58 953 Teil 3 bzw. Teil 4 ent-
sprechen.

Flir die Verpackung von Utensilien sind ebenfalls Textil- und
Papierumhiillungen geeignet.
Zur weiteren Verpackung sind Korbe vorzusehen.

Bei der Beladung der K&rbe ist weiterhin zu beachten, daB Hohlge-
fdBe, wie Schalen, Schiisseln, Becher oder leere Flaschen, immer
mit der Offnung nach unten eingebracht werden, damit anfallendes
Kondensat ablaufen kann und sich nicht in den GefiBen sammelt.

(D.6) BA.2053HW3



2.3 Verpackung von pordsen und temperaturempfindlichen Materialien

Fiir die Verpackung von Kitteln, Tiichern u.d. Textilien sowie
sinngemdB von Verbandstoffen sind die Sterilisier-Kassetten zu
verwenden, in die die Materialien in vertikaler Packweise ein-
gebracht werden.

Die Fiillung einer Sterilisiereinheit (StE) in den NennmaBen
30 x 30 x 60 cm soll 6,0 kg nicht {libersteigen.

Gleichwertig ist die Packung von Wdschepaketen mit Papier-, Textil-
oder kombinierter Umhillung und Einbringung in Sterilisierkdrben.

Bei der Verwendung von Papier als Sterilisiergutverpackung sind die
Anforderungen nach DIN 58 953 Teil 2 zu beriicksichtigen.

Fir die Verpackung von Gummiwaren und &hnlichem, temperaturempfind-
lichen Material eignet sich sinngemdB die gleiche Verpackung wie
fiir Textilien.

Einzel- und Set-Verpackungen, wie bei Instrumenten, sind
gleichermaBen geeignet.

Werden Handschuhe sterilisiert, eignen sich - besonders fiir die
paarweise Verpackung - Handschuhtaschen aus Papier, in welche die
einzelnen Handschuhe gestreckt so eingelegt werden konnen, daB es
keine direkte Beriihrung zu dem anderen Handschuh gibt.

Bei der Verwendung von Sterilisier-Behdltern aus Metall ist zu
beachten, daB temperaturempfindliiches Material so eingebracht wird,
daB eine direkte Beriihrung mit dem Metall vermieden wird.

Papier- und Textilzwischenlagen sind geeignete MaBnahmen.

Dieses gilt acuch flir die Verpackung von Materialien, die zu
eigener Kontaktverklebung neigen.

(D.6) BA.2053HW4



Setg 4 DIN 5B O46 Teil @

Tabelle 1. Eigrung dor Verpackungsacten 4] fie Damgf Swrilisstionevertuhran 4)
Die Tabelle untarliegt nicht der Nechdruckgenehmigung des DIN.

Art det Verpsckung Daempt-Sterilisstionsvertahren nech DIN 58 946 Teil 1
Symbolische . . [Fraxtionigrtes [Fraktioniertes{ Dsmpt.
Beschreibung Darstetlung Gx:;}t:::s Vg;i‘;‘::r Vekuume Strémungs- injekziim-
und Pecklage verfeheen ver{ahren vectghren
Textilien in
Steritisiacbehilter - ° * ¢ °
mit Ventilen gn
Docke! urd Boden
rach
OIN 58 252 Teit 1 - - ¢ * °
Textilien in - - ¢ ¢ -
Steritivierbahdlter
mit Yentil im Deckel,
kein Ventil sm Boden e
| i - - + + -
| S=oemm——

Textitien in [@%@@ﬁ] ¢ + ¢ . '

Sterilisiechehdligr o Bt e N NN
mit Filter in e
Oecke! urd Boden { j

Sl G B AN

2T KT T

Textilien in [ﬁ{ﬂ ﬁ}m - - . + +

Stecilisier behditer
mit Filtec im Deckel,

Boden nicht perforiert ég%
! =——23 i - - + . o

| ]
Textitien in fmmmm ° ¢ ¢ ¢ ¢

Sterilisierbehilter Pereviriytreit
mit Filter im Boden,
’ ‘ g E EE .
Deckel nicht perforiert _ . ‘ ’ ’

LAY SFSVEVETE Y

Instruments suf
Steritisiertiebuchale T T VLY
in Sterilisiechehiitar mmﬁ
mit Filter in Deckel Frra s
und Boden

irgtruments suf
Sterilisiersiebschale —

in Stevitisiecbehiltar - o8 o8 o8 o8
mit Ventil in Deckel ; =

und Boden

tratrumente suf

Sterilisiersiebschale

in Steritisierbehdlter z Engpbiaied - 0% o o9 o8}
mit Ventil im Deckel, J
Boden i




Tsbelle V. Fortsstzurg

OINSBB46 Tel s Seite §

Art der Vecpackung

Daenpf Sterilisationsveclshren nech DIN 58 046 Teil §

Symbolische e Fraktioniertes [Frektioni

X Gravitations: | Vorvakuum: oniertes|  Dampt.

Beschreiburg Darstellung verfahren wr:gh::n Vekuum- Strbmungs. | injektions-
und Packlage wrishren verfghren verfsheen

tratrumente sof

Sterilisiersiebschale T v

in SteritisierbehdNer WS - 0% 0% o %) o

it Fllter im Deckel,

Boden nicht perforiert

Behiltnisse §

micht parioriert, - - o o -

ohne Ventile —

Stérilimiansmp%«

nech DIN 58 853 Teit 2, ‘2 S' + + + ¢ +

ginfech verpackt

Sterilisationspapier
nach DN 58 853 Teil 2,
rveeifach verpackt

Tuch
einfach verpsckt

Tuch
rweeifach verpackt

K isesicht-
Sterilsierverpackung 8}
ginfach

Klarsicht-
Stetilisiervecpackung §)
rweilsch

Kunststoff-Folie
ginfach,
verchiossen

o o7 o7 o7 o

Kunsistoff-Folie
rweifach,
verchiotsen

Zeichenerklirung: ~ Nicht anwendbar

+ gnwendber O bedingt arwendber

4} Um Beladungs: und/oder Anwendungsfehier zu vermeiden, werden in Tabelle 1 Hinweise Hr die richtige oder
feliche Kombination von Sterilisiergutverpackungen mit gebréuchlichen Dampf-Sterilisstionsverfahren pegeben.
Eignungskriterien tir spezielle Sterilisierghter oder Verpackungen hinsichtlich ihrer individuellen Eigenschatten
kdninen daraus nicht abgeleitet werden,

$] Geeignet sind solche Sterilisierbehiltier, bei denen die Verdampiung oder Ableitung des Kondenssts such im ‘
unteren Bereich sichergestellt ist.

8} Kombinationsverpsckung, bei der eine Seite sus Sterilisationspapier und die endere Seite sus ducchsichtiger
Folie besteht.

7} Geeignet ist nur Polyamid-Folie susreichender Festigkeit, susreichender Wasserdampt- und Luttdurchlissigkeit.




3. Beladung des Sterilisators mit Sterilisierqut:

Die Beschickungswagen der Sterilisieranlage sind zur Aufnahme
des Sterilisiergutes in StE nach DIN vorgesehen.

Die NenngrdBe einer StE betrdgt 30 x 30 x 60 cm.

Die Beladung mit halben oder viertel StE, gebildet durch hori-
zontale und/oder vertikale Quertrennung, ist ebenfalls mdglich,
soweit es sich um stapelbare Ausfiihrungen handelt.

Die Beladung kann mit Sterilisier-Behdltern in Kassetten und
in Korbform erfolgen (stapelbare Ausfiihrung).

Die Beladung der Beschickungswagen darf {iber die NennmaBe der
StE nicht erfolgen, damit Beriihrungen mit den kondensatbildenden
Tiir- und Kammerfldchen vermieden werden.

Werden die Beschickungswagen mit Instrumenten-Bereitschaftskas-
setten in Stapeln beladen, sollten schwere jeweils unter leichteren
stehen, um stdrkere Kondensat-Durchflutungen zu vermeiden.

Bei Stapeln von schweren Kassetten sind zwischen den Kassetten
kondensatsammelnde Tiicher (3 bis 4lagig) vorzusehen.

Bei Mischladungen ist zu beachten, daB jeweils Korbe iiber Kassetten
stehen und nicht umgekehrt.

Es gilt weiterhin, daB leichtere Behdlter iiber schwereren und
Behdlter mit saugfdhigem, por&sem Gut iliber solchen mit festen
Gitern gestellt werden.

(D.6) BA.2053HH5



4, Nachbehandlung des Sterilgutes

Jedes mit Dampf sterilisierte Gut besitzt bej der
Entnahme aus dem Sterilisator eine Restfeuchtigkeit,
die bei der Abkiihlung des Gutes ausdunsten soll.

Als ausreichend trocken gilt, bei portsem Sterili-
siergut, wenn die durch Restfeuchte bedingte Gewichts-
zunahme bei Entnahme des Sterilgutes aus dem Sterili-
sator unter 1,0 % liegt.

Besonders ungiinstig sind die Verhdltnisse bei Behdltern
aus rostfreiem Stahl und verchromtem Messing gegeniiber
solchen, aus Aluminium oder bei Korben.

Bei der Verwendung von Kassetten mit Bodenperforation
ist daher zu beachten, daB sie bis zur Abkiihlung auf

Raumtemperatur so gelagert werden, daB diese Perforation
nicht versperrt ist.

Hier eignen sich besonders Gitterroste, da neuere
Kassetten einen geschlossenen Stellrand besitzen.

Kassetten sollen ebenfalls wdhrend der Abkiihlung
und Ausdunstung gestaptelt werden.

(D.14) BA.2160HW6



8. BEDIENUNGSANWEISUNG

- tdglicher Betrieb -

1. Vorbereitende MaBnahmen:

1.1 Bauseitiges Kaltwasserventil offnen.
1.2 Bauseitiges Speiseventil 6ffnen.
1.3 Hauptschalter einschalten.

1.4 Speisewasser in den Sterilisierdruck-
behdlter einfiillen. Hierzu Kammertiir
des Sterilisators offnen und Schwenk-
deckel im Einlageboden 6ffnen.
Leuchttaste SPEISEN mind. 3 Sek. durch-
gehend betdtigen, ansonsten bis das
Speisewasser an die Marke in der Offnung
des Einlagebodens reicht
(Flillmenge ca. 6 Liter).
Leuchttaste bei jedem Neustart (bei
gedffneter Tiir) mindestens 10 sec. betdtigen.

2. Sterilisation:

2.1 Sterilisator mit Sterilisiergut auf
einer oder beiden Stellebenen beladen
(siehe hierzu: Hinweise fiir die Ver-
packung von Sterilisiergut und Bela-
dung des Dampf-Sterilisators).

ACHTUNG:

Fur den Sterilisator AUTOMAT V gilt
die Spalte "Vorvakuumverfahren" in
der Liste "Eignung der Verpackung fir
Dampf-Sterilisationsverfahren®
(Auszug aus DIN 58 946 Teil 6).

2.2 Kammertiir schlieBen und mit dem Handrad
dampfdicht anpressen.

(D.14) BA.2160BA1



2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

Wah1 des Sterilisierprogramms:
Hierzu je nach Art der Beladung

PROGRAMM~LEUCHTTASTE %134 °¢v
oder "120 °C" driicken.

Automatischen Programmablauf starten:

Hierzu die LEUCHTTASTE "START" driicken.

Die Sterilisation und anschlieBende
Trocknung des Gutes 1duft automatisch
ab.

Entladung des Sterilisators:

Bei Anzeige "ENDE" und "0 bar" auf
dem Mano-Vakuummeter kann der Kammer-
verschluB gelost, die Tir von der
Dichtung abgehoben und der VerschluB
freigeschwenkt werden.

Die Anzeige "ENDE" erlischt.

Das Sterilgut kann entnommen und zur
Ausdunstung und Nachtrocknung abge-
stellt werden.

Hierbei sind geschlossene, kiihlende
Stellfldchen zu vermeiden und Roste
vorzuziehen, damit die Restfeuchte in
den Behdltern und Packungen nicht
niederschldgt.

Nach der letzten Sterilisation
HAUPTSCHALTER und erforderlichenfalls
WASSERVENTILE schlieBen.

(D.6)

BA.2053BA2



KURZBEDIENUNGSANWEISUNG

1.

10.

WASSERVENTIL OFFNEN

HAUPTSCHALTER EINSCHALTEN

SPEISEWASSER EINLASSEN

STERILISATOR BELADEN

KAMMERTUR DICHT VERSCHLIESSEN

STERILISIERPROGRAMM WAHLEN

PROGRAMM STARTEN -
der Programmablauf erfolgt
bis zum "ENDE" vollautomatisch

Bei Anzeige "ENDE" und "0 bar"
am Manometer o
YERSCHLUSS UND TUR OFFNEN

GERAT ENTLADEN

Nach letzter Sterilisation
HAUPTSCHALTER und erforder-
Tichenfalls WASSERVENTILE
SCHLIESSEN

(D.6)

BA.2053KBA



10.  WARTUNGSHINWEISE

Wartung des WEBECO-AUTOMAT V

Das auf dem Kessel befindliche Vollhubfedersicherheitsventil
ist fiir einen Abblasedruck von 2,5 bar eingestellt.

Der hochste Sterilisierdruck im Kessel betrdgt 2,2 bar.

Un dieses Ventil funktionsbereit zu halten, muB durch Drehen
der Ridndelmutter nach links der Ventilsitz von Zeit zu Zeit
unter Druck angeliiftet werden.

Zum Schutz gegen Verbrennungen ist ein Tuch zu verwenden.

Bei etwaigen Undichtigkeiten durch verminderte Elastizitdt
der Tirdichtung muB diese ausgewechselt werden.

Alle VerschluB-Gewindeteile sowie die Scharnierachse miissen
in regelmaBigen Zeitabstdnden mit sdurefreoe, HeiBlagerfett
versehen werden.

Der Nutzraum muB durch regelmédBiges Auswaschen sauber gehalten
werden,

Durch Betdtigen der Taste "ENTLEEREN" wird das Reinigungswasser
vollstdndig durch die Pumpe abgesaugt.

Es ist strengstens darauf zu achten, daB der Nutzraumrand nicht
beschddigt wird, da er als Dichtkante dient.

Bei ldngerem Stillstand des Gerdtes ist die Wasserzufiihrung zur
Motorvakuumpumpe und zum Gerdt zu entleeren.

Die in der Rohrleitung befindlichen Schmutzfdnger sind bei
Bedarf etwa alle 4 Monate zu reinigen.

Die Magnetventile missen ungeféhr im gleichen Zeitraum iberpriift
werden, sollten sie nicht einwandfrei schiieBen, sind sie zu
erneuern.

Druckregler in regelmdBigen Abstdnden anhand des Manovakuummeters
auf genaue Einstellung liberpriifen!




11. Stérungsursachen

Sollte das Gerdt bei Betdtigung der
STARTTASTE nicht betriebsfdhig sein,
sind folgende Punkte zu beachten:

Kontrolle der elektrischen
Installation (z.B. Sicherungen).

Verminderung der Leistung der
Vakuumpumpe.

Falls der Motorschutzschalter
fir die Pumpe (im Schaltschrank)
abgeschaltet hat, ist er wieder
einzuschalten.

Die Nutzraumtiir muB fest
verschlossen sein.

(D.6) BA2053STOE



TEMPERATURBEGRENZER BEI STERILISATOREN

GemdB den TECHNISCHEN REGELN DRUCKLBEHALTER TRD 403 Abschnitt 5
miissen beheizte Druckbehdlter mit einem fiir den Betriebszweck
geeigneten Temperaturbegrenzer ausgeriistet sein, um unzuldssige
Temperaturen der Behdlterwandungen zu vermeiden.

Der Temperaturbegrenzer muB zugdngig sein, jedoch so gesichert,
daB er nicht unbeabsichtigt verdndert werden kann.

Temperaturbegrenzer .gegen Temperaturiiberschreitungen unterscheiden
sich im wesentlichen von Temperaturreglern dadurch, daB sie bei
iberschreitender, eingestellter Temperatur schalten.und nach -Abkiih-
Tung nicht selbsttdtig sondern nur durch mechanische Betdtigung des
griinen Rlickstellknopfes wieder eingeschaltet werden kénnen.

Da Ubertemperaturen nur. im Storungsfall oder bei Fehlbedienung ent-
stehen kénnen, setzen wir die Schaltkdpfe der Temperaturbegrenzer
so, daB sie von der bedienenden Person nicht erreicht werden kénnen.
Hierdurch wird erreicht, daB technisches Personal bzw. der Kunden-
dienst zugezogen werden muB, um die Ursache fir das Ansprechen des
Begrenzers zu ermitteln und abzustellen.

So wird verhindert, daB mit defektem Gerit weitergearbeitet wird
bzw., daB sich Fehlbedienungen wiederholen.

Wir verwenden neuerdings die Temperaturbegrenzer
JUMO EMF-544 16 A mit der TUV-Prifnummer TB 49 882
in den Sterilisatoren Modell B - C - H und AUTOMAT V, eingebaut

hinter den Abdeckhauben der Elektrik bzw. hinter den abnehmbaren
Seitenverkleidungen.

WEBECO GMBH.
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WEBRECO GMBH KZ Einmal/Serie: §

>>> 8§ TUECKL I STE < Loschdatum: 000000
Pos~F Teilenr/AG Ko Menge/V E MA Benennung/Werkstoff Znr~-FJL CH T BS DA A
- 1";120 1714 =00 1,000 ROHRPLAN A5 SCHRANK KPL. 2
letzte Ander.:19.11.92 STK - NUR ZUR UJBERSICHT - 0B AEFA 15
001-0 1 1120 0361 -00 1,000 PUMPE A5 KPL 6
00 STK OTAEFB 15
002-0 1 1120 1713 -00 1,000 WASSERBEHALTER A5/SCHR. : 2
00 ‘ , STK AUSFUHRUNG RECHTS KPL. . OB AEFB 15
003-0 1 1120 0084 -00 1,000 LOTGRUPPE KONDENSATOR A5 01 2
00 STK AUSFUHRUNG RECHTS 0OBAEFB 15
004-0 1 1120 0102 -00 1,000 SCHWIMMERSTANGE/ A5 [SCHR 4
00 STK KPL. 0 BAEFB 15
005~-0 1 1118 1790 =00 1,000 SCHWIMMERSTANGE, KURZ 18179-0-1 4
00 STK WASSERBEHALTER (OFFNER) 0B AEFB 15
006-0 1 1112 9960 -00 1,000 KUGELRUCKSCHLAGVENTIL 12996-0-1 4
00 : STK 0B AEFB 15
007-0 2 0120 0140 -0O0 1,000 DOPPELNIPPEL D/L 4
00 STK MS58 6KT 19X38 1/4-3/8 0OEATFBB 15
o08-0 5 1011 0015 -0O 2,000 RUCKSCHLAGVENTIL-ARNOLD
00 STK MS-G1/2-8/17170 OFE AFRBB 15
009~-0 5 1511 0015 -00 2,000 SCHMUTZF-HEROSE~8180.0400
00 STK -G1/2 0OEAFBB 15
010-0 5 0130 1231 ~00 1,000 MAGNETVENTIL-BUERK 181-A-
00 : STK 13-B-G1/2-230V/50HZ 0EATFBRB 15
012-0 5 0131 0631 -00 3,000 MAGNETVENTIL-BUERK 256-A-
00 STK 6~F~230/50 OEATFBB 15
013-0 5 0132 7031 -00 1,000 MAGNETVENTIL 4Q7-A-
00 STK 13-E-MS-G1/2-230/50-F~000 0OFE AFBB 15
015-0 5 1922 6160 ~-00 1,000 FERNTHERMOMET. 8201-21-60
00 STK 0-160°'C U. BNR. 8200 1524 OEAFBB 15
016-0 5 2211 2000 -00 1,000 MECO~-DUESE-GR~200~-NR~-4652
00 STK 0OFE AFBB 15
017-0 5 2021 6001 -00 1,000 FILTER PALL
00 STK FLF 6001 FRP 0OE AFBB 15
018-0 5 1520 0011 =00 1,000 SCHMUTZFANGER~ARNOLD
00 STK PN16-G3/8 OE AFBB 15
019-0 5 0514 1525 -0O0 1,000 SICH-V-GOE-ARN-851-T-G1/2

STL-NR.: 1 1120 1714 -00 DATUM: 06.12.93 Bearb: RO Blatt: 01702



WEBECO GMBH RKZ Einmal/Serie: S

»>>> S TUECKLIGSTE < Loschdatum: 000000
Pos~F Teilenr/AG Ko Menge/V E MA Benennung/Werkstoff Znr-F/L CH T BS DA A
- 1 1120 1714 -00 1,000 ROHRPLAN A5 SCHRANK KPL. 2
letzte Ander.:19.11.92 STK - NUR ZUR UBERSICHT - 0 BAEFA 15
021-0 6 6408 0003 -00 3,000 DRUCKSCHALTER FEMA DCM 3
00 STK 46580 0 E A Fp "8
022-0 5 1224 0015 -00 1,000 MANOMETERHAHN~ARNOLD ,
00 STK MS-G1/2-5/817 0EAFBB 15
023-0 5 1816 3143 -~00 1,000 VAKUUMMANOMETER -1/+3 BAR
00 STK DM63;ROT2,5; GRUN 2,1-2,3 0OEATFBB 15
027-0 6 6205 1023 -00 2,000 EINBAU-THERMOST.EMFF-23C
00 STK G 3/8; 0~150°C 0OEAFBB 15
028-0 5 0132 5531 -00 1,000 MAGNETVENTIL 280-A-
00 STK 8-B-G3/8-230/50-W-000 0OEATFBB 15
030-0 5 2211 0950 -00 1,000 MECO-DUESE~GR--95-NR~4652
00 STK 0OE ATFBB 15
031-0 2 0120 2984 -00 1,000 DOPPELNIPPEL D/L 4
00 STK MS58 6KT 27X30 1/4X1/2 0OEAFBB e
032-0 5 3574 0150 ~-00 1,000 EINST-MUFFE-RG-G1/2-3599

o o o - 4 " o O - o W o S Mt o4 e (e G0 S Sy O e T S OO O O S S i S S S o S W 2 o o oo
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WEBECO GMBH KZ Einmal/Serie: 8§

>>> S TUECKLISTE <<< Léschdatum: 000000

Pos-F Teilenr/AG Ko Menge/V E MA Benennung/Werkstoff Znr-F/L CH T BS DA A
- 1 1120 1501 -00 1,000 E-PLAN A5 SCHR. MIT 2
letzte Ander.:06.04.93 STK ADICON-STEUERUNG 0B AEFB 0
001-0 1 1120 1948 —60 1,000 E-SCHRANK A5-SCHRANK 2
00 STRK KOMPLETT VERDRAHTET 0B AEFA 0
002~-0 1 1120 1949 ~00 1,000 BEDIENTABLEAU A5 SCHR. -2
00 : ) ‘ STK ) 0B A EF A 0
003-0 1 1120 1950 ~-00 1,000 E—INSTALLATION A5-SCHRANK 2
00 STK OB AEFB 0

- - o 1 "t " " Yoo ot 1 T o > o S B M mw G W e T e W T S e A e b T 4 b S R T S e e T S T O S G G e S e S0 e e v o e e o e

STL-NR.: 1 1120 1501 =00 DATUM: 06712.93 Hearb: SE Blatt: 01/ E




WEBECO GMBH KZ Einmal/Serie: §

>>>» STUECRKLISTE <<< Loschdatum: 000000
Pos-F Teilenr/AG Ko Menge/V E MA Benennung/Werkstoff Znr-F/L CH T BS DA &
- 1;1120 1948 =00 1,000 E-SCHRANK A5-SCHRANK 2
letzte Ander.:15.10.93 STK KOMPLETT VERDRAHTET 0B AEF A 26
001-0 D0912R8X12 -00 4,000 SCHRAUBE DIN 912 A2 M8X1l2
00 STK ONAFBN 6
002-0 D0934R8 -00 4,000 MUTTER DIN 934 AZ M8 :
00 STK 0O NAFBB 6
003-0 DO125R8,4 -00 8,000 SCHEIBRE DIN 125 A2 8,4
00 STK O NATFBB 7
004-0 2 0120 0115 =00 1,000 MONTAGEPLATTE E-SCHR.AS 02 3
00 STK AUS SCHALTSCHRANK AE1380 O E AEFB 1
005-0 2 0120 3159 -00 1,000 MONTAGEBLECH F.SCHALT A5 03 2
00 STK AL99,5 HH BL.2X315X347 O E A EF A 0
006-0 6 4252 8030 =00 0,330 WEIDM-ERDLEIT~SCHI-ESCH
00 M 2803.0 OEAFBB 1
008~0 6 4252 9670 =00 20,000 WEIDM-KLEMM-SCHRAUB-KS
00 STK 2967.0 0O EAFBB 2
009-0 6 4252 8010 =-00 20,000 WEIDM-DRUCKSTUCK DS
(] ' STK 2801.0 OE AFBB 2
010—0 5 4671 0232 -00 - 9,000‘ SPREIZNIET PL SNI POM
00 STK 232S ANR.14142554070 OFE AFBB 0
012-0 DO084R6EX20 -00 1,000 SCHRAUBE DIN 84 A2 M6éX20
00 STK 0ONAFBN 0
013-0 DO127R6B -00 1,000 FEDERRING DIN 127 A2 6 B
00 STK 0ONAFBN 0
014-0 DO439R6 -00 1,000 MUTTER DIN 439 AZ M6
00 STK ONATFBB 1
015-0 D6798B6, 4A -00 1,000 FACHERSCHEIBE DIN 6798
00 STK BZ 6,4 A ONAFBN 0
017-0 6 4108 2260 =00 1,000 RINGKABELSCHUH RB6
00 STK STA-KON NR. 5500673 OEATFBB 0
018-0 6 4254 7436 ~00 1,000 WEIDM-KLEMME-EK2,5N-GGB
00 STK 4743.6 0OEATFBB 0
214-0 6 4252 4892 -00 4,000 WEIDM-KLEMME-SAK § 3
00 STK 2489.2 0CEATFBB 6
-00 3,000 SICH. KLEMME HEIZUNG :
STK SAKS4 3213.2 OE AFBB 0

8TL-NR.: 1 1120 1948 -00 DATUM: 06.12.93 Bearb: SE Blatt: 01/02



WEBECO GMBH KZ Einmal/Serie: §

>> S TUECKLIGSTE < L8schdatum: 000000
Pos~F Teilenr[/AG Ko Menge/V E MA Benennung/Werkstoff Znr-F/L CH T BS DA A
- 1“1120 1948 -00 1,000 E~-SCHRANK A5-SCHRANK 2
-letzte Ander.:15.10.93 STK KOMPLETT VERDRAHTET 0B AEF A 26
222-0 6 5999 2222 -00 2,000 RC-GLIED 0,22MYF 220 OHM
00 STK O E AFBB 6
230-0 6 3501 1380  -00 1,000 SCHALTSCHRANK AE1380 :
00 STK : : 0O E AFBB 6
234-0 6 4251 2832 ~00 3,000 WEIDM-KLEMME-SAK4KRG
00 STK 1283.2 O FE AFBB 6
237-0 6 4252 7962 ~-00 15,000 WEIDM-KLEMME-SAK-2, 5KRG
00 STK 2796.2 0O E AFBB 7
240-0 6 4263 9716 -00 6,000 ABSCHLUSSPLATTE
00 STK 13971.6 O E AFBB 7
245-0 6 4254 9516 ~00 2,000 ENDWINKEL EWK F{R T832
00 STK GELOCHT BNR. 4951.6 OFE AFBRB 8
251-0 6 4255 2266 -00 5,000 BEZEICHNUNG 5GW/1
00 STK WEIDMULLER 5226.6 O EAEFB 6
260~-0 6 4251 2286 ~00 0,400 TRAGSCHIENE -T832
00 : M 1228.0 OEATFRB 6
‘261—0 6 4253 8340 ~00 0,510 WEIDM-TRAGSCHIENE-TS35 ,
00 M 3834.0 O EAVFBB 6
262-0 6 3303 6025 -00 1,100 KABELKANAL BA6 60025
00 M 60 X 25 MM ' O EAFBREBR 0
265-0 6 3101 0007 ~00 2,000 KABELVERSCHRAUBUNG PG7
00 STK IS0 GRAU 0 EAFBB 0
266-0 6 3101 0009 -00 20,000 KABELVERSCHRAUBUNG PG9S
00 STK IS0 GRAU OEATPFBB ¢]
267-0 6 3103 0009 -00 20,000 GEGENMUTTER PG9
00 STK 180 GRAU OEATFBB 0
268-0 6 3101 0013 -00 4,000 KABELVERSCHRAUBUNG PG13,3
00 STK ISO GRAU ‘ 0O EAVFBB 8
269-0 6 3103 0013 -00 4,000 GEGENMUTTER PG13,5
00 STK IS0 GRAU OEATVFBB 8
270-0 6 3101 0016 -00 1,000 KABELVERSCHRAUBUNG PG16
00 STK ISO GRAU O EATFBEB 8
271-0 6 3103 0016 -00 1,000 GEGENMUTTER PG16
00 STK IS0 GRAU 0 EATFBB 8

- -

STL-NR.: 1 1120 1948 -0Q0 DATUM: 06.12.93 Bearb: SE Blatt: 02103



WEBECO GMBH KZ Einmal/Serie: §

>>> S TUECKLTIGSTE <<< Loschdatum: 000000
Pos-F Teilenr/AG Ko Menge/V E MA Benennung/Werkstoff Znr-F/L CH T BS DA A
- 1"1120 1948 ~00 1,000 E~SCHRANK A5-SCHRANK 7
letzte Ander.:15.10.93 STK KOMPLETT VERDRAHTET 0B AEF A 26
273-0 6 4252 9390 -00 3,000 WEIDM-SICHERUNG-10A
00 STK 2939.0 OE ATFBB 6
1 275-0 6 4252 9460 - -00 1,000 WEIDM-SICHERUNG- 5A '
00 - 8TK 2946.0 . 0OE ATFBB 0
280-0 6 3803 001le ~00 3,000 NEOZED-SICHERG. D01 16A
00 STK 1700.016 NR.Z10416 OE ATFBB 0
296-0 6 3103 0011 -00 1,000 GEGENMUTTER PGl1
00 STK ISO GRAU OEATFBB 0
298-0 6 5910 0612 -~00 2,000 IZUMI-FASSUNG-8Y28-05-U
00 STK 0OE AFBB 7
318-0 6 5911 7032 -00 1,000 UEBERSTR-REL-FANAL-XK7-2,0
00 STK -3,2 .0E AFBB 8
319-0 6 3103 0007 -00 2,000 GEGENMUTTER PG7
00 STK ISO GRAU OFE ATFBB 0
320-0 6 5910 0611 -00 2,000 RELAIS-RY2S-U-DC~24V
00 STK 0O E AFBB 1
327-0 6 6509 4007 -0Q0 2,000 DIODEN 1N 4007
00 STK OFE AFBB 0
335-0 6 6508 9001 -00 1,000 SPANNUNGSSTABILISIERG-24V
00 STK -ESA OE AFBB 6
382-0 6 3103 0011 -00 1,000 GEGENMUTTER PG11
00 STK IS0 GRAU OE AFBB 6
384-0 2 0120 0118 -00 1,000 FLANSCHPLATTE F. AS 04 2
00 STK AUS SCHALTSCHR. AE 1380 0O E AEFB 7
390-0 6 4254 3846 -00 26,000 KLEMME DK4Q
00 STK 5900.6 0OE AFBB 8
392~0 6 4254 3848 =00 4,000 KLEMME DK4Q
00 STK 5900.8 : 0OFE AFBB 7
394-0 6 4251 2837 -00 1,000 WEIDM~-KLEMME-SAK4KRG
00 STK 1283.7 OE AFBB 6
398-0 6 3101 0021 -00 1,000 KABELVERSCHRAUBUNB PGZ21
00 STK 180 GRAU OE AFBB 8
399-0 6 3103 0021 -00 1,000 GEGENMUTTER PG21
00 STK ISO GRAU OE ATFBB 8

STL-NR.: 1 1120 1948 -00 DATUM: 06.12.93 Bearb: SE Blatt: 03/04



WEBECO GMBH KZ Einmal/Serie: 8

>>> S TUECKLIGSTE <« Loschdatum: 000000
Pog~F Teilenr/AG Ko Menge/V E MA Benennung/Werkstoff Znr-F/L CH T BS DA A
- 1"1120 1948 -00 1,000 E-SCHRANK A5-SCHRANK 2
letzte Ander.:15.10.93 STK KOMPLETT VERDRAHTET 0B AEF A 26
518~0 1 1109 2150 —60 1,000 SCHALTSCHRANKSCHLUSSEL~ 4
00 STK HALTER 0 BAEFB 0
525-0 2 0120 0755 -00 1,000 HALTER F/L 4
00 : ' : STK AL99,5 HH BL.2X70X150 0EAEFB 6
533-0 6 4253 5456 ~00 1,000 WEIDM-KLEMME-EK4/32
00 STK 3545.6 0EAFBB 6
538-0 6 4253 6860 ~00 2,000 WEIDM-QUERVERBIND-QlO
00 STK 3686.0 0EAFBB 6
541-0 6 4251 9132 -00 1,000 WEIDM-ABSCHL-PLA-APKRG
00 STK 1913.2 0 EAFBB 6
542-0 6 4253 6870 -00 2,000 WEIDM-QUERVERBIND-QO
00 STK 3687.0 0EATFBB 6
600-0 6 3303 3015 -00 1,000 KABELKANAL LK4 30015
00 M 30 X 15 MM 0OE AFBB 0
602-0 6 2701 0071 ~-00 20,000 VERDRAHTUNGSLEITUNG
00 : M  HO5V-K 0,75 SCHWARZ 0 E A FB B 6
663—0 6 2701 0073 -00 2,500 VERDRAHTUNGSLEITUNG
00 M  HO5V-K 0,75 BLAU OEATFBB 6
604-0 6 2704 0251 =-00 7,000 VERDRAHTUNGSLEITUNG
00 M  HO7V-K 2,5 SCHWARZ O E AFBB 0
605-0 6 2704 0253 -00 0,500 VERDRAHTUNGSLEITUNG
00 M  HO7V-K 2,5 BLAU OFE AFBB 0
610-0 6 4252 7952 -00 6,000 WEIDM-ABSCHL-PLA-AP-KRG
00 STK 2,5 2795.2 OE AFBRBB 7
611-0 6 2704 0256 =00 2,000 VERDRAHTUNGSLEITUNG
00 M  HO7V-K 2,5 GRUEN/GELB OEAFBB 6
613-0 6 4252 0390 -00 8,000 SCHNAPPSCHILD-PESO-6/15
060 STK 2039.0 ‘ 0OE AFBB 6

o . o o < 0 W W 2 e R e e e G e N W b W CH N W S W O G Ge N e des M G Moo B GRN GU WP Gu COW R W ST NS G AN S D SN WA W S D MM W S W W e SOe S 0 Gw S S

615-0 6 4105 0075 -00 100,000 ADERENDHULSEN 0,75 ISOLI.
00 STK WEISS OEAFBB 6

o o > B W Ao o o e W e e M W G e A G B8 e o S R W e W NS G W G ses e e M e e e G N G GW WS D e S G G D G G0 e G R W e O G R A W S O S e N G0 W e e o

616~0 6 4105 0150 -00 10,000 ADERENDHULSEN 1,5 ISOLI.
00 STK ROT NR.550206 OEATFBB 7

o - O o " " 0 S O D iYW O K o e G o e N T W W T B S o G o e A e e e A e S8 G0 B9 G0 G G4 e dr S i e e e o

617-0 6 4105 0250 -00 50,000 ADERENDHULSEN 2,5 ISOLI.
00 STK BLAU 0EATFBB 0

o o o o o o SoB e e e 0 e CHO W W G G b G ime e e T G G W M e S S A S G B G Vo (DN M G W T G G O We W M G e T G G W SO WP G35 O O N G G M G0 e S me

STL-NR.: 1 1120 1948 -00 DATUM: 06.12.93 Bearb: SE Blatt: 04/05



B e anbion et

WEBECO GMBH KZ Einmal fSerie: §

>>> S TUECKLISTE << Léschdatum: 000000
Pos~F Teilenr/AG Ko Menge/V E MA Benennung/Werkstoff Znr-F|L CH T BS DA A
- 1. 1120 1948 -00 1,000 E-SCHRANK A5-SCHRANK 2
letzte Ander.:15.10.93 STK KOMPLETT VERDRAHTET 0B AEF A 26
622-0 6 6703 0016 -dO 1,000 LEERGEHAUSE PFJ-DM
00 STK PLATZHALTER OEAFBB 0
623-0 6 4253 5350 ~00 10,000 WEIDM-BEFEST-SCHRB-BS
.00 : - STK 3535.0 0OEAFBB 7
624-0 DOOB4R3X6 -00 2,000 SCHRAUBE DIN 84 A2 M3Xé6
00 STK ONATFBB 6
625-0 DO0O84R4LX6 -00 30,000 SCHRAUBE DIN 84 AZ M4Xé
0o STK ONAFBN 6
629-0 6 6703 0003 -00 2,000 SPS FA-1J 8 AUSG.RELAIS
00 STK PFJ-T081 OEATFBBR 6
631-0 6 6703 0005 -00 1,000 SPS FA-1J ERWEIT.PLATTE
00 STK PFJ-ER1 0OFE AFBB 0
632-0 6 6703 0006 =00 1,000 SPEICHERMODUL 4K EPROM ,
00 STK PFA-1M34 OEATFBRBR 6
641-0 6 6703 0022 -0O0 1,000 SPS FA-2J GRUNDGERAT AC
00 STK 0OEATFBRBB 0
689~0 6 2701 0076 -00 3,000 VERDRAHTUNGSLEITUNG ‘
00 M HO5V-K 0,75 GRUN/GL 0OEAFBB 0
692-0 6 2700 0057 ~00 40,000 VERDRAHTUNGSLEITUNG
00 M HO5V-K 0,5 ROT 0OFE A FB B -0
698-0 6 2700 0059 ~00 5,000 VERDRAHTUNGSLEITUNG
00 M HO5V-K 0,5 VIOLETT 0OEATFBB 0
736-0 6 2701 0075 -00 0,500 VERDRAHTUNGSLEITUNG
00 M HO5V-K 0,75 BRAUN 0OEATFBDB 0

- e - oo S0 o s S o 42 T e > O o G e Vo W W S e Gn B W e e O T o G M S G e S S S G e S Cer G B R U G e e e o e o e

A - o -

ol il

1 1120 1948 -00 DATUM: 06.12.93  Bearb: SE Blatt:

STL-NR.: 05/ E




WEBECO GMBH KZ Einmal/Serie: §

>>> STUECKLISTE <<« Loschdatum: 000000
Pos~-F Teilenr/AG Ko Menge/V E MA Benennung/Werkstoff Znr-F/L CH T BS DA A
~ 1 1120 1949 -00 1,000 BEDIENTABLEAU A5 SCHR. 2
letzte Ander.:11.11.92 STK 0OBAEFA 10
281-0 6 4307 0001 —dO 7,000 GLUHLAMPE MGT 1 3/4 40MA
00 STK 004-0026 SOND.SPANN.28V O EAFRB 6
302-0 6 4302 0001 ~-00 5,000 DRUCKTASTSCHALTER-MOTOCO
00 - : STK 901-6 " OEATFBB 7
303-0 6 4303 5601 =00 8,000 KALOTTE WEISS
00 STK 200-5601 OEATFBB 8
306-0 6 4304 0001 ~-00 4,000 SIGNALLEUCHTE MOTOCO
00 STK 700-6 CEATPFBB 5
362-0 6 4303 5401 -00 1,000 KALOTTE GRUN
00 STK 200-5401 0 EATFBB 5
363-0 6 4303 6901 -00 9,000 FRONTRAHMEN MOTOCO
00 STK 200-6%900 OE APFBB 6

o e O o i e o o 0 G o S S G o S O o e G T O 68 G S 48 S0 S e o e e

i e e s,

b L

STL-NR.: 1 1120 1949 -00 DATUM: 06.12.93

Bearb: SE Blatt: Ol} E



WEBECO GMBH KZ Einmal/Serie: §

>> 8 TUECKLIGSTE << Ldschdatum: 000000
Pos-F Teilenr/AG Ko Menge/V E MA Benennung/Werkstoff Znr~F/L CH T BS DA A
- 1 1120 1950 ~00 1,000 E~-INSTALLATION A5-~SCHRANK 2
letzte Ander.:18.02.94 STK 0 TAEFB 11
001-0 6 2201 1407 -00 . 2,700 KABEL SIHF-J 4X0,753
00 M 0EATFBB 0
002-0 6 2204 1525 -00 2,500 KABEL SIHF-J 5X2,5
00 M 0 EAFBB 0
003-0 6 3102 1611 =00 1,000 REDUZIERVERSCHRAUBUNG
00 STK PG16/11 ISO GRAU 0 EAFBB 0
200-0 6 5401 2011 -00 1,000 SCHALTER NOT-AUS
00 STK C17 A292/D-A046 E6 0O EATFBB 0
285-0 6 2301 2007 ~00 3,000 KABEL YSLY-JZ 20X0,75
00 M (OELFLEX) 0 EAFBB 0
287-0 6 2303 0415 ~00 1,000 KABEL YSLY-JZ 4X1,5
00 M (OELFLEX) 0OEAFBB 0
288~0 6 2301 0307 ~00 22,000 KABEL YSLY-JZ 3X0,75
00 M (OELFLEX) 0OFE AFBB 0
347-0 6 6504 3002 ~00 1,000 WIDERSTANDSTHERMOMETER VA
00 STK 90-D-281-F55 2XPT100 G1/2 0 EATFBB 0
350-0 6 6503 4425 -00 1,000 LINIENSCHREIBER LS2K-44M
00 STK 0-150°C,PT100 0-4BAR ABS. 0EAFBB 0
362-0 6 6514 0070 ~00 1,000 MESSUMFORM. 4AP-30-020/91
00 STK PIEZOR.O0-4BAR;G1/2;0-20MA OEATFBB v
375-0 6 0209 3301 ~00 3,000 ROHRHEIZG. VA 230V 3000W
00 STK A5 0FE AFBB 0
420-0 6 5502 0683 -00 1,000 ENDSCHALTER BAUMER
00 STK TYP 682 YNI 683 SI-MEMBRA 0OEATFBB 0
430-0 6 6205 1544 -00 1,000 TEMPERATURBEGRENZER
00 STK EMFF-544 G3/8X530;D6X125 0OEAFBB 0
431-0 6 6201 7553 ~00 1,000 REGLER EBERLE 755.003
00 STK OEATFBB 0
687-0 6 2301 0407 -00 13,000 KABEL YSLY-JZ 4X0,75
iy M (OELFLEX) 0E AFBB 0
690~0 6 2605 0406 -00 4,000 ADERLEITUNG HO7V-U 4,0 GG
00 M 0EAFBB 0
704-0 6 2902 0305 ~00 2,000 STEUERLEITUNG MIT ABSCHIR

00 4 M LIY(C)Y 3X0,5 OEAFBB 0




[ T T

STL-NR.: 1 1120 1950 -00 DATUM: 01.08.94 Bearb: SE Blatt: 01/ E
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