NOUVE&UdEPUiSZ The Dental Company
Nuevo desde:

C8*

Schaltunterlagen
Wiring References
Schémas de circuits
Coleccion de esquemas

N

N
N NN a Jilcastt=
H ]
\;é‘~~ ’f’:/ /}:;/::/
N = H B2-254
~~~\~\\ .[L \ 1/ ’
N TNPN F N
\ N 'l n
NN
N N | 'W
\\ \ \ 1] [~
\ l‘ h“‘:‘——’- T ..1 TH hn..




cs*

A ACHTUNG

Stérung elektromedizinischer Geréte durch Funktelefone:
Zur Gewdhrleistung der Betriebsbereitschaft elektromedizi-
nischer Gerdte ist der Betrieb mobiler Funktelefone im Pra-
Xis- oder Klinikbereich untersagt.

A ACHTUNG

Wenn Sie das Gerét 6ffnen:
Bitte beachten Sie die VorsichtsmaBnahmen A

beim Umgang mit Platinen (EGB). ‘L ‘
Entladen Sie sich vor Beriihren der Bauteile

durch Anfassen eines Erdungspunktes.

Neu ab: 05.2006

Anderungen gegeniiber der letzten Ausgabe:
11.2005

Kapitel oder Abschnitt, Seite

Sirona Dental Systems GmbH

A\ arrention

Interference with electromedical devices by radio telepho-
nes:

To guarantee the operational safety of electromedical de-
vices, the operation of mobile radio telephones in the medi-
cal practice or hospital area is prohibited.

A ATTENTION

When opening the equipment:
Please observe the safety measures for hand- A

ling PC boards. Touch a ground point to remo- ‘L ‘
ve any personal electrostatic charge before

touching the components.

New since: 052006

Modification compared with last edition:
11.2005

Chapter or paragraph, page
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Sirona Dental Systems GmbH

A ATTENTION

Perturbation d'appareils électro-médicaux par radiotélé-
phones: Pour garantir la sécurité de fonctionnement d' ap-
pareils électromédicaux, lutilisation de radiotéléphones
mobiles est interdite dans les hépitaux et cabinets.

A\ atrEnTION
Ouverture des units:Veuillez respecter les dis- .

positions de précaution applicables a la mani-

pulation des cartes. Avant de toucher un com- ‘L ‘
posant, éliminez la charge électrostatique de

votre corps en touchant un point de mise a la

terre.

Nouveau depuis: 052006

Modifications par rapport a la derniére édition:
11.2005

Chapitre ou passage, page

A ATENCION

Interferencia en aparatos electromédicos por radioteléfo-
nos:

Para garantizar la seguridad funcional de aparatos electro-
médicos, se prohibe la utilizacion de radioteléfonos mdviles
en el consultorio o clinica.

A ATENCION

Al abrir la unidad
observe las medidas de precaucion al mani- A

pular con platinas (Componentes sensibles a ‘L ‘
descargas electrostéticas).

Antes de tocar los componentes derive su car-

ga eletrostdtica tocando un punto de puesta a tierra.

Nuevo desde: 052006
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