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muB leuchten / Betriebszustand in Ordnung
murt light up / operating state in order

doit s’allumer / bon état de fonctionnement
tiene que estar iluminado /

Estado operacional en orden

darf nicht leuchten / Fehlerzustand
murt not light up / error state

ne doit pas s’allumer / défaut
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Status / Information
Status / Information
état /information
Revision / Informacion

LED leuchtet
LED lit up
DEL allumée
LED iluminado

LED blinkt

LED flashing
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LED AUS

LED OFF
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yes / functioning
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no / not functioning
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interruption
Interrupcion
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priifen (sehen ob ...)
Check (see whether ...)
vérifier (controle visuel ...)
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Check (listen whether ...)
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compruebe (oiga si ...)

Function Pad iiberbriicken
Jumper function pad
court-circuiter Function Pad
Puentear la funcion Pad

Auswechseln
Replace
échanger
cambiar

O-Ringe leicht mit

Syntheso Pro AA2 fetten

Lightly lubricate the O-rings

with Syntheso Pro AA2

Graisser légérement les joints toriques
avec de la Syntheso Pro AA2.

Lubricar ligeramente los anillos toroidales
con Syntheso Pro AA2
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Stop Position
Jusqu’en butée
Hasta tope

L116
N 107 A L102 1 L112 I

Die Volteinstellung (R313) muB jeweils nach
Angaben des Instrumentenherstellers erfolgen.
Stellen Sie das Potentiometer (R313) immer auf
die Gluhlampe (Instrument) mit der niedrigsten
Spannung ein.

Adjust voltage (R313) according to instrument
manufacturer’s instructions.

Always set Potentiometer (R313) to Intensity of
bulb (Instrument) with lowest voltage.

Régler le voltage (R313) conformément aux
indications du constructeur des instruments.
Réglez toujours le potentiomeétre (R313) sur la
valeur de tension de la lampe (instrument) la plus
faible.

El ajuste del voltaje (R313) ha de efectuarse en
cada caso conforme a las instrucciones del
fabricante.

Ajuste siempre el potenciometro (R313) a la
lampara (instrumento) con la potencia més baja.
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Anderungen im Zuge technischer Weiterentwicklung vorbehalten.

We reserve the right to make any alterations which may be required due to technical improvements.
Sous réserve de modifications dues au progrés technique.

Reservados los derechos de modificacién en virtud del progreso técnico.
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