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ACHTUNG
Störung elektromedizinischer Geräte durch Funktelefone:
Zur Gewährleistung der Betriebsbereitschaft elektromedizi-
nischer Geräte ist der Betrieb mobiler Funktelefone im Pra-
xis- oder Klinikbereich untersagt.

ACHTUNG
Wenn Sie das Gerät öffnen:
Bitte beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen
beim Umgang mit Platinen (EGB).
Entladen Sie sich vor Berühren der Bauteile
durch Anfassen eines Erdungspunktes.

ATTENTION
Interference with electromedical devices by radio telepho-
nes:
To guarantee the operational safety of electromedical de-
vices, the operation of mobile radio telephones in the medi-
cal practice or hospital area is prohibited.

ATTENTION
When opening the equipment:
Please observe the safety measures for hand-
ling PC boards. Touch a ground point to remo-
ve any personal electrostatic charge before
touching the components.

kÉì=~ÄW NRKMVKMU

TENEO Sirona Dental Systems GmbH

kÉï=ëáåÅÉW NRKMVKMU
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ATTENTION
Perturbation d'appareils électro-médicaux par radiotélé-
phones: Pour garantir la sécurité de fonctionnement d' ap-
pareils électromédicaux, l'utilisation de radiotéléphones
mobiles est interdite dans les hôpitaux et cabinets.

ATTENTION
Ouverture des units:Veuillez respecter les dis-
positions de précaution applicables à la mani-
pulation des cartes. Avant de toucher un com-
posant, éliminez la charge électrostatique de
votre corps en touchant un point de mise à la
terre.

ATENCIÓN
Interferencia en aparatos electromédicos por radioteléfo-
nos:
Para garantizar la seguridad funcional de aparatos electro-
médicos, se prohibe la utilización de radioteléfonos móviles
en el consultorio o clínica.

ATENCIÓN
Al abrir la unidad
observe las medidas de precaución al mani-
pular con platinas (Componentes sensibles a
descargas electrostáticas).
Antes de tocar los componentes derive su car-
ga eletrostática tocando un punto de puesta a tierra.
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WE Wassereinheit
SS13 Sicherheitsschalter Speischale
M9 Motor für Speischalenbewegung
MV35 Magnetventil für Rundspülung
X3, X4, 
X5, X6 Anschlussstecker ST

Netzteilplatine Stromversorgung
MD Monitor

NAR Röntgenbildbetrachter
H1/2 Lampen

AW Amalgamabscheider
S3 Sicherheitsschalter für Amalgamabscheider
V1 Lichtschranke Drehzahlgeber
M7 Amalgammotor

DNA Dürr Naßabsaugung
MSBV Mundspülbeckenventil
DS Niveauschalter

EAD Desinfektionsanlage mit 
DENTOSEPT

DS31.1/2 Niveauschalter im Mischbehälter
DS32 Niveauschalter im Tank
MV1 Magnetventil für Spüleinrichtung
MV3 Magnetventil für DENTOSEPT

H Wasserheizer
F2 Thermosicherung
MV34 Magnetventil für Mundglasfüllung
R2 Heizpatrone
TS2 Temperatursensor

P Pumpe
HS1/HS2 Schutzgaskontakte für Pumpensteuerung
MV40.1/2 Magnetventile für Pumpe

SA Separierautomatik
DS30 Niveauschalter im Separierbehälter
MV33 Vorsteuermagnetventil f. Platzwählerventil
M8 Motor für Pumpe und Zentrifuge

SC Spülbehälter für 
Separierautomatik

MV41 Magnetventil für Spüleinrichtung
DS41 Niveauschalter im Spülbehälter

WM Wassermelder
DN30 Druckschalter
MV37 Magnetventil für Abflußklappe

Morita Platine Mundglasfüller

NWE Platine Steuerung WE

L1, L2, .Leitungen

1, 2, . . Ferritkerne

1

NAL Modul für Motor
V202 LED +36V
V203 LED +3,3V
V207 LED +5V
V300 LED RUN
V301 LED BOOT
V305 LED Reset
V308 LED Fehler (error)
V309 LED Ablage
V901 LED +5V EK

NAU Anschluss USB
V4 LED +3,3 V
V7 LED X1
V8 LED X2
V11 LED 12,5V

NAR Röntgenbildbetr
H1/2 Lampen

NAS 24V Spannungs

SP SPRAYVIT
AR2 Heizpatrone Luft
WR2 Heizpatrone Wasser
AR Signalgeber Luft
WR Signalgeber Wasser
H Licht

ASE Assistenzelem
MV31 Magnetventil Vorsteu
MV32 Magnetventil Vorsteu
MV36 Magnetventil Vorsteu
MV38 Magnetventil Wasser
MV39 Magnetventil Luft SP
MV44 Magnetventil Hydroko
S14 Sicherheitsschalter A
X2 Anschlussstecker ST

NAS 24V Spannungs

NHE Steuerplatine AS
V200 LED +36V
V203 LED +3,3V
V208 LED +5V
V720 LED P5V
V300 LED Heart
V304 LED Error
V719 LED +5V

NHT Bedienpaneel

Lichtschranken
V1/2 Lichtschranke Ablage
V3/4 Lichtschranke Ablage
V5/6 Lichtschranke Ablage
V7/8 Lichtschranke Ablage

NOP MiniLED
DC/DC Modul

V100 LED 33VDC
V101 LED 5VDC

SP SPRAYVIT
AR2 Heizpatrone Luft
WR2 Heizpatrone Wasser
AR Signalgeber Luft
WR Signalgeber Wasser
H Licht

V623 LED Call
V629 LED Relais AUX
V633 LED Sucti
V740 LED +36V_M1
V743 LED +36V_M2
V744 LED +36V_M3
V745 LED +36V_NSC
V901 LED OC_Track
V902 LED OC_Clutch
V935 LED Track
V937 LED Track
V939 LED Clutch
V1001 LED FS_Active
V1100 LED Lan Speed
V1101 LED Lan Link
V1102 LED Lan Full Duplex

NSB Funk Basisplatine
V207 SP
V208 CL
V209 CR
V210 CB
V211 CF
V213 LED Bat
V214 SL
V216 SR
V221 WDT
V300 LED +36V
V301 LED +3,3V
V308 LED +2,5V
V311 LED +5V
V400 LED RUN
V402 LED Boot
V403 LED Reset

NSC Platine Steuerung Stuhlbewegung
V23 LED +3,3V
V24 LED MVPK4
V29 LED MVPK3
V39 LED MVPK2
V48 LED MVPK1

NSK Platine Steuerung Kopfstütze
V201 LED +36V
V209 LED +3,3V
V212 LED +3,3V Poti
V215 LED +5V
V301 LED RUN blink
V303 LED Reset
V306 LED BOOT
V307 LED Error
V402 LED +3V_WDT
V405 LED Headrest Stop M5
V410 LED Safty Stop
V500 LED OC_Headrest tilt M5
V502 LED Headrest tilt block M5
V523 LED Headrest tilt M5
V525 LED Headrest tilt M5
V600 LED OC_Headrest M4
V602 LED OC_Headrest block M4
V623 LED OC_Headrest M4
V625 LED OC_Headrest M4

NSU Anschlussplatine USB
V3 LED +5V
V4 LED +3,3V
V7 LED USB PC
V8 LED USB Device X2
V9 LED USB Device X3
V11 LED USB Device X1
V12 LED +12,5V

Zeichenerklärung für elektrischen Schaltplan

ST Patientenstuhl
F1 Netzsicherung Fremdgeräteanschluss
S1 Netzschalter
R6 Lastwiderstand

M1 Motor für Hub
M2 Motor für Kippbewegung
M3 Motor für Rückenlehne
M4 Motor für Kopfstütze auf / ab
M5 Motor für Kopfstütze Kippbewegung
M6 Verschiebebahnmotor für Arztelement
R1 Geberpoti für Arztelement Verschiebebahn
R2 Geberpoti für Kopfstütze auf / ab
R3 Geberpoti für Kopfstütze Kippbewegung
V1 Lichtschranke M1
V2 Sensor für Motor M1
V3 Lichtschranke M2
V4 Sensor für Motor M2
V5 Lichtschranke M3
V6 Sensor für Motor M3
MVKP1-4 Magnetventile Massage/Lordose
MVP1 Ventil für Treibluft
MVP2 Ventil für Chipblower
MVP3 Ventil für Sprayluft
MVAB Magnetventil Wasser und Luft
S1-S4 Sicherheitsschalter Hubrahmen
S5-S8 Sicherheitsschalter Sitzträger
S9 Sicherheitsschalter für Fußteil
S10 Sicherheitsschalter für Rückenlehne
S11 Sicherheitsschalter für Armlehne
S12 Sicherheitsschalter für Hub
X1 Anschlussstecker AE
X2 Anschlussstecke ASE
X3, X4, Anschlussstecker WE
X5, X6
X_Main Hausanschluss

CSF Fußschalter
S2-S4, S6 Cursor
S5 Schalter Instrumente aktivieren
S7 Schalter Chip blower
S8 Schalter Spray

DCFU Motorsteuerplatine
V1 LED Service
V2 LED Status
V3 LED +36V

KS Kreuzfußschalter
S9 Schalter Stuhl auf ¦
S8 Schalter Stuhl abØ
S10 Schalter Lehne oder Kopfstütze auf ¦
S11 Schalter Lehne oder Kopfstütze ab Ø

NSA Platine Steuerung ST
V201 LED +36V
V209 LED +3,3V
V212 LED +5V Poti
V215 LED +5V
V238 LED +36V_AE
V239 LED +36V_ASE
V301 LED RUN blink
V303 LED Reset
V306 LED Boot
V307 LED Error
V411 LED Chair Stop
V416 LED HR_Stop
V503 LED +3V_WDT
V508 LED Safty Stop

TENEO 61 93 994 9Blatt
Sheet
Feuille
Hoja

Zeichenerklärung
Legend
Légende
Explicación

AE Arztelement
MV21.1-4 Magnetventil Baustein Bohrantriebe
MV22 Magnetventil Wasser Ultraschallhandstück
MV24 Magnetventil Wasser SPRAYVIT
MV25 Magnetventil Luft SPRAYVIT
MVP1 Magnetventil Pumpe 1
MVP2 Magnetventil Pumpe 2
MVS1 Magnetventil Spülventil 1
MVS2 Magnetventil Spülventil 2
X1 Anschlussstecker ST
C1 HF-Kondensator
X2 USB
X3 Kamera
X4 HF Neutralelektrode

CC Lichtschrankenplatine AE
V6/12 Lichtschranke Klaue 6 (rechts)
V5/11 Lichtschranke Klaue 5
V4/10 Lichtschranke Klaue 4
V3/9 Lichtschranke Klaue 3
V2/8 Lichtschranke Klaue 2
V1/7 Lichtschranke Klaue 1 SPRAYVIT

H Wasserheizer
F1 Thermosicherung
R1 Heizpatrone
TS Temperatursensor

HF+ HF Modul
V23 LED +5V 
V24 LED Funktionskontrolle
V25 LED HF aktiv
V26 LED CAN Kontrolle
V27 LED Reset

NAB/K Bedienfeld

NAC Modul für Motor BL
V203 LED +3,3V
V204 LED +3,3 V analog
V205 LED +5V
V212 LED +12V
V236 LED +36V
V301 LED RUN
V302 LED Test1
V303 LED Test2
V304 LED BOOT
V310 LED Reset
V311 LED Fehler (error)
V312 LED Ablage
V901 LED +5V 

NaCl Kochsalzpumpe

NAJ Elektronikkreis AE
V102 LED Chair Stop
V201 LED +36V
V211 LED +26,5V
V212 LED +5V
V216 LED +3,3V
V300 LED HB
V302 LED BL
V303 LED Error
V304 LED Reset
V305 LED User
V405 LED NaCl Pumpe EIN
V501 LED +36V 
V600 LED FPGA blink
V719 LED +5V
V1002 LED 36V AUX
V1003 LED 36V HF
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WE Water unit
SS13 Safety switch cuspidor
M9 Motor for cuspidor movement
MV35 Solenoid valve for flushing
X3, X4, 
X5, X6 Connector plugs ST

Power supply board Power supply
MD Monitor

NAR X-ray image viewer
H1/2 Lamps

AW Amalgam separator
S3 Safety switch for amalgam separator
V1 Light barrier speed sensor
M7 Amalgam motor

DNA Dürr wet suction system
MSBV Cuspidor bowl valve
DS Level switch

EAD Disinfection system with 
DENTOSEPT

DS31.1/2 Level switch in mixing tank
DS32 Level switch in tank
MV1 Solenoid valve for flushing unit
MV3 Solenoid valve for DENTOSEPT

H Water heater
F2 Thermal release
MV34 Solenoid valve for tumbler filling
R2 Heating cartridge
TS2 Temperature sensor

P Pump
HS1/HS2 Reed contact for pump control
MV40.1/2 Solenoid valve for pump

SA Automatic separator
DS30 Level switch in separator tank
MV33 Pre-control solenoid valve f. Unit selector valve
M8 Motor for pump and centrifuge

SC Flushing tank for automatic 
separator

MV41 Solenoid valve for flushing unit
DS41 Level switch in separator tank

WM Water monitor
DN30 Pressure switch
MV37 Solenoid valve for drain flap

Morita Board for tumbler filling

NWE Control board WE

L1, L2, .Cables

1, 2, . . Ferrite cores

1

NAL Module for motor SL
V202 LED +36V
V203 LED +3.3V
V207 LED +5V
V300 LED RUN
V301 LED BOOT
V305 LED reset
V308 LED error
V309 LED store
V901 LED +5V EK

NAU Port USB
V4 LED +3.3 V
V7 LED X1
V8 LED X2
V11 LED 12.5V

NAR X-ray image viewer
H1/2 Lamps

NAS 24V power supply

SP SPRAYVIT
AR2 Heating cartridge air
WR2 Heating cartridge water
AR Signal transmitter air
WR Signal transmitter water
H Light

ASE Assistant elemen
MV31 Solenoid valve saliva ejecto
MV32 Solenoid valve suction hose
MV36 Solenoid valve surgical can
MV38 Solenoid valve f. SPRAYVIT
MV39 Solenoid valve for SPRAYV
MV44 Solenoid valve hydrocolloid
S14 Safety switch ASE
X2 Connector plug ST

NAS 24V power supply

NHE Control board ASE
V200 LED +36V
V203 LED +3.3V
V208 LED +5V
V720 LED P5V
V300 LED Heart
V304 LED error
V719 LED +5V

NHT Control panel

Light barrier board A
V1/2 Light barrier storage 4
V3/4 Light barrier storage 3
V5/6 Light barrier storage 2 SPR
V7/8 Light barrier storage 1

NOP MiniLED
DC/DC module

V100 LED 33VDC
V101 LED 5VDC

SP SPRAYVIT
AR2 Heating cartridge air
WR2 Heating cartridge water
AR Signal transmitter air
WR Signal transmitter water
H Light

V623 LED call
V629 LED relay AUX
V633 LED sucti
V740 LED +36V_M1
V743 LED +36V_M2
V744 LED +36V_M3
V745 LED +36V_NSC
V901 LED OC_Track
V902 LED OC_Clutch
V935 LED track
V937 LED track
V939 LED clutch
V1001 LED FS_active
V1100 LED Lan speed
V1101 LED Lan link
V1102 LED Lan full duplex

NSB Radio basic board
V207 SP
V208 CL
V209 CR
V210 CB
V211 CF
V213 LED Bat
V214 SL
V216 SR
V221 WDT
V300 LED +36V
V301 LED +3.3V
V308 LED +2.5V
V311 LED +5V
V400 LED RUN
V402 LED boot
V403 LED reset

NSC Control board chair movement
V23 LED +3.3V
V24 LED MVPK4
V29 LED MVPK3
V39 LED MVPK2
V48 LED MVPK1

NSK Control board headrest
V201 LED +36V
V209 LED +3.3V
V212 LED +3.3V pot
V215 LED +5V
V301 LED RUN blink
V303 LED reset
V306 LED boot
V307 LED error
V402 LED +3V_WDT
V405 LED headrest stop M5
V410 LED safety stop
V500 LED OC_headrest tilt M5
V502 LED headrest tilt block M5
V523 LED headrest tilt M5
V525 LED headrest tilt M5
V600 LED OC_headrest M4
V602 LED OC_headrest block M4
V623 LED OC_headrest M4
V625 LED OC_headrest M4

NSU Interface board USB
V3 LED +5V
V4 LED +3.3V
V7 LED USB PC
V8 LED USB Device X2
V9 LED USB Device X3
V11 LED USB Device X1
V12 LED +12.5V

Legend for electrical circuit diagram

ST Patient chair
F1 Power fuse Third-party device connection
S1 Power switch
R6 Load resistor

M1 Motor for lift
M2 Motor for tilt
M3 Motor for backrest
M4 Motor for headrest up/down
M5 Motor for headrest tilt
M6 Travel track motor for dentist element
R1 Transmitter pot. for dentist element travel track
R2 Transmitter pot. for headrest up/down
R3 Transmitter pot. for headrest tilt
V1 Light barrier M1
V2 Sensor for motor M1
V3 Light barrier M2
V4 Sensor for motor M2
V5 Light barrier M3
V6 Sensor for motor M3
MVKP1-4 Solenoid valve massage/Lordosis
MVP1 Valve for driving air
MVP2 Valve for chip blower
MVP3 Valve for spray air
MVAB Solenoid valve water and air
S1-S4 Safety switch lifting frame
S5-S8 Safety switch seat support
S9 Safety switch for toeboard
S10 Safety switch for backrest
S11 Safety switch for armrest
S12 Safety switch for lift
X1 Connector plugs AE
X2 Connector plugs ASE
X3, X4, Connector plugs WE
X5, X6
X_Main service connection

CSF Foot switch
S2-S4, S6 Cursor
S5 Switch activate instruments
S7 Switch chip blower
S8 Switch spray

DCFU Motor control board
V1 LED Service
V2 LED Status
V3 LED +36V

KS 4-way foot control
S9 Switch chair up ¦
S8 Switch chair downØ
S10 Switch back or headrest up ¦
S11 Switch back or headrest down Ø

NSA Control board ST
V201 LED +36V
V209 LED +3.3V
V212 LED +5V pot
V215 LED +5V
V238 LED +36V_AE
V239 LED +36V_ASE
V301 LED RUN blink
V303 LED reset
V306 LED boot
V307 LED error
V411 LED chair stop
V416 LED HR_stop
V503 LED +3V_WDT
V508 LED safety stop

TENEO 61 93 994 9ABlatt
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AE Dentist element
MV21.1-4 Solenoid valve for bur drive module
MV22 Solenoid valve f. ultrasonic handpiece
MV24 Solenoid valve f. SPRAYVIT water
MV25 Solenoid valve for SPRAYVIT air
MVP1 Solenoid valve f. pump 1
MVP2 Solenoid valve f. pump 2
MVS1 Solenoid valve f. rinse valve 1
MVS2 Solenoid valve f. rinse valve 2
X1 Connector plug ST
C1 HF capacitor
X2 USB
X3 Camera
X4 HF neutral electrode

CC Light barrier board AE
V6/12 Light barrier holder 6 (right)
V5/11 Light barrier holder 5
V4/10 Light barrier holder 4
V3/9 Light barrier holder 3
V2/8 Light barrier holder 2
V1/7 Light barrier holder 1 SPRAYVIT

H Water heater
F1 Thermal release
R1 Heating cartridge
TS Temperature sensor

HF+ HF module
V23 LED +5V 
V24 LED Function control
V25 LED HF active
V26 LED CAN control
V27 LED reset

NAB/K Control panel

NAC Module for motor BL
V203 LED +3.3V
V204 LED +3.3 V analog
V205 LED +5V
V212 LED +12V
V236 LED +36V
V301 LED RUN
V302 LED Test1
V303 LED Test2
V304 LED BOOT
V310 LED reset
V311 LED error
V312 LED store
V901 LED +5V 

NaCl Saline solution pump

NAJ Electronic circuit AE
V102 LED chair stop
V201 LED +36V
V211 LED +26.5V
V212 LED +5V
V216 LED +3.3V
V300 LED HB
V302 LED BL
V303 LED error
V304 LED reset
V305 LED user
V405 LED NaCl pump ON
V501 LED +36V 
V600 LED FPGA blink
V719 LED +5V
V1002 LED 36V AUX
V1003 LED 36V HF
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WE Unité d’eau
SS13 Interrupteur de sécurité crachoir
M9 Moteur pour le déplacement du crachoir
MV35 Electrovanne pour rinçage circulaire
X3, X4, 
X5, X6 Connecteur ST

Carte secteur Alimentation
MD Moniteur

NAR Négatoscope
H1/2 Lampes

AW Séparateur d'amalgame
S3 Interrupteur de sécurité pour séparateur 

d'amalgame
V1 Barrière lumineuse capteur de vitesse
M7 Moteur amalgame

DNA Aspiration humide Dürr
MSBV Vanne de crachoir
DS Contacteur de niveau

EAD Installation de désinfection avec 
DENTOSEPT

DS31.1/2 Contacteur de niveau dans le mélangeur
DS32 Contacteur de niveau dans le réservoir
MV1 Electrovanne pour le dispositif de rinçage
MV3 Electrovanne pour DENTOSEPT

H Chauffe-eau
F2 Fusible thermique
MV34 Electrovanne pour le remplissage du verre
R2 Cartouche chauffante
TS2 Sonde de température

P Pompe
HS1/HS2 Contacts gaz inerte pr commande de pompe
MV40.1/2 Electrovannes pour pompe

SA Séparateur automatique
DS30 Contacteur de niveau dans le séparateur 

automatique
MV33 Electrovanne cde anticip pr vanne sélecteur de 

position
M8 Moteur pour pompe et centrifugeuse

SC Réservoir de rinçage pr 
séparateur automatique

MV41 Electrovanne pour le dispositif de rinçage
DS41 Contacteur de niveau dans le réservoir de 

rinçage

WM Détecteur d’eau
DN30 Interrupteur manométrique
MV37 Electrovanne pr volet d'écoulement

Morita Carte remplissage du verre

NWE Carte commande unité d'eau

L1, L2, .Câbles

1, 2, . . Noyaux de ferrite

1

NAL Module pour mo
V202 LED +36V
V203 LED +3,3V
V207 LED +5V
V300 LED RUN
V301 LED BOOT
V305 LED Reset
V308 LED erreur (error)
V309 LED support
V901 LED +5V EK

NAU Raccordement U
V4 LED +3,3 V
V7 LED X1
V8 LED X2
V11 LED 12,5V

NAR Négatoscope
H1/2 Lampes

NAS Alimentation 24

SP SPRAYVIT
AR2 Cartouche chauffante
WR2 Cartouche chauffante
AR Capteur air
WR Capteur eau
H Lumière

ASE Elément assis
MV31 Electrovanne cde anti
MV32 Electrovanne cde antic
MV36 Electrovanne cde ant
MV38 Electrovanne eau SP
MV39 Electrovanne air SPR
MV44 Electrovanne hydroco
S14 Interrupteur de sécur
X2 Connecteur ST

NAS Alimentation 24

NHE Carte de comma
V200 LED +36V
V203 LED +3,3V
V208 LED +5V
V720 LED P5V
V300 LED Heart
V304 LED Error
V719 LED +5V

NHT Panneau de com

Carte barrière lu
V1/2 Barrière lumineuse su
V3/4 Barrière lumineuse su
V5/6 Barrière lumineuse su
V7/8 Barrière lumineuse su

NOP MiniLED
Module DC/DC

V100 LED 33VDC
V101 LED 5VDC

SP SPRAYVIT
AR2 Cartouche chauffante
WR2 Cartouche chauffante
AR Capteur air
WR Capteur eau
H Lumière

V623 LED Call
V629 LED Relais AUX
V633 LED Sucti
V740 LED +36V_M1
V743 LED +36V_M2
V744 LED +36V_M3
V745 LED +36V_NSC
V901 LED OC_Track
V902 LED OC_Clutch
V935 LED Track
V937 LED Track
V939 LED Clutch
V1001 LED FS_Active
V1100 LED Lan Speed
V1101 LED Lan Link
V1102 LED Lan Full Duplex

NSB Carte de base, sans fil
V207 SP
V208 CL
V209 CR
V210 CB
V211 CF
V213 LED Bat
V214 SL
V216 SR
V221 WDT
V300 LED +36V
V301 LED +3,3V
V308 LED +2,5V
V311 LED +5V
V400 LED RUN
V402 LED Boot
V403 LED Reset

NSC Carte cde déplacement fauteuil
V23 LED +3,3V
V24 LED MVPK4
V29 LED MVPK3
V39 LED MVPK2
V48 LED MVPK1

NSK Carte cde mouvement têtière
V201 LED +36V
V209 LED +3,3V
V212 LED +3,3V potentiomètre
V215 LED +5V
V301 LED RUN blink
V303 LED Reset
V306 LED BOOT
V307 LED Error
V402 LED +3V_WDT
V405 LED Headrest Stop M5
V410 LED Safety Stop
V500 LED OC_Headrest tilt M5
V502 LED Headrest tilt block M5
V523 LED Headrest tilt M5
V525 LED Headrest tilt M5
V600 LED OC_Headrest M4
V602 LED OC_Headrest block M4
V623 LED OC_Headrest M4
V625 LED OC_Headrest M4

NSU Carte de connexion USB
V3 LED +5V
V4 LED +3,3V
V7 LED USB PC
V8 LED USB Device X2
V9 LED USB Device X3
V11 LED USB Device X1
V12 LED +12,5V

Légende pour le schéma de connexion électrique

ST Fauteuil de traitement
F1 Fusible réseau Raccordement appareil tiers
S1 Interrupteur secteur
R6 Résistance de charge

M1 Moteur pour élévation
M2 Moteur pour basculement
M3 Moteur pour dossier
M4 Moteur pr têtière vers le haut/vers le bas
M5 Moteur pour basculement de la têtière
M6 Moteur du rail de dépl. p. élément praticien
R1 Potentiomètre pr rail de dépl. élément praticien
R2 Potentiomètre pr têtière vers haut/vers bas
R3 Potentiomètre pr basculement de la têtière
V1 Barrière lumineuse M1
V2 Capteur pour moteur M1
V3 Barrière lumineuse M2
V4 Capteur pour moteur M2
V5 Barrière lumineuse M3
V6 Capteur pour moteur M3
MVKP1-4 Electrovanne massage/lordose
MVP1 Vanne pour air propulseur
MVP2 Vanne pour Chipblower
MVP3 Vanne pour air de spray
MVAB Electrovanne eau et air
S1-S4 Interrupteur de sécurité cadre d'élévation
S5-S8 Interrupteur de sécurité support d'assise
S9 Interrupteur de sécurité pour repose-pieds
S10 Interrupteur de sécurité pour dossier
S11 Interrupteur de sécurité pour accoudoir
S12 Interrupteur de sécurité pour élévation
X1 Connecteur AE
X2 Connecteur ASE
X3, X4, Connecteur WE
X5, X6
X_Main Branchement d'immeuble

CSF Pédale de commande
S2-S4, S6 Curseur
S5 Interrupteur activation des instruments
S7 Interrupteur Chip blower
S8 Interrupteur spray

DCFU Carte de commande de moteur
V1 LED de service
V2 LED d'état
V3 LED +36V

KS Commande au pied 
bidirectionnelle

S9 Interrupteur fauteuil vers le haut ¦
S8 Interrupteur fauteuil vers le bas Ø
S10 Interrupteur dossier ou têtière vers le haut ¦
S11 Interrupteur dossier ou têtière vers le bas Ø

NSA Commande carte ST
V201 LED +36V
V209 LED +3,3V
V212 LED +5V potentiomètre
V215 LED +5V
V238 LED +36V_AE
V239 LED +36V_ASE
V301 LED RUN blink
V303 LED Reset
V306 LED Boot
V307 LED Error
V411 LED Chair Stop
V416 LED HR_Stop
V503 LED +3V_WDT
V508 LED Safety Stop
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AE Elément praticien
MV21.1-4 Electrovanne bloc entraînement dynamique
MV22 Electrovanne eau pièce-à-main à ultrasons
MV24 Electrovanne eau SPRAYVIT
MV25 Electrovanne air SPRAYVIT
MVP1 Electrovanne pompe 1
MVP2 Electrovanne pompe 2
MVS1 Electrovanne vanne de rinçage 1
MVS2 Electrovanne vanne de rinçage 2
X1 Connecteur ST
C1 Condensateur HF
X2 USB
X3 Caméra
X4 Electrode neutre HF

CC Carte barrière lumineuse AE
V6/12 Barrière lumineuse griffe 6 (droite)
V5/11 Barrière lumineuse griffe 5
V4/10 Barrière lumineuse griffe 4
V3/9 Barrière lumineuse griffe 3
V2/8 Barrière lumineuse griffe 2
V1/7 Barrière lumineuse grille 1 SPRAYVIT

H Chauffe-eau
F1 Fusible thermique
R1 Cartouche chauffante
TS Sonde de température

HF+ Module HF
V23 LED +5V 
V24 LED contrôle de fonctionnement
V25 LED HF activ
V26 LED contrôle CAN
V27 LED Reset

NAB/K Panneau de commande

NAC Module pour moteur BL
V203 LED +3,3V
V204 LED +3,3 V analogique
V205 LED +5V
V212 LED +12V
V236 LED +36V
V301 LED RUN
V302 LED Test1
V303 LED Test2
V304 LED BOOT
V310 LED Reset
V311 LED erreur (error)
V312 LED support
V901 LED +5V 

NaCl Pompe de solution saline

NAJ Circuit électronique AE
V102 LED Chair Stop
V201 LED +36V
V211 LED +26,5V
V212 LED +5V
V216 LED +3,3V
V300 LED HB
V302 LED BL
V303 LED Error
V304 LED Reset
V305 LED User
V405 LED pompe NaCl Marche
V501 LED +36V 
V600 LED FPGA blink
V719 LED +5V
V1002 LED 36V AUX
V1003 LED 36V HF
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a

WE Unidad hídrica
SS13 Interr. seguridad taza de enjuague
M9 Motor desplazamiento taza enjuague
MV35 Válv. magn. enjuague circular
X3, X4, 
X5, X6 Conector ST

Platina de red tensión 
alimentación
MD Monitor

NAR Negatoscopio
H1/2 Lámparas

AW Separador de amalgama
S3 Interr. seguridad del separador de amalgama
V1 Barrera óptica transmisor revoluciones
M7 Motor amalgama

DNA Aspiración húmeda Dürr
MSBV Válvula de la taza de enjuague
DS Interruptor nivel

EAD Sistema de desinfección con 
DENTOSEPT

DS31.1/2 Interruptor nivel del recipiente mezclador
DS32 Interruptor nivel del depósito
MV1 Válv. magn. dispositivo enjuague
MV3 Válv. magn. para DENTOSEPT

H Calentador de agua
F2 Termofusible
MV34 Válv. magn. del llenado del vaso
R2 Cartucho calentador
TS2 Sensor de temperatura

P Bomba
HS1/HS2 Contactos gas inerte para control bomba
MV40.1/2 Válv. magn. de la bomba

SA Automatismo separador
DS30 Interruptor nivel recipiente separador
MV33 Válv. magn. precontrol p. Válv. selección puesto
M8 Motor para bomba y centrifugadora

SC Depósito enjuague automatismo 
separador

MV41 Válv. magn. dispositivo enjuague
DS41 Interruptor nivel depósito enjuague

WM Detector de agua
DN30 Presostato
MV37 Válv. magn. para tapa desagüe

Morita Platina dispositivo llenado del 
vaso

NWE Platina control WE

L1, L2,. Cables

1, 2, . . Núcleos de ferrita

1

NAL Módulo para motor S
V202 LED +36V
V203 LED +3,3V
V207 LED +5V
V300 LED RUN
V301 LED BOOT
V305 LED Reset
V308 LED Error
V309 LED alojamiento
V901 LED +5V EK

NAU Conexión USB
V4 LED +3,3 V
V7 LED X1
V8 LED X2
V11 LED 12,5V

NAR Negatoscopio
H1/2 Lámparas

NAS 24V tensión de alime

SP SPRAYVIT
AR2 Cartucho calentador de aire
WR2 Cartucho calentador de agu
AR Señalizador aire
WR Señalizador agua
H Luz

ASE Elemento del asis
MV31 Válv. magn. precontrol aspi
MV32 Válv. magn. precontrol man
MV36 Válv. magn. precontrol cánu
MV38 Válv. magn. agua SPRAYV
MV39 Válv. magn. aire SPRAYVIT
MV44 Válv. magn. hidrocoloide
S14 Interr. seguridad ASE
X2 Conector ST

NAS 24V tensión de alime

NHE Platina control ASE
V200 LED +36V
V203 LED +3,3V
V208 LED +5V
V720 LED P5V
V300 LED Heart
V304 LED Error
V719 LED +5V

NHT Panel de mando

Platina barrera óptic
V1/2 Barrera óptica alojamiento 4
V3/4 Barrera óptica alojamiento 3
V5/6 Barrera óptica alojamiento 2
V7/8 Barrera óptica alojamiento 1

NOP MiniLED
módulo DC/DC

V100 LED 33VDC
V101 LED 5VDC

SP SPRAYVIT
AR2 Cartucho calentador de aire
WR2 Cartucho calentador de agu
AR Señalizador aire
WR Señalizador agua
H Luz

V623 LED Call
V629 LED relé AUX
V633 LED Sucti (aspiración)
V740 LED +36V_M1
V743 LED +36V_M2
V744 LED +36V_M3
V745 LED +36V_NSC
V901 LED OC_Track (desplazamiento)
V902 LED OC_Clutch (embrague)
V935 LED Track (desplazamiento)
V937 LED Track (desplazamiento)
V939 LED Clutch (embrague)
V1001 LED FS_Active
V1100 LED Lan Speed
V1101 LED Lan Link
V1102 LED Lan Full Duplex

NSB Platina base radio
V207 SP
V208 CL
V209 CR
V210 CB
V211 CF
V213 LED bat
V214 SL
V216 SR
V221 WDT
V300 LED +36V
V301 LED +3,3V
V308 LED +2,5V
V311 LED +5V
V400 LED RUN
V402 LED Boot
V403 LED Reset

NSC Platina control desplazamiento 
sillón

V23 LED +3,3V
V24 LED MVPK4
V29 LED MVPK3
V39 LED MVPK2
V48 LED MVPK1

NSK Platina control apoyacabeza
V201 LED +36V
V209 LED +3,3V
V212 LED +3,3V potenciómetro
V215 LED +5V
V301 LED RUN blink
V303 LED Reset
V306 LED BOOT
V307 LED Error
V402 LED +3V_WDT
V405 LED paro apoyacabeza M5
V410 LED Safety Stop
V500 LED OC_Headrest tilt M5
V502 LED Headrest tilt block M5
V523 LED Headrest tilt M5
V525 LED Headrest tilt M5
V600 LED OC_Headrest M4
V602 LED OC_Headrest block M4
V623 LED OC_Headrest M4
V625 LED OC_Headrest M4

NSU Platina conexión USB
V3 LED +5V
V4 LED +3,3V
V7 LED USB PC
V8 LED USB Device X2
V9 LED USB Device X3
V11 LED USB Device X1
V12 LED +12,5V

Explicación del esquema eléctrico

ST Sillón dental
F1 Fusible de red (conexión equipos ajenos)
S1 Interruptor de red
R6 Resistencia de carga

M1 Motor de elevación
M2 Motor de inclinación
M3 Motor del respaldo
M4 Motor de elevación/descenso apoyacabeza
M5 Motor de inclinación apoyacabeza
M6 Motor deslizam. elemento odontólogo
R1 Potencióm. deslizam. elem. odontólogo
R2 Potencióm. elev./descenso apoyacabeza
R3 Potencióm. inclinación apoyacabeza
V1 Barrera óptica M1
V2 Sensor para motor M1
V3 Barrera óptica M2
V4 Sensor para motor M2
V5 Barrera óptica M3
V6 Sensor para motor M3
MVKP1-4 Válvulas magnéticas masaje/lordosis
MVP1 Válvula del aire de accionamiento
MVP2 Válvula del Chipblower
MVP3 Válvula del aire spray
MVAB Válvula magnética agua y aire
S1-S4 Interr. seguridad bastidor elevación
S5-S8 Interr. seguridad soporte asiento
S9 Interr. seguridad apoyapiés
S10 Interr. seguridad respaldo
S11 Interr. seguridad apoyabrazos
S12 Interr. seguridad elevación
X1 Conector AE
X2 Conector ASE
X3, X4, Conector WE
X5, X6
X_Main Conexión doméstica

CSF Interruptor de pedal
S2-S4, S6 Cursor
S5 Interruptor activación instrumentos
S7 Interruptor Chip blower
S8 Interruptor spray

DCFU Platina de control del motor
V1 LED Service
V2 LED Status
V3 LED +36V

KS Interruptor de pedal en cruz
S9 Interruptor elevación sillón ¦
S8 Interruptor descenso sillón Ø
S10 Interr. elev. respaldo/apoyacabeza ¦
S11 Interr. descenso respaldo/apoyacabeza Ø

NSA Platina control ST
V201 LED +36V
V209 LED +3,3V
V212 LED +5V potenciómetro
V215 LED +5V
V238 LED +36V_AE
V239 LED +36V_ASE
V301 LED RUN blink
V303 LED Reset
V306 LED Boot
V307 LED Error
V411 LED Chair Stop
V416 LED HR_Stop
V503 LED +3V_WDT
V508 LED Safety Stop
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AE Elemento del odontólogo
MV21.1-4 Válvula magnética accionam. fresado
MV22 Válv. magn. agua pieza mano ultrasonidos
MV24 Válv. magn. agua SPRAYVIT
MV25 Válv. magn. aire SPRAYVIT
MVP1 Válvula magnética bomba 1
MVP2 Válvula magnética bomba 2
MVS1 Válvula magnética válvula enjuague 1
MVS2 Válvula magnética válvula enjuague 2
X1 Conector ST
C1 Condensador HF
X2 USB
X3 Cámara
X4 Electrodo neutro HF

CC Platina barrera óptica AE
V6/12 Barrera óptica garra 6 (derecha)
V5/11 Barrera óptica garra 5
V4/10 Barrera óptica garra 4
V3/9 Barrera óptica garra 3
V2/8 Barrera óptica garra 2
V1/7 Barrera óptica garra 1 SPRAYVIT

H Calentador de agua
F1 Termofusible
R1 Cartucho calentador
TS Sensor de temperatura

HF+ Módulo HF
V23 LED +5V 
V24 LED control de funcionamiento
V25 LED HF activa
V26 LED control CAN
V27 LED Reset

NAB/K Panel de mando

NAC Módulo para motor BL
V203 LED +3,3V
V204 LED +3,3 V analógica
V205 LED +5V
V212 LED +12V
V236 LED +36V
V301 LED RUN
V302 LED Test1
V303 LED Test2
V304 LED BOOT
V310 LED Reset
V311 LED Error
V312 LED alojamiento
V901 LED +5V 

NaCl Bomba de cloruro sódico

NAJ Circuito electrónico AE
V102 LED Chair Stop
V201 LED +36V
V211 LED +26,5V
V212 LED +5V
V216 LED +3,3V
V300 LED HB
V302 LED BL
V303 LED Error
V304 LED Reset
V305 LED User
V405 LED bomba NaCl CON
V501 LED +36V 
V600 LED FPGA blink
V719 LED +5V
V1002 LED 36V AUX
V1003 LED 36V HF
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Solid matter collector
Collecteur de particules solides
Colector de materias sólidas
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Wet suction
Aspiration humide
Aspiración húmeda





Zeichenerklärung für hydraulisch-pneumatischen Schaltplan

ST Patientenstuhl
V1-V4 Dreifach-/Vierfachverteiler

ANB Anschlußblock AK
ABA Mech. Ventil für Luft 
ABW Mech. Ventil für Wasser
AFAB Filter für
AOAB Schalldämpfer
MVAB Magnetventil für

SDI Steckverbindung 

AE Arztelement
M Motor SL
T T1 CONTROL
US SIROSON L Ultraschallhandstück
AA1 Schlauchkupplung SPRAYVIT 
AA2 Schlauchkupplung für Bohrantriebe
AA10 Schlauchkupplung für 

Ultraschallhandstück
AD4 Druckregler für Sprayluft
DM21 Druckmelder Meßluft

AB Anschlußblock AE
MV24 Magnetventil Wasser SPRAYVIT 
MV25 Magnetventil Luft SPRAYVIT 

BS Baustein Bohrantrieb
AC Doppelrückschlagventil
AC1 Rückschlagventil für Bohrantriebe
AR4 Rücksaugvorrichtung
MV21.1-4 Magnetventil Baustein Bohrantriebe
PV1 Pneumatisches Ventil für Treibluft
PV2 Pneumatisches Ventil für Spray
PV3 Pneu. Ventil für Chip-blower
PV5 Pneu. Ventil für Manometerluft
RD3/5 Regeldrossel für Treibluft

H Wasserheizer
AF Wasserfilter
R1 Heizer mit Temperatursensor TS1 

und Überhitzungsschutz

US Ultraschallblock
MV22 Magnetventil Wasser 

Ultraschallhandstück
MV23 Magnetventil Luft 

Ultraschallhandstück

Kochsalzlösung

VA Versorgungsanschluss

ASE Assistenzelement
AA1 Schnellkupplung für SPRAYVIT
AA3 Schnellkupplung für 

Speichelsauger
AA4 Schnellkupplung für Saugschlauch
AC34 Rückschlagventil für Saugschlauch
AC35 Rückschlagventil für 

Speichelsauger
AF5/7/8 Filter
AJ1 Saugkanüle
AL1 Speichelsauger
MV31 Vorsteuerventil für Speichelsauger
MV32 Vorsteuerventil für Saugschlauch
MV38 Magnetventil für Wasser 

SPRAYVIT
MV39 Magnetventil für Luft SPRAYVIT
MV44 Magnetventil Hydrokolloid
SV31 Steuerventil für Speichelsauger
SV32 Steuerventil für Saugschlauch

CK Chirurgiekanüle
AA7 Schnellkupplung für 

Chirurgiekanüle
AC36 Rückschlagventil für 

Chirurgiekanüle
AF5/9 Filter
MV36 Vorsteuerventil für Chirurgiekanüle
SV36 Steuerventil für Chirurgiekanüle

WE Wassereinheit
AC37 Rückschlagventil
RD35 Durchflußregler
MV35 Magnetventil für Rundspülung
V1-V6 Dreifach-/Vierfachverteiler
AD1/2 Druckregler für Luft
AF1 Filter für Luft
AF2 Filter für Wasser
MA1/2 Manometer für Luft

AP Pumpe für 
Separierautomatik

AC31 Rückschlagventil
M Motor für Pumpe und Zentrifuge
SN30 Siphon

AW Amalgamabscheider
FA Feststoffabscheider mit  

Schalter S3
SN31 Siphon

BK Feststoffsammler

DNA Dürr Naßabsaugung
MSBV Mundspülbeckenventil
DS Niveauschalter

EAD Desinfektionsanl. mit 
DENTOSEPT

AF3 Filter für DENTOSEPT
DS31.1/2 Niveauschalter im Mischbehälter
DS32 Niveauschalter im Tank
E Einfülltrichter mit Entlüftung für 

DENTOSEPT
MB Mischbehälter
MV3 Magnetventil für DENTOSEPT
SD36 Durchflußbegrenzer
T Tank für DENTOSEPT

H Wasserheizer
MV34 Magnetventil für Mundglasfüllung
R2 Heizer mit Temperatursensor TS2 

und Überhitzungsschutz

P Pumpe
AC32/33 Rückschlagventil
AO34 Schalldämpfer
DS33/34 Schutzgaskontakt für 

Pumpensteuerung
EV30 Entwässerungsventil
MV40 Magnetventil für Pumpe

SA Separierautomatik
AF33 Filter
BP Separierbehälter mit Lichtschranke V1
BQ Platzwählerventil
DS30 Niveauschalter im Separierbehälter
MV33 Vorsteuermagnetventil f. 

Platzwählerventil
RD33 Durchflußregler

SC Spülbehälter für 
Separierautomatik

MV41 Magnetventil für Spüleinrichtung
SD41 Durchflußbegrenzer
DS41 Niveauschalter

WM Wassermelder
AO31 Schalldämpfer
DN30 Druckschalter
MV37 Magnetventil für Abflußklappe
PK Pneumatisch betätigte 

Abflußklappe

TENEO  61 93 994 17Blatt
Sheet
Feuille
Hoja

Zeichenerklärung
Legend
Légende
Explicación



Legend for hydraulic-pneumatic circuit diagram

ST Patient chair
V1-V4 three-/four-way manifold

ANB Terminal block AK
ABA Mech. Valve for air 
ABA Mech. Valve for air
AFAB Filter for
AOAB Sound absorber
MVAB Solenoid valve for

SDI Plug connection 

AE Dentist element
M Motor SL
T T1 CONTROL
US SIROSON L ultrasonic handpiece
AA1 SPRAYVIT hose coupling 
AA2 Hose coupling for bur drive
AA10 Hose coupling for ultrasonic 

handpiece
AD4 Pressure regulator for spray air
DM21 Pressure sensor for measuring air

AB Terminal AE
MV24 Solenoid valve f. SPRAYVIT water 
MV25 Solenoid valve for SPRAYVIT air 

BS Bur drive module
AC Dual nonreturn valve
AC1 Nonreturn valve for bur drive
AR4 Nonreturn suction device
MV21.1-4 Solenoid valve for bur drive module
PV1 Pneumatic valve for driving air
PV2 Pneumatic valve for spray
PV3 Pneu. valve for chip blower
PV5 Pneu. Valve for manometer air
RD3/5 Control choke for driving air

H Water heater
AF Water filter
R1 Heater w. temp. sensor TS1 and 

overheating prot.

US Ultrasound block
MV22 Solenoid valve f. ultrasonic 

handpiece
MV23 Solenoid valve air ultrasonic 

handpiece

Saline solution

VA Supply connection

ASE Assistant element
AA1 Quick coupling for SPRAYVIT
AA3 Quick coupling for saliva ejector
AA4 Quick coupling for suction hose
AC34 Nonreturn valve for suction hose
AC35 Nonreturn valve for saliva ejector
AF5/7/8 Filter
AJ1 Suction cannula
AL1 Saliva ejector
MV31 Pre-control valve for saliva ejector 
MV32 Pre-control valve for suction hose
MV38 Solenoid valve f. SPRAYVIT water
MV39 Solenoid valve for SPRAYVIT air
MV44 Solenoid valve hydrocolloid
SV31 Control valve for saliva ejector 
SV32 Control valve for suction hose 

CK Surgical cannula
AA7 Quick coupling for surgical cannula
AC36 Nonreturn valve for surgical cannula
AF5/9 Filter
MV36 Pre-control valve for surgical 

cannula
SV36 Control valve for surgical cannula

WE Water unit
AC37 Nonreturn valve
RD35 Flow rate regulator
MV35 Solenoid valve for flushing
V1-V6 three-/four-way manifold
AD1/2 Pressure regulator for air
AF1 Filter for air
AF2 Filter for water
MA1/2 Manometer for air

AP Pump for automatic 
separator

AC31 Nonreturn valve
M Motor for pump and centrifuge
SN30 Siphon

AW Amalgam separator
FA Solids separator with switch S3
SN31 Siphon

BK Solid matter collector

DNA Dürr wet suction system
MSBV Cuspidor bowl valve
DS Level switch

EAD Disinfection system with 
DENTOSEPT

AF3 Filter for DENTOSEPT
DS31.1/2 Level switch in mixing tank
DS32 Level switch in tank
E Filling funnel with ventilation for 

DENTOSEPT
MB Mixing tank
MV3 Solenoid valve for DENTOSEPT
SD36 Flow rate limiter
T Tank for DENTOSEPT

H Water heater
MV34 Solenoid valve for tumbler filling
R2 Heater w. temp. sensor TS2 and 

overheating prot.

P Pump
AC32/33 Nonreturn valve
AO34 Sound absorber
DS33/34 Reed contact for pump control
EV30 Drainage valve
MV40 Solenoid valve for pump

SA Automatic separator
AF33 Filter
BP Separator tank with light barrier V1
BQ Unit selector valve
DS30 Level switch in separator tank
MV33 Pre-contr. solenoid valve f. unit 

selector valve
RD33 Flow rate regulator

SC Flushing tank for
automatic separator

MV41 Solenoid valve for flushing unit
SD41 Flow rate limiter
DS41 Level switch

WM Water monitor
AO31 Sound absorber
DN30 Pressure switch
MV37 Solenoid valve for drain flap
PK Pneumatically activated drain flap
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Légende pour le schéma de connexion hydraulique/pneumatique

ST Fauteuil de traitement
V1-V4 Répartiteur trois/quatre voies

ANB Bloc de raccordement AK
ABA Vanne mécanique pour air 
ABW Vanne mécanique pour eau
AFAB Filtre pour
AOAB Silencieux
MVAB Electrovanne pour

SDI Connecteur 

AE Elément praticien
M Moteur SL
T T1 CONTROL
US Pièce-à-main à ultrasons SIROSON 

L
AA1 Raccord de tuyau SPRAYVIT 
AA2 Raccord tuyau pr entraînements 

dyn.
AA10 Raccord tuyau pr pièce-à-main à 

ultrasons
AD4 Régulateur de pression pour air de 

spray
DM21 Manostat air de mesure

AB Bloc de raccordement AE
MV24 Electrovanne eau SPRAYVIT 
MV25 Electrovanne air SPRAYVIT 

BS Bloc entraînement 
dynamique

AC Clapet antiretour double
AC1 Clapet antiretour pour 

entraînements dynamiques
AR4 Dispositif anti-aspiration
MV21.1-4 Electrovanne bloc entraînement 

dynamique
PV1 Vanne pneumatique pour air 

propulseur
PV2 Vanne pneumatique pour spray
PV3 Vanne pneum. pr Chip-blower
PV5 Vanne pneum. pr air manomètre
RD3/5 Clapet d'étrangl. pr air propulseur

H Chauffe-eau
AF Filtre eau
R1 Disp. de chauffage av. sonde 

thermom. TS1 et protection contre 
la surchauffe

US Bloc à ultrasons
MV22 Electrovanne eau pièce-à-main à 

ultrasons
MV23 Electrovanne air pièce-à-main à 

ultrasons

Solution saline

VA Raccord d'alimentation

ASE Elément assistante
AA1 Raccord rapide SPRAYVIT
AA3 Raccord rapide pour tire-salive
AA4 Raccord rapide pour cordon 

d’aspiration
AC34 Clapet antiretour pour cordon 

d’aspiration
AC35 Clapet antiretour pour tire-salive
AF5/7/8 Filtre
AJ1 Canule d’aspiration
AL1 Tire-salive
MV31 Vanne cde anticip. pour tire-salive
MV32 Vanne cde anticip. pr cordon 

d’aspiration
MV38 Electrovanne pr eau SPRAYVIT
MV39 Electrovanne pr air SPRAYVIT
MV44 Electrovanne hydrocolloïde
SV31 Vanne de cde pour tire-salive
SV32 Vanne de cde pr cordon d’aspir.

CK Canule chirurgicale
AA7 Raccord rapide pour canule 

chirurgicale
AC36 Clapet antiretour pour canule 

chirurgicale
AF5/9 Filtre
MV36 Vanne cde anticip. pr canule 

chirurg.
SV36 Vanne de cde pr canule chirurg.

WE Unité d’eau
AC37 Clapet antiretour
RD35 Régulateur d'écoulement
MV35 Electrovanne pour rinçage circulaire
V1-V6 Répartiteur trois/quatre voies
AD1/2 Régulateur d'écoulement pour air
AF1 Filtre pour air
AF2 Filtre pour eau
MA1/2 Manomètre pour air

AP Pompe pour séparateur 
automatique

AC31 Clapet antiretour
M Moteur pour pompe et centrifugeuse
SN30 Siphon

AW Séparateur d'amalgame
FA Séparateur de matière solide avec 

interrupteur S3
SN31 Siphon

BK Collecteur de particules 
solides

DNA Aspiration humide Dürr
MSBV Vanne de crachoir
DS Contacteur de niveau

EAD Installation désinfection 
av. DENTOSEPT

AF3 Filtre pour DENTOSEPT
DS31.1/2 Contacteur de niveau dans le mélangeur
DS32 Contacteur de niveau dans le réservoir
E Trémie remplissage av. purge pr 

DENTOSEPT
MB Mélangeur
MV3 Electrovanne pour DENTOSEPT
SD36 Limiteur d'écoulement
T Réservoir pour DENTOSEPT

H Chauffe-eau
MV34 Electrovanne pour le remplissage du verre
R2 Disp. chauffage av. sonde temp. 

TS2 et protection contre la surchauffe

P Pompe
AC32/33 Clapet antiretour
AO34 Silencieux
DS33/34 Contacts gaz inerte pr commande 

de pompe
EV30 Vanne de drainage
MV40 Electrovanne pour pompe

SA Séparateur automatique
AF33 Filtre
BP Réservoir sép. av. barrière lumineuse V1
BQ Vanne sélecteur de position
DS30 Contacteur de niveau dans le 

séparateur automatique
MV33 Electrovanne cde anticip pr vanne 

sélecteur de position
RD33 Régulateur d'écoulement

SC Réservoir de rinçage pr
séparateur automatique

MV41 Electrovanne pour le dispositif de rinçage
SD41 Limiteur d'écoulement
DS41 Contacteur de niveau

WM Détecteur d’eau
AO31 Silencieux
DN30 Interrupteur manométrique
MV37 Electrovanne pr volet d'écoulement
PK Volet d'écoulement à actionnement 

pneumatique
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Explicación del esquema eléctrico hidráulico-neumático

ST Sillón dental
V1-V4 Distribuidor triple/cuádruple

ANB Bloque de conexión AK
ABA Válvula mecánica para aire 
ABW Válvula mecánica para agua
AFAB Filtro para
AOAB Silenciador
MVAB Válvula magnética para

SDI Conexión 

AE Elemento del 
odontólogo

M Motor SL
T T1 CONTROL
US SIROSON L pieza de mano de 

ultrasonidos
AA1 Acopl. manguera SPRAYVIT 
AA2 Acopl. manguera acc. fresado
AA10 Acopl. manguera pieza mano 

ultrasonidos
AD4 Regulador de presión aire spray
DM21 Detector de presión aire medición

AB Bloque de conexión AE
MV24 Válv. magn. agua SPRAYVIT 
MV25 Válv. magn. aire SPRAYVIT 

BS Accionamiento de las 
fresas

AC Válvula de retención doble
AC1 Válvula de retención acc. fresado
AR4 Dispositivo de retroaspiración
MV21.1-4 Válvula magnética accionam. 

fresado
PV1 Válvula neumática de 

accionamiento
PV2 Válvula neumática de spray
PV3 Válvula neumática de Chip-blower
PV5 Válvula neumática aire manómetro
RD3/5 Válvula de regulación 

accionamiento

H Calentador de agua
AF Filtro de agua
R1 Calentador con sensor temp. TS1 y 

protección sobrecalentamiento

US Bloque ultrasonidos
MV22 Válv. magn. agua pieza mano 

ultrasonidos
MV23 Válv. magn. aire pieza mano 

ultrasonidos

Solución de cloruro 
sódico

VA Conexión alimentación

ASE Elemento del 
asistente

AA1 Acopl. rápido SPRAYVIT
AA3 Acopl. rápido eyector de saliva
AA4 Acopl. rápido manguera aspiración
AC34 Válvula retención manguera 

aspiración
AC35 Válvula retención eyector de saliva
AF5/7/8 Filtro
AJ1 Cánula de aspiración
AL1 Eyector de saliva
MV31 Válv. precontrol eyector de saliva
MV32 Válv. precontrol manguera 

aspiración
MV38 Válv. magn. agua SPRAYVIT
MV39 Válv. magn. aire SPRAYVIT
MV44 Válv. magn. hidrocoloide
SV31 Válv. control eyector de saliva
SV32 Válv. control manguera aspiración

CK Cánula quirúrgica
AA7 Acopl. rápido cánula quirúrgica
AC36 Válvula retención cánula quirúrgica
AF5/9 Filtro
MV36 Válv. precontrol cánula quirúrgica
SV36 Válv. control cánula quirúrgica

WE Unidad hídrica
AC37 Válvula de retención
RD35 Regulador de flujo
MV35 Válv. magn. enjuague circular
V1-V6 Distribuidor triple/cuádruple
AD1/2 Regulador de presión aire
AF1 Filtro aire
AF2 Filtro agua
MA1/2 Manómetro aire

AP Bomba automatismo 
separador

AC31 Válvula de retención
M Motor para bomba y centrifugadora
SN30 Sifón

AW Separador de amalgama
FA Separador sólidos con interruptor S3
SN31 Sifón

BK Colector de materias 
sólidas

DNA Aspiración húmeda Dürr
MSBV Válvula de la taza de enjuague
DS Interruptor nivel

EAD Sist. desinfección con 
DENTOSEPT

AF3 Filtro DENTOSEPT
DS31.1/2 Interruptor nivel del recipiente mezclador
DS32 Interruptor nivel del depósito
E Embudo llenado con desaireación 

DENTOSEPT
MB Recipiente mezclador
MV3 Válv. magn. para DENTOSEPT
SD36 Limitador flujo
T Depósito para DENTOSEPT

H Calentador de agua
MV34 Válv. magn. del llenado del vaso
R2 Calentador con sensor temp. TS2 y 

protección sobrecalentamiento

P Bomba
AC32/33 Válvula de retención
AO34 Silenciador
DS33/34 Contacto gas inerte para control bomba
EV30 Válvula desagüe
MV40 Válv. magn. bomba

SA Automatismo separador
AF33 Filtro
BP Recipiente separador con barrera 

óptica V1
BQ Válv. selección puesto
DS30 Interruptor nivel recipiente 

separador
MV33 Válv. magn. precontrol p. válv. 

selección puesto
RD33 Regulador de flujo

SC Depósito enjuague
automatismo separador

MV41 Válv. magn. dispositivo enjuague
SD41 Limitador flujo
DS41 Interruptor nivel

WM Detector de agua
AO31 Silenciador
DN30 Presostato
MV37 Válv. magn. para tapa desagüe
PK Tapa desagüe con accionam. 

neumático
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