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Spannungsangaben

vorgeschaltete Sicherung
Betriebsmittelspannung
Frequenz
Anschlussleistung
Steuerspannung
Kleinspannung

Baujahr / Fabr. -Nr.

Schaltplannummer

VERDRAHTUNGSFARBEN

Hauptstromkreise Phase

Neutralleiter
Schutzleiter
Steuerstromkreise +

mit Gleichstrom GND

max 16 A
240V L1/L2/PE
50 Hz

1000VA
5V DC
6712V DC

2009-xxx-22(SP)

schwarz (sw)
hellblau

grin / gelb (gnge)
dunkelblau (bl)
dunkelblau (bl)
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