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Allgemeine Hinweise
Der vorliegende Schaltplan zeigt den Generator

Polydoros LX 30/50, Polydoros LX80,

Polydoros LX 30/50 Lite und LX50 mit “High-End-XCU”
Der Generator ist fir einem NetzanschluR 400V/50Hz
vorbereitet,bei anderen Spannungen ist ein Vortrafo

zur Anpassung erforderlich.

Inhaltsverzeichnis
Blatt / Page
1 Allgemeine Hinweise, Inhaltsverzeichnis
1A Allgemeine Hinweise, Inhaltsverzeichnis
2 Anmerkungen
Baugruppen- und Platineniibersicht
LX30/50/80+LX-Lite
5 ,5A  Prinzip des Generators LX30/50/80+LX-Lite
6 Signalnamenverzeichnis

6A Signalnamenverzeichnis

6B Signalnamenverzeichnis

7 Leistungsschrank LX30/50/80+LX-Lite

7B Netzeingang LX80

8 Schutzleitertibersicht und OV_Verdrahtung
LX30/50/80+LX-Lite

9 Verdrahtungstibersicht Generator

LX30/50/80+LX-Lite

9A Trafo T1 Wicklungs- und Sicherungsiibersicht
10,10A Netzanschlu® LX30/50/80+LX-Lite

11 Externe Anschlisse

12 Spannungsversorgung LX30/50/80+LX-Lite

12A  Schaltnetzteil SNT

13 Druckbild D160

15 KV-Regelung mit Ansteuerung fur
Wechselrichter
Wechselrichter
Druckbild D110 , Stecker,LED's, Mel3punkte

16,16A
17,17A
18,18A Leistungskreis, Hochspannungserzeuger und
Istwerterfassung

19 Heizkreis, Arbeitsplatzanwahl

22 Prozessorsystem D100

23 Druckbild D100, Briicken, Poti‘s

23A D100 Stecker,-Anzeigen,-LED-Ubersicht
23B D100 MeRpunkt-Ubersicht

23C D100 Servicestecker X1000 - Signalubersicht
24 Sicherheitskreis - Strahlungsauslésung

25 Bedienpult Polydoros LX

General notes
The present wiring diagram shows the Polydoros LX 30/50,

Polydoros LX 80, Polydoros LX 30/50 lite and LX50 with
“High-End-XCU* generator.

The generator is prepared for a 400V /50Hz power
supply. Any other voltages require a pretransformer

for adaptation.

Table of contents

General notes, Table of contents

General notes, Table of contents

Notes

Subassembly and PC board overview
LX30/50/80+LX-Lite

Principle of the generator LX30/50/80+LX-Lite
List of signal names

List of signal names

List of signal names

Power cabinet LX30/50/80+LX-Lite

Power input LX80

Protective ground wire overview and OV _wiring
LX30/50/80+LX-Lite

Wiring overview generator LX30/50/80+LX-Lite

Transformer T1 overview of coils and fuses
Power connection LX30/50/80+LX-Lite
External connections

Power supply LX30/50/80+LX-Lite
Chopped power supply SNT

Printing format D160

KV-control with control for inverter

Inverter

Printing format D110 ,Plug ,LED"s,test points
Power circuit, high-voltage generator and actual value
acquisition

Filament circuit, workstation selection

Processor system D100

Printing format D100, jumper, potis

D100 jumper,- display,- LED overview

D100 overview of measuring points

D100 service connector X1000 — signal overview
Safety circuit — radiation release

Control console Polydoros LX
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Inhaltsverzeichnis
Blatt / Page

26 Druckbild D230, Darstellung Bedienpult
26A Bedienpult Polydoros SX
26B Druckbild D230, Darstellung Bedienpult

27 Jontomat

30 Drehanoden - AnlaRgerat

31 Antriebs — und Bremsen — Diagramme aller
Statoren

32 Prozessorsystem D200

33 Druckbild D200

33A Fehlermeldungen D200

33B Fehlermeldungen D200

34 KK — Interface D291

34A KK — Interface D291

34B D291 KK — Interface — Stecker,
MeRpunkte, Poti‘s

35 KK — Interface - AnschluR3tabelle

35A Steckerbelegung ,DIAMENTOR-Anschlul3®
36 KK — Interface - AnschluRRtabelle

37 KK — Interface - AnschluR3tabelle

38 KK — Interface - AnschluRtabelle

39 KK — Interface - AnschluRRtabelle

40 KK — Interface - Anschlul3tabelle

50 Kompatibilitatsliste

51 Kompatibilitatsliste

3A Platinen — und Baugruppenubersicht
5B Prinzip des Generators
7A Leistungsschrank
8A Schutzleitertibersicht und 0V_Verdrahtung
9B Verdrahtungstibersicht Generator
10B Netzanschluss
11A High - End - XCU
11B Anlagencontroller XCS D320 / D321
11C Fehlermeldungen D320
11D Fehlermeldungen D320
12B Spannungsversorgung
22A Prozessor - System

24A Sicherheitskreis - Strahlungsauslésung

Polydoros LX 50 mit “High-End-XCU “:

Table of contents

Printing format D230, Display of control console
Control console Polydoros SX

Printing format D230, Display of control console
Jontomat

Rotary anode starter

Drive and brake diagrams of all stators

Processor system D200
Printing format D200
Error messages D200
Error messages D200
KK — Interface D291

KK — Interface D291

D291 KK — Interface — connectors, maesuring points, potis

KK — Interface — connection tables
Plug table ,DIAMENTOR connection®
KK — Interface — connection tables
KK — Interface — connection tables
KK — Interface — connection tables
KK — Interface — connection tables
KK — Interface — connection tables
Compeatibilitylist

Compatibilitylist

Polydoros LX 50 with “High-End-XCU ““:

PC board and overview of modules
Generator principle

Power cabinet

Protecive ground wire overview and 0V _wiring
Generator wiring overview

Power line connection

High - End - XCU

System controller XCS D320 / D321
Error messages D320

Error messages D320

Power supply

Processor system

Safety circuit — radiation release
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Anmerkungen

*1 Umschaltung 50Hz, 60Hz
(10/12C) 50Hz X23 — X24
60Hz X24 — X25
(10/12D)  50Hz X20 — X21
60Hz X21 — X22

*2 (10/5A) Einschleifen des Vortrafos T2
bei 480V und 440V Netz.
Der Vortrafo darf nicht durch
zusatzliche externe Baugruppen

belastet werden.

*3(30/14D) Bei AnschluR Opti 154/30/50R - Strahler

mufd C2 und C3 parallel geschalten werden.

*4 (11/9D) Bei Anschlu® Tirkontakt fir AP1 bzw.
AP2 muf die Briicke D160.X6.1 — 3 bzw.
D160.X6.2 — 4 entfernt werden.

*5 (11/9F ) Bei Anschlufl Opti 154/30/50R - 100
- Strahler fir AP1 bzw. AP2 mul die
Briicke D160.X7.1 — 4 bzw. D160.X7.2 - 3

entfernt werden.

Der Generator Polydoros LX30/50 Lite ist nur

mit 1 Arbeitsplatz ausgestattet.

*6 (17/15B)  Nicht bei Polydoros LX30/50 Lite
(11/7D)
(
(
(

11/7F)

16/11G)

30/16E )
*7(3/-) Nur bei Polydoros LX 80
*8 (23/-) D100/Stecker X19 :

Steckbriicke 15 — 16 eingefligt

*9 (11/2H) Nur Polydoros LX 50 mit “ High-End-XCU ©

*10 Nicht Polydoros LX 50 mit “ High-End-XCU
Nicht Polydoros LX-FD-Thorax

Notes

50Hz, 60Hz switchover
50Hz X23 — X24
60Hz X24 — X25
50Hz X20 — X21
60Hz X21 - X22

Loop-in of pretransformer T2
at 480V and 440V power.
The pretransformer must not be loaded by

additional external modules.

With connection of Opti 154/30/50R tube

assembly, C2 and C3 must be connected in parallel.

With connection of door contact for AP1 or AP2,
Jjumper D160.X6.1 — 3 or D160.X6.2 — 4must

be removed.

with connection of Opti 1564/30/50R — 100 tube
assembly for AP1 or AP2, jumper D160.X7.1 — 4 or
D160.X7.2 — 3 must be removed.

The Polydoros LX30/50 Lite generator is provided
with 1 workstation only
not for Polydoros LX30/50 Lite

Only for Polydoros LX 80

D100/Plug X19 :
Jumper 15 — 16 insert

Only Polydoros LX 50 with “High-End-XCU “

Not Polydoros LX 50 with “ High-End-XCU “
Not Polydoros LX-FD-Thorax

| X2169-2-6
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Baugruppeniibersicht PL LX 30/50

Netzeingang
Wechselrichter komplett
Hochspannungserzeuger

Transformer
Schaltnetzteil
Schaltnetzteil

2PH-2AP Umschalter

oder/or 30 77 088 B3305
Platineniibersicht

D100 57 61 270 X2206
D110 37 73 897 X2169
D115 11 71 201 X2169
oder/or 70 27 829 X2169
D160 11 71 227 X2169
D165 11 71 243 X2169
D165 37 74 929 X2206
oder/or 57 61 429 X2206
D200 11 72 720 X2169
D220 56 58 864 X2206
Optionen

D201 31 57 281 X2169
D291 37 73 764 X2169
KK-I 37 73 756 X2169
T2 97 51 652 X2169
T2 48 19 756 X2169
N93 48 19 699 X2169

Netzeingang
Wechselrichter komplett
Hochspannungserzeuger
Transformer
Schaltnetzteil
Schaltnetzteil

M16 38 47 659 X2169
WR 11 75 293 X2169
H1 11 73 017 X2172
T 97 51 884 X2169
SNT 46 93 529 B3305
oder/or 30 77 088 B3305
N93 38 48 806 X2169
Baugruppeniibersicht PL LX 30/50 LITE
M16 38 48 889 X2169
WR 38 48 897 X2169
H1 47 98 505 X2239
T 97 51 884 X2169
SNT 46 93 529 B3305

Masterplatine
Wechselrichter
AnlaBgerat

AnlaRgerat

Einschaltkreis
Gleichrichter
Gleichrichter *7
Gleichrichter *7
Anlagenkontroller XCS *10
Heizplatine

Printer - Interface

KK - Interface

KK - Interface komplett
Vortransformator
Vortransformator *7
AnschluBl 2PH - Strahler
( Nur bei PL LX Lite)

Baugruppeniibersicht PL LX 80

M16 57 59 019 X2169
WR 57 59 134 X2169
H1 86 09 956 X2217
™ 97 51 884 X1269
SNT 46 93 529 B3305
oder/or 30 77 088 B3305

Bediensysteme

D230 88 26 950 X107G

Pult 11 75 640 X2187

D230 48 19 640 X2076

Pult 31 57 554 X2076
11.05.04 Sch.

Netzeingang
Wechselrichter komplett
Hochspannungserzeuger
Transformator
Schaltnetzteil
Schaltnetzteil

Pult-Controller LX
Bedienpult LX kompl.
Pult-Controller SX
Bedienpult SX kompl.

Overview of modules PL LX 30/50
Power input
Inverter complete
High-voltage generator
Transformer
Chopped power supply
Chopped power supply
2PH-2AP changeover switch
Overview of modules PL LX 30/50 LITE
Power input
Inverter complete
High-voltage generator
Transformer
Chopped power supply
Chopped power supply
Overview of PC boards
Master PC board
inverter
Starter
Starter
Switching circuit
Rectification
Rectification *7
Rectification *7
System controller XCS *10
Filament board

Optionen

Printer - Interface

KK Interface

KK Interface komplett
Pretransformator
Pretransformator *7
Connection 2PH - tube
( only with PL LX Lite )

Overview of modules PL LX 80
Power input

Inverter complete

High-voltage generator
Transformator

Chopped power supply

Chopped power supply

Control Units

Console controller LX
Control console LX kompl.
Console controller SX
Control console SX kompl.

PLATINENUBERSICHT, OPTIONEN /
PC BOARD OVERVIEW. OPTIONS

X2169 -3 -7
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POLYDOROS LX50 mit ,,High-End-XCU*“ :

Baugruppeniibersicht :

M16
WR
H1
T1
SNT
N93
N10

38 47 659 X2169
11 75 293 X2169
11 73 017 X2172
97 51 884 X2169
30 77 088 B3305
38 48 806 X2169
70 09 207 G2179
56 62 759 X2169

Platineniibersicht :

D100
D110
D115
oder/or
D160
D165
D220
D19
D320

mit/with

T2

11.05.04 Sch.

Optionen :

57 61 270 X2206
37 73 897 X2169
1171 201 X2169
70 27 829 X2169
11 71 227 X2169
11 71 243 X2169
56 58 864 X2206
70 34 395 G6032
56 58 963 X2206

Netzeingang
Wechselrichter komplett
Hochspannungserzeuger
Transformator
Schaltnetzteil

2PH-2AP Umschalter
XCS-Control-Unit

Netz “ Ein / Aus “

( Frontabdeckung )

Masterplatine
Wechselrichter
AnlaBgerat

AnlaBgerat
Einschaltkreis
Gleichrichter
Heizplatine
Triggersteuerung
Anlagen-Controller XCS
(Zusammenbau )

D321 56 58 831 X2206 Signalanpassung

97 51 652 X2169

Vortrafo 480V, 440V => 400V

POLYDOROS LX50 with “High-End-XCU” :

Overview of modules:
Power input

Inverter complete
High-voltage generator
Transformer

Chopped power supply
2PH-2AP changeover switch
XCS-Control-Unit

Power “on / off “
Frontpanel

Overview of PC boards :
Master PC board
inverter

Starter

Starter

Switching circuit
Rectification

Filament board
Trigger control

System controller XCS
( Assembly )

Signal matching

Optionen :
Pretransformer 480V, 440V => 400V

PLATINENUBERSICHT

PC BOARD OVERVIEW
BAUGRUPPENUBERSICHT

SUBASSEMBLY OVERVIEW

| X2169 — 3A - 1
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Signalname / Herkunft / . Messpunkt / .
Blatt / Page . . . Ziel / Target . Led / Leds Bedeutung / Meaning
Signal name Origin Test points
18, 22 OV_L_T_ACT D220.X1 D100.X1 -—- -—- aktueller Rohrenstrom — Istwert (0V) / Current tube current actual value (0V)
24, 25, 26 20MA_IN_PULT D100.X41 D230.X48 -—-- -—-- 20MA zur Freigabe des Hauptwechselrichters im Pult (Sicherheitskreis) / 20 MA for main inverter release in desk (safety circuit)
22 20MA_OUT D100.X40,X41 -—-- -—-- -—-- 20MA zur Freigabe des Hauptwechselrichters (Sicherheitskreis) / 20 MA for main inverter release (safety circuit)
22,30 ANO-5 D100.X20 D115.X20 D100.X65 - Ansteuerung Wechselrichter AnlaBgerat / Control of starter inverter
27 APO D100 - - V138 lontomat / lontomat
27 AP1 D100 - -mm- V137 lontomat / /ontomat
27 AP2 D100 - -=e- V136 lontomat / lontomat
11, 22, 30 AP2_ D160.X5 D100.X5 -—-- -—-- Statorschiitz Arbeitsplatz 2 / stator contactor workstation 2
27 DL_IN JK2.C D100 D100.X63 - Dosisleistung — Istwert / Actual dose rate value
27 DL_IST JK2.C D100 D100.X63 - Dosisleistung — Istwert / Actual dose rate value
27 DOM | D100.JK2 -—- -—- V108 Mittleres MeRfeld / Central measuring field
27 DOM Il D100.JK2 -—-- -—-- V110 rechtes MeRfeld / Right measuring field
27 DOM Il D100.JK2 -—-- -—-- V113 linkes MeRfeld / Left measuring field
27 EV D100 D100 - - lontomat-Eingangsverstarkung / lontomat input gain
19 FO_INV - D220.X18.A5 -—- Schwingstrom groBer Fokus / Filament current large focus
19 FO_RMS - D220.X18.A2 - Heizstrom effektiv groBer Fokus / Filament current large focus
19 F1_INV -—-- - D220.X18.A6 -—-- Schwingstrom kleiner Fokus / Filament current small focus
19 F1_RMS -—-- - D220.X18.A3 -—-- Heizstrom effektiv kleiner Fokus / Oscillation current small focus
27 FION - - D100.X63 - Frequenz proportional Dosisleistung / Dose rate proportional to frequency
18 FMAS D100.X64 Frequenz proportional R6hrenstrom / Tube current proportional to frequency
22, 30 F_ROT D115.X20 D100.X20 -—-- -—-- Rotationsfrequenz / Rotation frequency
26 HK_EXT S27 D230.X6 -—-- -—-- Hauptkontakt externer Aufnahme — Ausléseschalter S27 / Main contact external exposure rel. button S27
26 HK_SW_ON -—-- -—-- - -—-- Hauptkontakt Aufnahme — Ausléseschalter Pult / Main contact exposure desk rel. button
24, 25, 26 HW_FREIGABE_PULT D230.X48 D100.X41 - ——-- Freigabe Hauptwechselrichter vom Pult (Sicherheitskreis) / Release of main inverter from desk (safety circuit)
15,16 ILAST D100.X62 -—- Schwingstrom Hauptwechselrichter / Main inverter oscillation current
15, 16, 22 IMAX D110.X20 D100.X20 Signal KurzschluB Hauptwechselrichter / Main inverter signal short-circuit
15, 16, 22 ISCHWING 1 D110.X20 D100.X20 Schwingstromerfassung Hauptwechselrichter / Main inverter oscillation current sensing
15, 16, 22 ISCHWING 2 D110.X20 D100.X20 -—-- -—-- Schwingstromerfassung Hauptwechselrichter / Main inverter oscillation current sensing
15 IFAHR ———- -—-- D100.X62 ———- Spitzenwert Schwingstrom Hauptwechselrichter / Main inverter oscillation current peak value
15 IKORR - - D100.X62 - Korrekturwert fiir Rampe zu Aufnahmebeginn / Correction value for ramp during exposure start
18, 22 I_T_ACT D220.X1 D100.X1 - aktueller Rohrenstrom — Istwert / Current tube current actual value
15, 22 KV -_ACT D220.X1 D100.X1 D100.X61 -—-- Istwert negative Hochspannungsseite / Negative high - voltage side actual value
15 KV_IST -—-- -—-- D100.X61 -—-- Summe Hochspannungs - Istwert / Sum of high - voltage actual value
15 KV_MAX - ——-- - == V167 KV — Uberwachung negative Seite, max. Wert / KV monitoring negative side, max. value
15 KV_MAX + - - - V168 KV — Uberwachung positive Seite, max. Wert / KV monitoring positive side, max. value
15 KV_MIN - - -—- V165 KV — Uberwachung negative Seite, min. Wert / KV monitoring negative side, min. value
15 KV_MIN + -—-- - - V166 KV — Uberwachung positive Seite, min. Wert / KV monitoring positive side, min. value
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Signalname / Herkunft / . Messpunkt / .
Blatt / Page . . . Ziel / Target . Led / Leds Bedeutung / Meaning
Signal name Origin Test points
18, 22 OV_L_T_ACT D220.X1 D100.X1 -—- -—- aktueller Rohrenstrom — Istwert (0V) / Current tube current actual value (0V)
24, 25, 26 20MA_IN_PULT D100.X41 D230.X48 -—-- -—-- 20MA zur Freigabe des Hauptwechselrichters im Pult (Sicherheitskreis) / 20 MA for main inverter release in desk (safety circuit)
22 20MA_OUT D100.X40,X41 -—-- -—-- -—-- 20MA zur Freigabe des Hauptwechselrichters (Sicherheitskreis) / 20 MA for main inverter release (safety circuit)
22,30 ANO-5 D100.X20 D115.X20 D100.X65 - Ansteuerung Wechselrichter AnlaBgerat / Control of starter inverter
27 APO D100 - - V138 lontomat / lontomat
27 AP1 D100 - -mm- V137 lontomat / /ontomat
27 AP2 D100 - -=e- V136 lontomat / lontomat
11, 22, 30 AP2_ D160.X5 D100.X5 -—-- -—-- Statorschiitz Arbeitsplatz 2 / stator contactor workstation 2
27 DL_IN JK2.C D100 D100.X63 - Dosisleistung — Istwert / Actual dose rate value
27 DL_IST JK2.C D100 D100.X63 - Dosisleistung — Istwert / Actual dose rate value
27 DOM | D100.JK2 -—- -—- V108 Mittleres MeRfeld / Central measuring field
27 DOM Il D100.JK2 -—-- -—-- V110 rechtes MeRfeld / Right measuring field
27 DOM Il D100.JK2 -—-- -—-- V113 linkes MeRfeld / Left measuring field
27 EV D100 D100 - - lontomat-Eingangsverstarkung / lontomat input gain
19 FO_INV - D220.X18.A5 -—- Schwingstrom groBer Fokus / Filament current large focus
19 FO_RMS - D220.X18.A2 - Heizstrom effektiv groBer Fokus / Filament current large focus
19 F1_INV -—-- - D220.X18.A6 -—-- Schwingstrom kleiner Fokus / Filament current small focus
19 F1_RMS -—-- - D220.X18.A3 -—-- Heizstrom effektiv kleiner Fokus / Oscillation current small focus
27 FION - - D100.X63 - Frequenz proportional Dosisleistung / Dose rate proportional to frequency
18 FMAS D100.X64 Frequenz proportional R6hrenstrom / Tube current proportional to frequency
22, 30 F_ROT D115.X20 D100.X20 -—-- -—-- Rotationsfrequenz / Rotation frequency
26 HK_EXT S27 D230.X6 -—-- -—-- Hauptkontakt externer Aufnahme — Ausléseschalter S27 / Main contact external exposure rel. button S27
26 HK_SW_ON -—-- -—-- - -—-- Hauptkontakt Aufnahme — Ausléseschalter Pult / Main contact exposure desk rel. button
24, 25, 26 HW_FREIGABE_PULT D230.X48 D100.X41 - ——-- Freigabe Hauptwechselrichter vom Pult (Sicherheitskreis) / Release of main inverter from desk (safety circuit)
15,16 ILAST D100.X62 -—- Schwingstrom Hauptwechselrichter / Main inverter oscillation current
15, 16, 22 IMAX D110.X20 D100.X20 Signal KurzschluB Hauptwechselrichter / Main inverter signal short-circuit
15, 16, 22 ISCHWING 1 D110.X20 D100.X20 Schwingstromerfassung Hauptwechselrichter / Main inverter oscillation current sensing
15, 16, 22 ISCHWING 2 D110.X20 D100.X20 -—-- -—-- Schwingstromerfassung Hauptwechselrichter / Main inverter oscillation current sensing
15 IFAHR ———- -—-- D100.X62 ———- Spitzenwert Schwingstrom Hauptwechselrichter / Main inverter oscillation current peak value
15 IKORR - - D100.X62 - Korrekturwert fiir Rampe zu Aufnahmebeginn / Correction value for ramp during exposure start
18, 22 I_T_ACT D220.X1 D100.X1 - aktueller Rohrenstrom — Istwert / Current tube current actual value
15, 22 KV -_ACT D220.X1 D100.X1 D100.X61 -—-- Istwert negative Hochspannungsseite / Negative high - voltage side actual value
15 KV_IST -—-- -—-- D100.X61 -—-- Summe Hochspannungs - Istwert / Sum of high - voltage actual value
15 KV_MAX - ——-- - == V167 KV — Uberwachung negative Seite, max. Wert / KV monitoring negative side, max. value
15 KV_MAX + - - - V168 KV — Uberwachung positive Seite, max. Wert / KV monitoring positive side, max. value
15 KV_MIN - - -—- V165 KV — Uberwachung negative Seite, min. Wert / KV monitoring negative side, min. value
15 KV_MIN + -—-- - - V166 KV — Uberwachung positive Seite, min. Wert / KV monitoring positive side, min. value
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Signalname / Herkunft / . Messpunkt / .
Blatt / Page . . . Ziel / Target . Led / Leds Bedeutung / Meaning
Signal name Origin Test points

15 KV_SOLL -—- -—- D100.X61 -—- KV - Sollwert / Ref. KV value
15, 22 KV+_ACT D220.X1 D100.X1 D100.X61 -—-- Istwert positive Hochspannungsseite / Positive high-voltage side actual value

15 KV_75 -—-- -—-- - -—-- 75% - Istwert vom KV — Sollwert / 75% actual value of ref. KV value
11, 22 LSR D100.X5 D160.X5 - ——-- Relais fiir Ansteuerung vom Ladeschiitz / Relay for control of loading contactor
10, 22 LSU D160.X3 D100.X5 - - Uberwachung Ladeschiitz / Monitoring of loading contactor
18,19 MA_ACT D220.X1 D100.X1 X18.A4 -—-- aktueller Rohrenstrom — Istwert / Current tube current actual value

18 MA_IST -—-- -—-- D100.X64 -—-- aktueller Rohrenstrom — Istwert / Current tube current actual value
19, 22 MSP D100.X1 D220.X1 -—-- - Multi — Prozessor — Schnittstelle DUEP51 / Multiprocessor interface DUEP51
11, 22 M_DU D160.X5 D100.X5 - - Signal vom Strahler — Druckschalter / Signal from tube assembly pressure switch
11,22 M_TK D160.X5 D100.X5 -—- - Signal vom Tirkontakt / Signal from door contact

10, 25, 26 NRA D230.X48 D160.X9 -—-- Netz — Relais AUS ( Generator AUS ) / Network relay OFF ( generator OFF )
10, 25, 26 NRE D230.X48 D160.X9 -—-- -—-- Netz — Relais EIN ( Generator EIN ) / Network relay ON ( generator ON )

19 N_TU1_OK D220.X1 D100.X1 -—-- -—-- Uberwachung Ansteuerung Olschalter / Monitoring of oil switch control

26 N_VK_EXT S27 D230.X6 ———— ———- Vorkontakt externer Aufnahme — Ausléseschalter / Bias contact of external exposure release button
15,16 OUT A -—-- D100.X60 - Ansteuerung 1 Hauptwechselrichter / Main inverter control 1
15,16 ouT B - D100.X60 Ansteuerung 2 Hauptwechselrichter / Main inverter control 2
22,32 PHASE_A D100.X41 D160.X41 ——— ———- Serielle Schnittstelle XCS, Twisted Pair / Serial interface XCS, twisted pair
25, 26 PHASE_A_PULT D100.X41 D230.X48 -—-- -—-- Serielle Schnittstelle XCS, Twisted Pair / Serial interface XCS, twisted pair
22, 32 PHASE_B D100.X41 D160.X41 - --- Serielle Schnittstelle XCS, Twisted Pair / Serial interface XCS, twisted pair
25, 26 PHASE_B_PULT D100.X41 D230.X48 -—- - Serielle Schnittstelle XCS, Twisted Pair / Serial interface XCS, twisted pair
22, 30 PHS_C D100.X20 D115.X20 -—-- -—-- Ansteuerung Phasenschieber — Kondensator — Schiitz / Control of phase shifting capacitor contactor
11, 22 PSR D100.X5 D160.X5 -—-- -—-- Ansteuerung vom Power — Schiitz / Control of power contactor
10, 22 PSU D160.X3 D100.X5 -—-- -—-- Uberwachung Power — Schiitz / Monitoring of power contactor
12, 32 P_FAIL D160.X12 D200.X1 - ———- Power - Fail, Generierung bei Unterspannung / Power fail, generation with low voltage
15,18 R - H1 D220 X18.A8 Hochspannungs-Messteiler negative Seite / High-voltage divider negative side
15,18 R+ H1 D220 X18.A7 -—-- Hochspannungs-Messteiler positive Seite / High-voltage divider positive side
18, 22 RANGE_0 D100.X1 D220.X1 -—-- -—-- Signal zur R6hrenstrom — MeBbereichsumschaltung / Signal for tube current measuring range changeover
18, 22 RANGE_0_OK D100.X1 D220.X1 -—-- - Uberwachung MeBbereichsumschaltung / Monitoring of measuring range changeover
18, 22 RANGE_1 D100.X1 D220.X1 - - Signal zur Réhrenstrom — MeBbereichsumschaltung / Signal for tube current measuring range changeover
18, 22 RANGE_1_OK D100.X1 D220.X1 - - Uberwachung MeBbereichsumschaltung / Monitoring of measuring range changeover

11 RAUMLICHT_ D100.X5 D160.X5 - -—-- Relais zur Ansteuerung vom Raumlicht — Schiitz / Relay for control of room light contactor
22,30 RET 1 (I_ANL) D115.X20 D100.X20 D100.X60 -—-- Schwingstromerfassung Anlassgerat / Starter oscillation current sensing
22,30 RET_2 D115.X20 D100.X20 - -—-- Schwingstromerfassung Anlassgerat / Starter oscillation current sensing

30 ROT D115.X20 D100.X20 - V36 Rotationsfreigabe / Rotation release
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Signalname / Herkunft / . Messpunkt / .
Blatt / Page . . . Ziel / Target . Led / Leds Bedeutung / Meaning
Signal name Origin Test points
22,30 R_KURZ (KURZ_ANL) D115.X20 D100.X20 - V35 Riickmeldung KurzschluB Anlassgerit / Feedback of starter short-circuit
15,19 SINV D220.X1 D100.X1 -—-- VA Signal zur Freigabe vom Hauptwechselrichter / Signal for main inverter release Freigabe Heizung / Filament release
22 STRSU D115.X10 D100.X20 -—-- -—-- Uberwachung Stator — Schiitz / Monitoring of stator contactor
22 STR_20MA D100.X200 VIDEOMED DI - - Signal Strahlung fiir Videomed DI / Radiation signal for Videomed DI
24, 32 STR_FREI_IN D100.X40 D291.X2 ———— ———— 20mA zur Freigabe des Hauptwechselrichters vom Sicherheitskreis / 20mA for main inverter release from safety circuit
24, 32 STR_FREI_OUT D291.X2 D100.X40 -—- - Freigabe des Hauptwechselrichters vom KK-Interface (Sicherheitskreis) / Rel. of main inverter fm KK interface (safety circuit)
15, 18, 27 SWR - - D100.X64 -—-- Signal zur Freigabe vom Hauptwechselrichter / Signal for main inverter release
22 SWR_HW -—-- ---- -—-- V90 Freigabe Hauptwechselrichter vom Sicherheitskreis / Main inverter release from safety circuit
19, 22 TU1_N_TU2 D100.X1 D220.X1 ———— ———- Strahlerarbeitsplatz / Tube assembly workstation
22 TV_RX_IN VIDEOMED DI D100.X200 - -—-- serielle Schnittstelle von Videomed DI zu Master / Serial interface from Videomed DI to master
22 TV_RX_OUT VIDEOMED DI D100.X200 - -—-- serielle Schnittstelle von Videomed DI zu Master / Serial interface from Videomed DI to master
27 uUDL - -—-- D100.X63 - Signal Dosisleistung / Dose rate signal
16, 30 UHF 1 D110.X21 D115.X21 - - 50 KHz - Frequenz vom Hilfswechselrichter zur Erzeugung der Treiberspannung / 50 KHz frequency fm auxiliary inverter for
generation of driver voltage
16, 30 UHF 2 D110.X21 D115.X21 - ——-- 50 KHz — Frequenz vom Hilfswechselrichter zur Erzeugung der Treiberspannung / 50 KHz frequency fm auxiliary inverter for
generation of driver voltage
16 UuT1-4 -——- === ———- - Treiberspannungsversorgung im Hauptwechselrichter / Driver power supply in main inverter
22, 30 ZU IST D115.X20 D100.X20 ——— ———- Istwert vom Zwischenkreis / Actual value fm intermediate circuit
22,30 ZU IST oV D115.X20 D100.X20 - -—-- Istwert (0V) vom Zwischenkreis / Actual value (0V) fm intermediate circuit
16 UZN, ZU- D165.- D110.X2 X2 V136 Zwischenkreis negative Seite / Negative side intermediate circuit
16 UzP, ZU+ D165.+ D110.X1 X1 V135 Zwischenkreis positive Seite / Positive side intermediate circuit
19 Uzw- ———- ———- ———- V89 Zwischenkreis von Heizung negative Seite / Filament intermediate circuit negative side
19 Uzw+ ———- ———- ———- V88 Zwischenkreis von Heizung positive Seite / Filament intermediate circuit positive side
27 VION -—-- -—-- D100.X63 -—-- Integratorausgang vom U/F — Wandler im lontomat / Integrator output from U/F converter in lontomat
26 VK_SW_ON -—-- -—-- -——- ———- Vorkontakt vom Aufnahme — Ausléser am Pult / Bias contact of exposure release button on desk
18 VMAS D100.X64 Integratorausgang vom U/F — Wandler im mAs - Relais / Integrator output from U/F converter in mAs relay
15, 16, 22 WR_ANST 1 D100.X20 D110.X20 -—-- -—-- Ansteuerung 1 vom Hauptwechselrichter / Control 1 of main inverter
15, 16, 22 WR_ANST 2 D100.X20 D110.X20 -—-- -—-- Ansteuerung 2 vom Hauptwechselrichter / Control 2 of main inverter
15 WR_AUS - - D100.X62 V164 Austastung bei KurzschluB im Hauptwechselrichter / Blanking out with main inverter short - circuit
11, 22 XRAY_ D100.X5 D160.X5 - - Strahlungs - Signal / Radiation signal
11, 22 ZB_ D100.X5 D160.X5 - Zielbetrieb ( Aufnahme - Vorbereitung ) / Spotfilm device mode ( exposure preparation )
15 ZKV -=e- - X39 - Schwelle 2 KV vom KV -Istwert / Threshold 2 KV fm actual KV value
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SIEMENS AG

BEREICH MEDIZINISCHE TECHNIK
*|-DEAS*

*10

! 2 3 5
ext. Handaus|dser
external manual release switch
Detektoranschluss
Videomed DI Detector connection
Service
X27 o
DZ:SO Display e
Bedieneinheit X200 JK2.A. . .F X1000
Control. unit (X28' ' 'X33)
Option X438 = D100 X1je
Master
Folientastatur e——< X2
Touch-sensitive keyboard
X20 =
X40  X41 X13 X5 X19 X50
Noden-nschiuB 3k 6 DATA-Anschiug oA AooA n.c. n.c.
=i X1
D220
Heizun
X1 D201 option X ! X41 Filanent.
Xf i M4 NS PR R
X7 X9 X6
0200 N B
Anlagenkontroller XS . > 90,91,92 Hochspannungstrafo
Sysgtem controller X3 e Gergtéér;l/agi /Unit, System 11,12,21,22 High/voFI)tuge trt?nsformer
AbschluBstecker /
Termination resistor V1,V2 u1,u2
XCS X5 j&— Service-PC T I
Xlje —_ —_
*10 _ _ _ _ l i
X2 0@ 1!
y y y y > 20 X3 X4
X13 X5 X112  X44
= X41 X14 j= =1 X14 D110
X2 Wechselrichter
> X9 D160 > X1 Inverter
Einschaltkreis
D291 X5 = : ))égg Switching circuit l > X2 X21 X5 X6
A A A
KK-Interface Trafo ;((21 A —_ —_
Option | X6 X7 X4 X11 X10 X3 D165
p f_T ' f f__T Gleichricht - -
elcnricntun
M16 Rectification g Xg1 Xvs Xvﬁ
KKIB  KKiB  KKiB KK2 KK2 —_— — -_— -_—
61,62 63 G4 61,62 63,64 KKI6 ASK Diomentor—Anscthgs >1 420 D1 15
. v ’ Diamentor-Connection X10 Anlassgerdt
Gerdt,Anlage +6 > Starter

Unit,System

ext. Anschliisse, ex. connections

y y

Tiirkontakt, door contact =
Anzeigen, Display

SNT

Gleichspannungsversorgung
D.c.voltage supply

X¢7 XTS XTQ

_g$ %;9—

AP1 AP2
(1,0,11)  (1,0,11)
*6

POLYDOROS LX-Lite
LX30/50
LX80

Wiring overview

Verdrahtungsiibersicht (Wiring overview)

POLYDOROS _LX

[ X2169-9-4A
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Name Datum
Schu, 05.09.00
Lab 11.04,04

SIEMENS AG

[BEREICH IEDIZINISOHE TEGMIK
+|-DEAS*

Ut

400V~

Vi

10/9C
10A/9C

400V~

F21 1,94 tr
— ® 49
230V~
® 48
F20 1A tr
 — ® 4]
250V~
F19 1A tr
— ® 46
230V~
® 45
FI8 2A tr
— @ 447
21V~ >
® 43
FI7 300 tr
 — @ 47 7
29v~F1632A’[
[
— o4 >
24V ~
o i)
F15 6,34 tr
— ® 39 7
B e
r.
— ® 8 ~
24V ~
® J/ ./
F13 1,94 tr
— ® j6
19V ~ >
® 35
F12 1,54 tr
— @ J4 )
19V ~ >
® J3
F11 1,94 tr
 — ® 3] )
19V ~ >
I

Heizkreis-Wechselrichter / Filament circuit inverter
Iwischenkreis / Intermediate circuit
19/8C

Schaltnetzteile / Chopped Power Supply
Generator
12/3F % 9 SX-Control-Unit N10 (11A/-)

nicht genutzt / not used
12/3F

24V~/29V~ fiir Schiitze /
24V~/29V~ for contactors

10710
10A/10

2UV~/20V~ fiir Ol schalter /
24V~/29v~ for Oil switch
D220 => H1

und /and KK-Interface
10/10D

10A/10D

+24V fiir Bedienpult / +24V for Control console
12/3B

KK-Interface

+24V fiir die Peripherie /
+24V for peripheral devices
12/3A

Netz-Einschal tkreis / net Power up circuit
+24V fiir/for D100, D110, D113, D220
19V fiir Bedienpult / for Control console

10/10€
10M/10F
12/3¢
Polydoros LX 30/50/80/Lite
9 und LX50 mit H-E-XCU

Trafo T1 / Transformer T

| Polvdor|os LX | X2169-9A-1A
3
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Name Datum

Wie 01.08.93
Wie 18.03.96
Wie 16.10.9

Sch,
Lob 11,0404
SIEMENS AG

BEREICH MEDIZINISCHE TECHNIK
*|-DEAS*

Steuerung

©®/O-

DR-System (FL-C)

D.c.voltage supply

| 2 3 5
Detektoranschlup
Videomed DI Detector connection
T |
: : Anl agen- X200 JK2.A. . .F X1000
: AX i OM : Bed ienung (X28...X33)
- X1|=
! | CONOS MD ! D100
I I
I I Master
L } XCS
X40 X4 X13 X5 X19 X50
XCS| =f—x -
—> X1 D220
Heizung
—> X41 Filament
4y 5 pReR-
N10 High-End-XCU XCS
X3.US [< N,S,P,R+,R-
D520 X4S XG5 . > 90,91,92 HochsponnHulgstrofo
X4.US (—Gergtégr;l/agi /Unit,System 11,12,21,22 High/voltage transformer
AbschluBstecker /
Anlagenkontroller Tersn(l:inautiine(r:e:irstor V1,V2 u1,u2
X5 j&— service-PC
AbschluBstecker
X3.S X1 |= — —
. l L1 C1
< — —_ — —_
X4.S SNT | ) y
X1 v o ;_1 ¥ & M16 ={ x20 X3 X4
X13 X5 X12 X7 X44
X41 X14 | > X14 D110
Wechselrichter
3 X1 X9 = > X9 D160 =X Inverter
Einschal tkrei I
D19 e it crat [ 2 xa1 x5 x6
’x1 | S
Trafo UZ+ UZ- -_— -_—
X | 12 y6x7 x4 X11 X10 X3 D165
. A A A _ —_
Tri gger-Steuerung _T f _T GleTchrichtung vy ¥V v
M16 Rectification
X21 X5 X6
X10 X18 Biomen::or—énschlr[i - B - - > X20 DHS A
ramentor-Connection — : > X10 An ls‘ig,gferrqt
X7 X8 X9
e).(.t' Anschliisse, ex. connections y y ¢ T T
e ey ™ N O o -
NETZ Irisblenden- Gleichspannungsversorgung

k3 K3
AP1 AP2
(1,0,11)  (1,0,11)

« POLYDOROS LX50
mit/with *High-End-XCU*

Verdrahtungsiibersicht (Wiring overview)

POLYDOROS LX | X2169-9B-1
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Name Da
Wie 09,
Wie 15.
Wie 28,
Schu  04.04.00
Lab  11.04.04

SIEMENS AG

BEREICH MEDIZINISCHE TECHNIK
*|-DEAS*

T2
r—==-—=--=- l
L1 Fl35a | 0V
—J
B
L2 F2— 350 ! L2
— T T
| |
L3 PR Bh , L3
N" | I - -
PE _ PE
K20 .2
re_- = - - A
LT M
- gt
S =4 K
| |
1
| |
Nc e ar o o - -
NU re_—- == A
| —yo+— | T2 A
O | |
© VT T e | -
o L1
8o [
| | L1 iz |3 L= - - 4
K30 L ) — Vortransformator
ke| T1 k4| T2 K4/ T.'(;;S Hie) pre-transformer
L1
L2~
L3~
| L1 |
L2
L3 -

Schitzumstel lung K2 (LS)
Contactor replacement K2 (LS)

ALT Al —|Z|—
old |
L1 ——
|
LZ—:/—
|
|
13 ——
|
|
21 —k

A2

T

T2

22

NEU
new

A1—B—A2
|

1 _I/_ 2
|
|

S —r— 4
|
|

53 —t— 54
|
|

R1 —&— R2

=

Z///////////////////////

_____ “

DI10.X1
Rl — 1 2 7y | * —_— wem) |UZ+)
—J KZ 1 .
L T L1! 2 R AR 2 (30/3c) .
M ' Wechselrichter
L 7 ol al Z
7 ! 7
» Wl 4 TT 7 (Inverter)
e 7 ‘ Z Anlassgerdt
(@) | Z 2l ! 7L Anod g tart
5 sl 7 Tl 2 )., Mo (Anode starter)
R PS 1 7X31 165 i . 7 -
— K2 7 i -
JLs4 7 oee L e (1673¢)
(10/160) TILISIIS SIS L LTSI SIS S ST
LIIILLLLILILLLLLLLLLLLILI11777000077777,
7/ /'\)
7 7 PS {W
Z 2 m Ka K2
Z D160 N
7 X2169 7 ©o
F7 )

311047 2 7 #FS [53]
R Fl 40 =% r8_ X5 g (7.8 7 K2[A1 k2|34
P 7 CERNG ] Wt Lo

*1 D
! Vi 7 5 6 v4Q 7 6S
-t - 50K 4 7
| 400V ; X23 YE[w ; kiTA1
1w 7 24~ BI. 11 7.
2 7
Z ov_L 75 .
7 2%, y///////////;
s P e 7 /
7 2 S V2V B ZE <7 ¢ Z
v *1 L (m=— // (19/12E) 7/
V35 2K L
Z > 6 S0H 74 Z Z %
7 K2 X20 YE[R 7 7 0220 7
7 7« wal 216 7
/i Z& _Ls 7
1 i,_ —7 7
7 VL X IS
7 7 Vil
7 Ly VA 7
7 1 7 7 (25/5C)26A/7A) 7,
7 . 7 7 7
; K7)13 \ ; 7 ;
31 7 6 5@ 7 7 Bedienpult 7
7 K7\ 4 ko[9 ; 7, Control console ;
1ov* 7 + X26 7 B 7
1 7 V23 K7 [ 7 7, (25/5C)26A/7B) %
32 a 4 Os 7 7 Z
1581 7 lLe RO[& 52 /,2_{”7”‘*‘” %
&) 7 X727 1 7S w7 (25/5C\26ATA) 7
I
2 8 UGND U24VE BI .11 2N SN2
7 K6 4 7
7 2 7=
7 i 7
; /r')>
Z K[ KZ[ K3[ K] K5 7= 00000000007,
f UGND ; & K ; Z
7 >— @m) 4
Z )— @m) 7
7 72 Ky 7
% % % Z
7 7 Z D0~
7 7 7 Z
7 7 7 X206 7
7 7 7 Z
7 7 7 7
% % % Z
DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SIS SIS 117 S D000000000000

Netzanschlup PL LX30/50, PL LX30/50 Lite
Power line connection PL LX30/50, PL LX30/50 Lite

POLYDOROS LX | X2169-10-4A
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400, . .480v*

K40

Schitzumstel lung K2 (LS)
Contactor replacement K2 (LS)

ALT Al —|Z|—
old |
L1 ——
|
LZ—:/—
|
|
13 ——
|
|
21 —k

A2

T

T2

22

NEU
new

A1—B—A2
|

1 _I/_ 2
|
|

S —r— 4
|
|

53 —t— 54
|
|

R1 —&— R2

T2
r—=—. "1
L1 2 iso;\ 1 v L1
L2y
L2 4 isoA 3 ! ! L2
G\ = — = T T
I I | |
L3 i ! ! L3
& 6] L.soal5 | ,
N" | I ——
PE _ PE
__¥2__
LT M
o— | |
o— : -
| |
=P ' '
o— | 1
o—1 o |
- itngrl
| S U . 4
:3 1 3 5 : T2 480V :
N VTN fj 3x25A | -
K | |
L10— 2/14/16 sz—l—
!
130 T -1
L1 L2 L3 b= —- -
K4 fF— —/— — GS (10a/16C) Vortransformator
pre-transformer
_ T1K4|T2 K4 T3
L1
L21
L31 B
I L12 © L
L22 © tg
L32 0 5

=

N

| P p— 4

??chse{righter
nverter
_> Anlassgerdt

7 = ()

i ee7;
S g
1T 2 ; | ¢ U.27 M > o) UZ +]
K2 | 7 N N N
L1 1 _L1! 7 , | R7 ;
. i .
Ky Zeil a3l cil csl |[§]12 7
7/ T T |
L2’ 12,12, 2l ! | RS 2 R LCX
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Name Datum

Schu 20,10.99
Lab 11.04.04

SIEMENS AG

BEREICH MEDIZINISCHE TECHNIK
*|-DEAS*

BLENDE / MASK

BAUTEILSEITE / COMPONENT SIDE

% &
D1(|)O/X4O b
- X18
fJus f_s s | s | MoB
XCS - X3 % "
® ® R/ X S I
Anlloge < Pron
}J :§ X
9 9
us — S/ us S X4 D
J27
XCS - b 493
LWL B5 A5 DZ)ZO
O sl AL o
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N 5 | o Ut X1
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ouT S X7
©
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(o) 000000000000 0000
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— ] Vit / V12 0000000000000000
STAT 000000000000 0000O o8 D18
u ] n
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® & COM - HN f 00[00000000000000
Q@ @ R/ TXSPC 24 O
V3
A D321
W= | \lodem SPC
DR
X5 X5 O
| |
X2206 D320
PROM / PROMs
J2  nicht bestiickt / not equipped
J10  ACS-Netzsoftware / ACS network software
27 EPLD MACH 110
28 EPLD MACH 110
95 PAL GAL 16V8

Vi

V2

V3

STECKER / PLUGS
X! Peripherie-Signale (von der D160)

*Powerfail*
X3.US  XCS
B.S XCS Unbeschaltete Stecker mit Abschlufstecker versehen /
U XS not wired connectons to be equipped with termination plug
XS XCS

X5.5PC Service PC
X3.DR nicht bestiickt / not equipped

Ut g LWL-Anschliisse fiir Anlagen-Anwendungen
U2 ) Fiber optic connections for system applications

X11 Kabel vom X11 zum X1-Stecker der Frontplatte und zur D321.X1,X2 /
Cable from X11 to plug X1 of frontpanel and to D321.X1,X2

MESSPUNKTE / TEST POINTS
X18 nicht benutzt / not used
X61 nicht benutzt / not used
X62 nicht benutzt / not used

Jumper / JUMPER

X20 ﬁD (3 nicht bestiickt / not equipped

X21 (? (? nicht bestiickt / not equipped

LED*s / LEDs

an / on
SK‘ SE‘ VI rechts / right grin / green an / on  transunit XCS
VI links / left  grin / green an/on receive XC3
SE\ SK\ V2 links / left qriin / green an / on N ok
V2 rechts / right rot /red  an/on HW nicht ok / HW not ok
V3 links / left  qriin / green
:qzé‘ :qgé‘ V3 links / left —qriin / green

D320 mit D321

Anlagen-Controler-XCS

POLYDOROS LX | X2169-118-1
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/-SEGMENT DISPLAYS

Watchdog XCU ausser Funktion /
Watchdog XCU without function

Host 1D Error /
Host ID error

XCU wurde durch einen Warmstart gestartet. /
XCU has been started by a warm start

Power-Fail /
Power fail

Lithiumbatterie fiir XCU muss ausgetauscht werden. /
Lithium battery for XCU must be replaced.

Konfiguration ( XCS ) qeldscht. /
Configuration ( XCS ) deleted.

NV-RAM: Errorlog Checksumme falsch, /

NV-RAM: Errorlog checksum incorrect

NV-RAM: Rohrendokumentation Checksumme falsch. /
NV-RAM: Tube documentation checksum incorrect

NV-RAM: Passwort-Checksumme falsch. /
NV-RAM: Password-checksum incorrect

0K

Internes SN-Problem: ARCNET: Unterteilung durch 0 /
Internal SW problem: ARCNET: division by 0

Internes SK-Problem: ARCNET: Einzelschritt /
Internal SW problem: ARCNET: single step

ARCNET: NMI (nicht maskierbare Unterbrechung): evtl. Erdschleifenproblem /
ARCNET: NMI (non maskable interrupt): prob. ground loop problem

Internes SW-Problem: ARCNET: Fixpunkt /

Internal S problem: ARCNET: breakpoint

Internes SW-Problem: ARCNET: Uber lauf /
Internal SW problem: ARCNET: overflow

Internes SW-Problem: ARCNET: Arraygrenziiberlauf /
Internal SW problem: ARCNET: array limits overflow
Internes SW-Problem: ARCNET: Unbekannter Bediencode /
Internal SW problem: ARCNET: unknown operation code

Internes SW-Problem: ARCNET: ECS im Bediencode /
Internal SW problem: ARCNET: ECS in operation code

Internes SW-Problem: ARCNET: Zeitgeber 1 Unterbrechung /
Internal SW problem: ARCNET: timer 1 interrupt

Internes SW-Problem: ARCNET: Zeitgeber 2 Unterbrechung /
Internal SW problem: ARCNET: timer 2 interrupt

ARCNET: Unbekannte Unterbrechung /
ARCNET: unknown interrupt

-SEGMENTANZE [GEN /
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/-SEGMENT DISPLAYS

ARCNET: Fehler in User-Prom J44 /

ARCNET: Error in user prom J44

Internes SW-Problem: Falsche Stackdaten /

Internal SW problem: ARCNET: Stack has invalid data

ARCNET: Kein Partner erkannt: ARCNET hat entweder einen Kurzschluss oder ist nicht mit XCU
verbunden; alle Kabel und Stecker auf Kurzschluss oder offene Leitungen iberpriifen. /

ARCNET: No partner detected: Either ARCNET has a short circuit or is not connected to
XCU check all XCS cables and connector for shorts or open wirings.

Internes SW-Problem: ARCNET: Zweite Node 1D /
Internal SW problem: ARCNET: duplicate node-ID

ARCENT: Wiederholte Ubertragung-Paritdtsfehler, Erdschleifen iiberpriifen /
ARCNET: repeating transmission-parity error, check for ground loops
Internes SW-Problem: ARCNET: Falsche Einstellung oder serielle Schnittstelle (Service PC).

Wird angezeigt, wenn Service PC (Default: 19200 Boud) aufgrund von XCU-Default 9600 Baud
einloggt. Anzeige erfolgt bis Autobaud erfolgreich (bis zu 60 sec.).. /

Internal SW problem: ARCNET: wrong setting or serial interface (Service PC). Usually

displayed when service PC logs in because defoult of XCU is 9600 Baud, service PC default is 19200,
Until the autobaud is successful (up to 60 seconds) the message is displayed.

Internes SW-Problem: ARCNET: Checksummenfehler auf serieller Schnittstelle /

Internal SW problem: ARCNET: Checksum error on serial interface

Internes SW-Problem: ARCNET: Empfangspuffer voll /
Internal SW problem: ARCNET: receive buffer full

Internes SW-Problem: ARCNET: Fehler im Dual-Port-RAM /
Internal SW problem: ARCNET: error in dual port RAM
Internes SW-Problem: ARCNET: Fehler im Dual-Port-RAM /
Internal SW problem: ARCNET: error in dual port RAM
Internes SW-Problem: ARCNET: Unbekannte IRB /
Internal W problem: ARCNET: unknown IRB

Internes SW-Problem: ARCNET: Unbekannte IRB /

Internal W problem: ARCNET: unknown IRB

Internes SW-Problem: ARCNET: Unbekannte IRB /

Internal W problem: ARCNET: unknown IRB

Internes SH-Problem: ARCNET: Dynamikspeicherverwaltung erfolglos /

Internal SW problem: ARCNET: Dynamic memory management failed

Internes SN-Problem: ARCNET: Max. Anzahl von Nodes (18) im Netz iberschritten /
Internal SW problem: ARCNET: Exceeding of max. number of nodes (18) in network

Internes SH-Problem: ARCNET: Max. Anzahl von Stations-IDs im Netz iiberschritten (>32) /
Internal SW problem: ARCNET: Exceeding of max. number of station-ids in network (>32)

Internes SH-Problem: ARCNET: Max. Anzahl von Funktions-1Ds im Netz iberschritten (>200) /
Internal S problem: ARCNET: Exceeding of max. number of function ids in network (>200)
D320
Anlagen-Controler-XCS
FEHLERMELDUNGEN /

ERROR MESSAGES  "POTYDOROS X |

| 2

4 5

X2169-11C-1




1 2 3
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) J-SEGMENTANZEIGEN / /-SEGMENT DISPLAYS
Blattverwendg: \ V‘H V‘|2
I {1_J| Internes SH-Problem: ARCNET: Inkompatible Control ler-Version, /
_ 1| 1| [Internal SK-problem: ARCNET: non-compatible Controller Version,
I ||| [Internes SW-Problem: ARCNET: Telegrammiibermittlungsfehler (zu kurz) /
_I{_I{ Internal SW-problem: ARCNET: Telegramm transmission error (too short)
L [ {1 | ARCNET: Telegrammiibermittlungsfehler (zu lang) /
_I{I_I'| ARCNET: Telegramm transmission error (too lang)
|| 71| ARCNET: Objekt in unbekanntem Modus /
_ 1| 1| ARCNET: Object is in unknown mode
I [ 1| ARCNET: IN-List-Fehler (zu lang) /
QO a L[| ARCNET: IN-List error (too long)
il I [I1| ARONET: IN-List-Fehler (zu kurz) /
ELik _I{ | ARCNET: IN-List error (too short)
‘E;f;*gj; I {1 1| MRCNET: Controller findet keinen Partner, System ist nicht bereit /
géé‘g I_I|I_I'| ARCNET: Controller does not find a partner, site not ready
_éggé | | 1| ARCNET: Controller findet keinen Partner, System ist nicht bereit /
E;‘Eéé I_I| 1| ARCNET: Controller does not find a partner, site not ready
E é%g || 1| ARGNET: Controller findet keinen Partner, System ist nicht bereit /
£ ::E I_I{I_ | ARCNET: Controller does not find a partner, site not ready
*g?:@ § I | 1| ARCNET: Komunikationsunterbrechung auf serieller Schnittstelle, Service PC hat ausge-
EEE % I_I| _I| loggt oder ist nicht verbunden. / ARCNET: Communication break down on serial interface,
<ﬁf~§ C service PC has logged off or is disconnected
\ (3]
Funktionsverw.
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1 2 3
) STECKER 7/ PLUGS
Blattvervends: X14 Versorqungsspannung /  Supply voltage
Mox20 Ansteuerung von D100 / Control of D100
X21 Hilfsspannungsversorqung / Auxiliary voltage supply
ANSCHLUSSE / CONNECT | ONS
| X Uzp
X2 UZN
X3 Ausgang V1 /7 Output V1
X4 Ausqang U1/ Qutput U1
X5 Anschluss Anlassgerdt UZP / Connection of starter UZP
O ] X6 Anschluss Anlassgerdt UZN / Connection of starter UZN
o X101 UCE - Messwert V1 / UCE - measured value V1
SEEE | v -
fgg“iéé X201 UCE - Messwert V2 / UCE - measured value V2
fzig || o U2-o0
=2i X301 UCE - Messwert V3 / UCE - measured value V3
[ EEE || om Us-ow
SRR || Mo WE-Vesswert Ve LE - meosred value W
zs “ X402 UT4 - GND
282 |c| SICHERUNGEN /  FUSES
e F1 Sicherung 2,5A fiir Treiberspannungsversorqung / Fuse 2.54 for driver voltage supply
Funktionsverw.
LEDS /  LEDs
an/ on
| V1% ,512 Rot / red on Iwischenkreis ist geladen / Intermediate circuit is charged
V136 ,;lZ Rot / red on Iwischenkreis ist geladen / Intermediate circuit is charged
TRAFO / TRANSFORMER
K Stromvandler / Current transformer
Q)
Name Datum
. 210 WECHSELRICHTER /
INVERTER
e ot A [ x2169-17A-1
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7 U24E Z 7z T Y ZN cf - { . Y
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Z Z 7 I [ 7 7
Z 7 Z - k2 kLI 7 Z
g El’ % 7z ZyRonge 0 = ; K2 2 [] 41K8 4x1K8 [] ;
7 7 Z Z 7
Q) Z MICROCONTR. Z w0 w’ K3 7 200 200 7
N 7 SYSTEM {1 = 72 hge Lk 27 2 7
- |8 % 1 Z % i 7 — I— Z
w Z ol T Z 7 5R 7 7
... 8 7 7 J

AR % Z 7z Z g 7

L 7 Z 7 X190 ” 7 oND_S i . 7

£E%s Z Z Z % T Z

£a27 Z U24E Z 7 2 20 Z 7

> -§. es / / / / /

« 258 Z Z 7z 7 7

£Zay Z Z 7 - 7 7

-3¢z Z Z K3 SR Z Z

e=<2 g Z E}: wm 7, 3. Range 1 27 ; 7

2583 Z A 7 7 Z 7

L CEES® | Z 7= =7 ke KL K3 Z Z

33t Z {] o 75 Range 1K 7 7 7

‘E -E £ - % J_ | M- / 4 \! // / ;

§S .3 Z 7S Z Z Z 7

S§2. <t V/ 12V 7 7/ 11R 7 7

B3 7 I Z Z A Z

§E8E Z 7 Z 7 7

5.8 Z Z Z 7 Z

£s382 A i/ 7 7 R+ 7

oo o 2 /A Z 7/ ’ 7

g8 8 Z Z 7 Z

e =8 7 7 7/

228 Z Z 7 (15/84) 7 7

55 2 D100 2 Z A 7

e ° E 7 Z 7 > 7
T®3 Z X64 Z 7 7

v 5T o Z X2206 OFFSET Z 2 2 Z

=283 ————O—

“&£382 |¢ Z WAS CONTROL Z 4 4 @ @ ;
~\ 5 VA Z 7 MAACT 7/ Y
)8 Z Z Z 7 Z

Z Z Z 4 X18 1M Z 7
g ¢ 7 D220 Z 7
Funktionsverw % UAS COUNTER _| % ©, |TACT P Z X2055 Z L ;
° / J91 / 7 \ / X2206 ; \__‘k \__‘\ ) — /
Z EVENT X64 m X64 ~ :I—E—‘ Z o OITAMT o7 Z - ) e & Z
Z —| CWNTRO —O < 7= =7 1 7 L Z
7 s | e | WAIST - 2 T [ WANT_ % 1’ ’ 7
Z i) X5 EVENT OV_A Z 7 (19113) L L L et Ze SIS A A 1000000
Z COUNTRR 1 Z Z Z Yzz T21 Y12 ‘I’“
— Z Z 7 7 —
Z EVENT Z 7 7 P2 —
Z Z 7 7 (19/18¢)
Z COUNTER 2 Z Z z
Z Z DIIIII 17770 IIIIII SIS IIIII SIS IS0 0SS S5
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7 V/
Z Z
Z Z
7 7
Y A
D RANGEO | RANGE 1 [ WAACT MA_ACT
0 0 [ve 2w -—— - 20MA| 200MA/V
~ 0 1V 2 200 Exp. | <20 - 1MA | 10MA/V
) 1 0 |1vefou — - 2vA | 1omMA/v
> L] 1 Jwew o |0 | POLYDOROS LX30/50/80
.03.96 . .
gi: E.ﬁ.gz Leistungskreis, Hochspannungserzeuger, |stwerterfassung
e LU, . . . o Tege
Lab 11.04,04 Power circuit, high-voltage generator, actual value acquisition
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COINTRR 1 7 Z Z $z darhiz i
7 7 7
EVENT zZ 7 7
CONTER 2 ;2 Z 7 (19/18¢)
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Z
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Leistungskreis, Hochspannungserzeuger, Istwerterfassung
Power circuit, high-voltage generator, actual value acquisition
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Beispiel: /

Example:

N

; : LILILILI LI ILLLLLIIIIILIL L2227 717171010010 1010000000777777777,,
Schwingstrom bei 7B / YIIIII100000007, / 7
e 7 7 V1 V1 7
oscillating current ot 28 Z Z 7 © - SINV(SR) D220 (K~ Core-fail Z
o Z Z Z N[ RT ™[ © =ERROR-MICROCONTR. -SYST. Z
st - A-- - =g -1 -1 -1 7 (15/58) 2 &, SINV(SIR) L7 SINV(SWR) BOCE5 7
Iy A% W S S S 7 = WS R WS ICROCONTR AL 2
B 7 > ¢ : FO_RMS
if Yo — | ; (22117F) ;p,_ p{; MAACT SYSTEM E ;
-~ | 1= T 4 ;"g.. 3"; X1§ 1 (m/”F) RMS ;
|| | o B 8 . N
7/ ) P4 /
0 1 Tt 7 (1218F) J o o7 L 0 7
| I ] % 7% %7 ov 2 % -
t | z 73 g, v = w7 M
T e 77 g2 1 = 2 7 7
[ 7 (12/16F) =" =7 o Z
I J Z 78 7 = Z VL2 22l
- 7 / / 1 7
7 z (10/5¢) Y IPP2222277227 7 T — -—2 & S
: ; 7 7z (100C) 7 7
Sysiv. Whiv. 7 7 z z z :I z z
T = co. 5us Z 7 T1 2 9 ~7 24— 27 U 7 _ 7= =7
- co. Mz Z Z 13 ; % 27 7 = =7
f = co. 2KHz _ _ 7 D100 Z soov 7 Z 7 7 7
t ist variabel ( Pulsbreitemodulation / 7 s Z — 7 7 7 Lo Jveo v 7/
Pulse width modulation ) 7 Z 7 ® 7 7 T Sa 7 -— Ty (=
/ 7 00V 7 7 7 7 7
7 Z 8 o7 7~ ~7 :| Z =7 I
Z 7 —— 7 T = —_——
N -~ 1] n I -~
- AR ” = =
7 v Z 7 Z Z Z Z
’ 2 2R 7 7
7 e Z D160 Z 7 < / 7
2 Z 7 X2169 7 7 D220 ——= FLIV 7 H1
7 Z 7 7 7 = Z Z
Z Z 7 7 7 X205 = Z Z
7 7 7 7 7 X2206 % 7 7
7 /o BL o 7 7 7 RMS 7. 7 7
7 >l A — 7 7 7 7
7 80C537 7L VA 7 7 2 gy z z
0.1V-1A
2 | microcoNTR z 7z 7z 7z 7 7
7 | s 7 % % % o FLRS 7 7
/ / / J_ 4 \ )_(
’ 2 o 7 o
7 7 7 ov_L XN 7 N
Z Z ; (101m) YE[ -~ | 7 7 ®
7 Z 7 (D) oy v /A KTTT A/
~ <+
/ 2 2 %7 . T
2 2 DIIIII 17770000 000007000000000072, 2 : 2>< DIIII0077700000007,
7 A= =7 uawm o -y
7 = < o Ij 7 =
o o 47 o
Z A 27 L fpn — u Z _cﬁf H1
7 = =7 T N 7z 7
/ = <7 7 o
Z Z 7 X19046 145 j[ z  —=
22222220 222, O A A N b el
X20 1, 25 Z
, . 22222272224
| D220-MeBpunkte/ D220-Measuring points |
X20 725
Stecker X18 B ) MW (45Y) N2,
Plug Y13 B2 KRS (0 Z 7 01 30 "
83 A FIRS  (0.ve) 2 Q (30/126) 2
B4 A |_TUBEACT
B [0S | row 2 D115 7 Xi D220
B6 A6 FLIN CI000000000075 2L
B7 AT KV
B3 _J A KV-
Stecker X19  B1 ) M RANGE 0
Plug X19 B2 A2 RANGE 1
: X18 X19
B3 A3 RANGE 10K F1 : kleiner Fokus / small focus BIEIS BIEIB 021\/5 y O=— VI RT CORE FAIL V89 V88
B4 S oS A4 RANGE 0_0K ) Al A8 Al A8 © O =— Vi BN SINV(SWR) ‘0O O
B 5 ILULOK FO : groer Fokus / large focus -
B6 A6 TUILTI
B AT WS
 (stters [ A8 P_24V (420 f. den Lbfter/
ventilotor) (+24Y tor fan ventilator)

Heizkreis, Abeitsplatz-Anwahl
Filament circuit, workstation selection
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2

3

BAUTEILESEITE /

COMPONENT S1DE

k) 1 5 15 1
X1000|: 40 2 I % 15 2 :I
X13 A M B X33
3 1 L [R ¢l |
MAIST 3 E< 33 B ' M B A X32
=—MAS %';5%%<§= . LR cl |
12 0 x [= 3 3 o 2% [P AT
5= MAS a@@@;@m z ne C " B 31
= oNT 2 5° L_[R [ -
- SWR ; - DLIN . L
’7 é = GND = ubL D P M B A X30
1 9 : DLIST L_|R C L1
v : VION —Pp I
= = |FION E M B X29
as | KV- )
- = | AGND LR Cl{ |
x [C=_|KkvisT V138V137V136 . -
==t D100 BEH P “
= >3 %3 . X28
ww | KVSOLL e = N LR cl |
=—JAcND @
R371
X41
] o I
DOM | oM 111 1 6
é}r’ vg% = V13 Vi1 V108 NORMAL 1
) g5 3 8 & swm
Va0 SERVICE |2 )
J KV-SPIKE S3 ;
HK_E IN[__wm >
®__S2 ILAST [ via o)
IFAHR [ = ‘E @)(RAY ?
N =
A KORR = 2 15 X40
Q RAMP| »» i
_‘é = KVREG[ = 7 6
o —_ ™ v
) :"'I WR_AUSL_ =
UTA ANO =
= AN1 [ = - i ™ 9
ouTB[ = N2 = 3 5
= - vl g
ﬁz : é AN3 : g @I; é
=13 @ ANa[ = 3
9 10 DUEP : ANS [ =
GND|[ = Q 8 E
X1 = X20 : | x200
2 m 2 0
1, ’ 1 w [ ] ] 6
PROM / PROMs POTI / POTs SCHALTER / SWITCHES
J15 Generator FW1 / Generator FW1 R113 Moximal frequenz / Maximum frequency S 35-Schalter / 55 switch
16 Microcontrol ler 800537 / Microcontrol ler 800537 RIT1 KV-Sol Iwert / Ref.KV value S2  IK-Schalter / K switch
" " $3  Sicherheitskreis / Safety circuit
Stecker/ Plug 4 LOTBRUCKEN (im Lieferzustand *offen®) / (open on delivery)
I X3900 Beeinfl des KV-Reglers / ' '
” eein us"sung es KV-Reglers influencing kV control D100 MASTERPLAT INE
516 —A1-X9900 Vorhalt fiir lontomat (nur LX) / Lead for lontomat (only LX)

MASTER PC BOARD

POLYDOROS [X |

X2169-23-3

5




1 | 2 3 | 4 5
STECKER /7 PLUGS
X1 Anschluss Heizung /  Filament connection LEDs /  LEDs
) X5 Anschluss Einschaltkreis / Power-up circuit connection 0N/ OFF
~
X1 Spannungsversorqung /  Power supply
Slottvervends: | X19 frei / free V29 tjz Gruen / green 12V Programmierspannung fiir Flash Ein-Aus /
.. X20 Anschluss Wechselrichter - Anlassgeraet / Connection of inverter - starter 12V programming vol tage for Flash ON/OFF
X28 Detektoranschluss /- Detector connectl.on V35 ij Rot / red Kurzschluss Anlassqerdt /  Short-circuit starter
X29 Detektoranschluss / Detector connection _ '
X30 Detektoranschluss / Detector connection V36 ¥ Gruen/ green Rotation ok /= Rotation ok
X31 Detektoranschluss /  Detector connection Vi4 tjz Gelb /  yellow Strahlung Ein-Aus / Radiation ON/OFF
- K2 Detektoranschluss /- Detector CO""eCt',O" V90 x}IZ Gruen / green Sicherheitskreis Strahlungsfreigabe-Blockierung /
X33 Detektoranschluss /  Detector connection S _
X40 XCS Anschluss /  XCS connection Safety circuit radiation release-blocking
X43 Gehdusepotential /  Housing potential V93 ij Gelb /7 yellow Strahler AP |/ Tube assembly AP |
M1 XS Anschluss 7 ACS connection , Vot S Gelb/ pellon Strahler AP 11/ Tube assenbly AP 11
X50 Anschluss DL - Zusatz (Nur POLYDOROS SX65/80) / Connection of FL attachment (ouly POLYDOROS SX65/80) _
0) X200 Anschluss Videoned DI /  Connection of Videoned DI V95 WS Gelb/  yellow frei / free
B X1000 Servicestecker /  Service connector V108 sz Gelb /7 yellow Dominante |/ Dominant |
:": 7-SEGMENTANZE IGEN / /-SEGMENT D1SPLAYS V10 W2 Gelb/ yellow Doninante 11/ Dominant I/
:gé-é'f: V14 ,’_:,’ ,’:,’ Selbsttest /  Self-test ~'| RMTest nicht o.k. /  RAM test not ok Vi13 ,§Z Gelb /  yellow Dominante 111/ Dominant 1]
TS 3
ffé g Selbsttest ok, warten auf Netzaufnahme / Self-test ok, wait for network initialization Detector | A B] CI DI ELF
| =288 | - V136 £ Celb/ yellow N RIRI R
E%‘Ef& I_.I Netzaufnahme, warten auf Applikation / Network initialized, wait for application 137 ’§Z Gelb 7 yellon X | x V137
é gg% 5’ Applikationsvorbereitung, warten auf Leitdaten / Application preparation, wait for mast.data V138 x}lZ Gelb 7/ yellow X X X | Vi3
LED
§oc8 LI1 Leitdaten erhalten, warten auf Strahlerwahl / Master data received, wait for tube ass. selection
53§ - V164 x}lz Rot 7 red Kurzschluss Hauptwechselrichter / Short-circuit main inverter
<838 |, L | Strahlerwahl, warten auf Aufnahme /DL-Daten / Tube assembly selection, wait for exp.Fl-data
- 55| bereit / Stand-by V165 ij Rot / red KV min - Uberwachung, negative Hochspannungsseite /
Funktionsverw. —
KV min monitoring, negative high-voltage side
{5 | Drehanoden Hochlauf /  Rotating anode startup o . ,
V166 ij Rot / red KV -min + Uberwachung, positive Hochspannungsseite /
— | Bereit (ready) fiir Aufnahmen / Ready for exposure KV min monitoring, positive high-voltage side
/7‘/ Aufnahme /  Exposure V167 ij Rot / red KV max - Uberwachung, negative Hochspannungsseite /
KV max monitoring, negative high-voltage side
i~ | Laden (charge) des Zwischenkreises / Charge of intermediate circuit V168 ’§Z Rot / red KV mox + Oberwachung, positive Hochspannungsseite /
,_-,’ Durchleuchtung / Fluoroscopy KV max monitoring, positive high-voltage side
’ .| (Dezimalpunkt) Lebensmeldung / (Decimal point) Life message
S = D100
N - Netzzusammenbruch / net break down MASTERPLATINE /
Name Datum
i e /= | Download Heizung /  Download filament circuit WASTER PC BOARD
i e B POLYDOROS LX | X2169 - 23A - 2A
+|-DEAS* 1 | 2 3 4 5




MESSPUNKTE / TEST POINTS

X60: OUTA = Hauptwechselrichteransteuerung A / Main inverter control A
OouUTB = Hauptwechselrichteransteuerung B / Main inverter control B
IANL = Strom in Hauptphase 1V = 5A / Current in main phase 1V =5A
uz = Zwischenkreisspannung 1V entspr. 200V /inside circuit voltage 1V equivalent 200V
DUEP = Datenschnittstelle D100 <=> D220 / data interface D100 <=> D220
GND = 0V Potential / OV potential
X61: KV+ = positiver KV — Istwert 1V = 10KV / Positiver actual KV value 1V = 10KV
KV- = negativer KV — Istwert 1V = 10KV / Negaitive actual KV value 1V = 10KV
KV IST = KV - Istwert 1V = 20KV / Actual KV value 1V = 20KV
KV _DEL = KV - Absenkung bei Plani 1V = 20KV / KV reduction with plani 1V = 20KV
KV SOLL = KV - Sollwert 1V = 20KV / Ref. KV value 1V =20KV
AGND = 0V Potential (Analog) / OV potential (analog)
X62: HK_EIN = Hauptkontakt ,EIN“ zur Strahlungsauslésung / Main contact ,,ON* for X-ray release
| LAST = Strom im Hauptwechselrichter — Schwingkreis 1V = 100A / Current in main
Inverter — oscillation circuit 1V =100A
| FAHR = Spitzenwert vom Schwingkreisstrom / Peak value of oscillation circuit current
| KORR = zulassiger Korrekturwert fir KV - Regler / Admissible correction value for KV
controller
RAMP = Begrenzung KV - Regler / Limitation of KV controller
KV REG = KV — Regler ( Stellgrofie ) / KV — controller ( correcting variable )
WR_OFF = Austastung Hauptwechselrichter / Blanking of main inverter
X63: DL IN = Dosis - Dosisleistungseingang / Dose — dose rate input
uDL = Dosis - Dosisleistung / Dose — dose rate
DL IST = Dosis - Dosisleistung Offsetkompensiert / Dose — dose rate offset - compensated
VION = Integratorausgang / Integrator output
FION = Frequenz proportional Dosis - Dosisleistung / Frequency proportional to dose -
dose rate
AGND = 0V Potential (Analog) / OV potential (analog)
X64: MA IST = Roéhrenstrom - Istwert / Tube current — actual value
1V entspr. 1mA (Durchleuchtung) 1V equivalent 1mA (fluoroscopy)
1V entspr. 10 mA (Hochkontrast— DL) 1V equivalent 10 mA (high contrast — DL)
1V entspr. 200 mA (Aufnahme) 1V equivalent 200 mA (radiographic)
V MAS = Integratorausgang / Integrator output
F MAS = Frequenz proportional Réhrenstrom / Frequency proportional to tube current
CNT = Count — Impulse / Count pulses
SWR = Steuerleitung - Wechselrichter / Control lead - inverter
GND = 0V Potential / OV potential
X65: AN O = Steuersignale AnlalRgerat / Starter control signals
AN 1 = Steuersignale Anlal3gerat / Starter control signals
AN 2 = Steuersignale AnlaRgerat / Starter control signals
AN 3 = Steuersignale AnlalRgerat / Starter control signals
AN 4 = Steuersignale Anlal3gerat / Starter control signals
AN 5 = Steuersignale AnlaRgerat / Starter control signals
D100
MASTERPLATINE /
MASTER PC BOARD
10.05.04 Sch | X2169 — 23B - 3
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X1000:

| #5V (VCC)

2 | v (vee)
I

£ H5V (PISVA)
51 NS

6 [ -15 (N15V.)
70 v (o)
8 | v (Poa)
9 | KvisT

0| KvSoLL

| Kv-_ACT

| KveacT

3| WRANST 2

| WRANST 1

5| RAUMLICHT

16| XRAY

7]

Servicestecker /

18
19
2
]
22
23
2%
25
26
27
28
29
30
---{ 3

LB
~--{ 33
-1 3

Service connector

AP2_

/B_

AP3_
|_T_ACT
OV_IT_ACT
DRIFT
R_KURZ

|_SCHWING 2

| _SCHWING 1

GND 1= ANA_GND
| NAX

HS_Triqger

SWR

o } fir/for VCC
oV ir/for

ANA_GND :}> fUr/for<{: P_1OV_A
ANA_GND N_TSV_A

Siehe quch Signalname-Verzeichnis ouf den Bldttern X2169-6,6A und 6B
See also index of signal name on sheet X2169-6, 6A and 6B

D100
MASTERPLATINE /
BOARD MASTER

| X2169-23C-2
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External manual relase switch
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Display of Control console Polydoros LX
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Lab 11.04.04

SIEMENS AG

BEREICH MEDIZINISCHE TECHNIK
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Anschlup 2Ph-Strahler
Connection 2Ph-tube
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Anschlup OPTI 154 30/50R-Strahler
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Am Strahler mup wie folgt verdrahtet werden
Gilt fiir alle Antriebsfrequenzen von 16Hz bis 150Hz
The tube assembly must be wired as follws

3-Phasen-Statoren, 3-Phase stators
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Applies for all drive frequencies from 16Hz to 150Hz

Achtung! Schirm am Strahler anschlieBen
Attention! Connect sreen to tube assembly

2-Phasen-Statoren, 2-Phase stators

Schirm am Strahler anschlieBen
Attention! Connect sreen to tube assembly

Nur LX-Lite

Fo—o
|
lo—eo | (

——to—e | ||

- =4 Klemmleiste

Anschlup OPTI 154 30/50R-Strahler
Connection OPTI 154 30/50R tube

Drehanoden-Anlassgeraet
Rotary anode starter
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Antrieb 30Hz fuer 2 Phasen-Statoren
30Hz drive for 2-phase stators

Antrieb 70Hz fuer alle Statoren
T0Hz drive for all Stators
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Antrieb 60Hz fuer 3 Phasen-Statoren
60Hz drive for 3-phase stators
Stufe 1 / Step 1

Antrieb 120Hz fuer 3 Phasen-Statoren
120Hz drive for 3-phase stators
Stufe 2 / Step 2

AN4 | I

Antrieb 180Hz fuer 2 Phasen-Statoren

180Hz drive for 2-phase stators *6
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Bremsen 2 Phasen-Statoren
Brakes 2-phase stators *6
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Bremsen 3 Phasen-Statoren
Brakes 3-phase stators
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L 5,55M8

Antrieb 180Hz fuer 3 Phasen-Statoren
180Hz drive for 3-phase stators
Stufe 3 / Step 3

Antriebs- und Bremsen- Diagramme aller Statoren
Drive and brake diagrams off all stators

%2169-31-J




1 2 3 4 | 5
A L A A L il
7 N s
Z 7 . | sRVICE RC
~ 7z i
<) 7 7 e
Z 45 /5
Blattvervendg: 7 ;: g IILIL1110000077177
A 7 d v pateL / —R—= = &, Al =
/ [ -3
; YE ‘ E TxD /a3 / E TxD /o
7 vep = RD 7=y R %
—/ N—V | G 2) MODEM
= —X DR TRRB7 X} DSR 7
mex2 d S Pover fail }  ceNTRAL RAN E 2 PROM BOOT FLASH —i SRIAL_ ¥ =5 ) 7=
(e | -7 NIT EPROM 28010 REAL-TIME /9 /9 A RTS AYY RTS 7 e
e’ 80186 420 CLOCK . E ?
&% 121 NVRAM — CTS A X c1s o,
-’ - 432 DCD 2% 7 -n;_
< Y 128Kx8 38 128Kc8 5128 88 it ‘57 X 1N Z
<7 X X ! ! . \ 0B Z- D 5
— ; > > > ey ey ey > RS L /g
Z _Pess g 2 ST1 N5t 75
7 AV 4 AV 4 AV 4 AV 4 AV 4 AV 4 AV 4 = 7 >
7 7220 7
’ o .
7 s’ 7
Z a2, Do 7
Z SZ o L7 2 X2169 Z
~ 7 DUAL FORT RAM D200 — s Option Z
< Z X2169 55— Z
- B Z = Z
7 /,><></, 7
o / A8 7=z 7
-g8 5 ; 4y 07 Z=E ;
sS2¢ 7 / "5 7
=588 z D6 722y z
2 g hd » / ‘V' \J /
‘.-3 : 22 2 D5 /Q’Q/ 2
g Evné g N <~
2TSE 2 —2 ;‘:‘; PARALLEL 2
£33 g z N N N A N D3 2:2 Z
gt 2 a9 £ £ P ey a9 02 oY 2
_::%.%E . 2 A\ V4 \ V4 \ V4 AV 4 A\ V4 D1 /'2::/ 2
53 vee CENTRAL R EPRON EPROM ™ | version | soseo a2 .
$8%- Z WIT COMANI- KK-INT./ L L u A SA T A S
$o~E 7 80168 CATION SER.DATA R RDD 7=
2% % Z v ‘ INT. NODE 10 N —;Tsc"’/ e DATA
F g g2 ; "o " =f0 % ADDR2 7/, :ﬂ!/ /"’)_‘
2582 7 —V,Pﬁ Option L B /83;';_]— 82310 w7 gm}%g
g8e§ 2 W K 12848 PARALLEL ADDRD AV rg':)"
$5eg Z VOO TN A V) e 7%
228 Z \ RKXCS SERIAL " Y, Z
28t 8 7 S 7/
ad2 | ¢ Z R /887 z
~\ /i | o vec | ¢ /i
ok / ™S XCS o) AL 7
s diiiiiiisssssssdisdddddididssssssssd444 INT_DATA /3:8 7/ ;
Funktionsverw. 2 [ 5V ALE 7 o 7 SERIAL %
7 ) -5 Y/ 2
f - L - ;
7 = 7/
Z s
Drucker 7 S B oD 2& DIIIII000777 70000000070
Printer X61 7 T Z
— 2 RXIN 72
7z PULSE2 7S
Z @ @ ___PUSEl 7=
D201 Z STRFREI_IN SRAEILIN /&
SPC 7 STRFRE =
"R Y2160 Z L% STRLFRELOUT = > XCS - Meppunkte /  Measuring points
’ 7 /&
Option V224l L4 /*//////////// // ////i/////////////////i//// vee | /: =
X243 4ot X257 1117 N A A A 7
\\{2\1\ Qe 5P §1g297 XIsT1 TeT277 Z 78
N $\ i |_p Z 72
NS = PRI f f Z e
D lod 5 N OF BN XMLl sl 7 752
)y ) N———r
odem ;\\\ § 2 ;\\\ / /}1 % /}1 /,T, /T /; o VL2
_____ NI ENRART TE AT
/_) rllllllllll-: X7 N X2169 N 7 ’ Z : ¢ oder Abschlustecker
~ CCCCELELECS N N7 [ : i e
10 | Ay Z Y2708 7 i ¢ or Termination resistor
Name Datum 7 7 : :
Wie 02.06.93 IS0 :
He BEd
o UM PROCESSOR-SYSTEM
SIEMENS AG
s T T POLYDOROS LX | X2169-32-3
+|-DEAS+ 1 2 3 4 5




O

Blattverwendg:

)

Als Betriebsgeheimnis anvertraut. Alle Rechte vorbehalten.

(" ) Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

~ Confie¢ a" titre de secret d entreprise. Tous droits reserve!

Funktionsverw.

)

=3

Name
Wie
Wie
Sche,
Lo

S=Reg
Esss
8y

SIEMENS AG

[BEREICH IEDIZINISOHE TEGMIK
+|-DEAS*

Firmware:

310 ACS-Netz-Firmware /

ACS net firmware

J44 Option EPROM fiir KK-Interface und Drucker/Modem-Interface /

Option EPROM for KK-Interface and Printer/Modem-Inter face
/0 } XCU-Boot-F i rmware
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Stecker:

X! Verbindung zur D160 (+5V/OV/PONER_FAIL) /

X3 XCS-Verbindung zur Anlage/oder Abschlufstecker /
X4 XCS-Verbindung zur D100 /

X5 Anschlup fiir den Service-PC /

[

(1]

—e
=
=4

=

LA LN |
CLL YN
>
w0

\}

w

[ 1
(W

V2

Al

J32

V6
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Option

FW 120
FW 421
0
D200
X2169
30
44
DATA

" NoDEM

X6

X7

X2

.

§§ }Zur D201 Drucker/Modem-Interface /

X9  XCS-MeBpunkie for Signale /

XCS Connection to D100

Connection for Service PC
To D201 Printer/Moden-Interface

XCS measuring points for signals

Connection to D160 (+5V/0V/PORER_FAIL)

XCS Connection to System/or Termination resistor

Druckbild D200
Printing format D200
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| I — 1= 7.SEGMENTANZEIGEN 7 7-SEGMENT DISPLAYS— — ~~~———— —— 777 - ~—7-SEGMENTANZEIGENY7-SEGMENT DISPLAYS'

vz Vi vz v
il ook : 1| 171| ARCNET: Fehlerin User-Prom /
I_Lli_I, I_ {I_1|  ARCNET: Errorin user prom
, {711 1} EEPROM Checksumme falsch/ . :j f| Internes SW-Problem: Falsche Stackdaten/
Blattverw. 1l Ll £ePROM checksum incorrect | I 1 1| Internal SWproblem: ARCNET: Stack has invalid data
1711 T 1l NVRAM Checksumme falsch / :[ ]| ARCNET: Kein Partner erkannt: ARCNEThat entweder einen KurzschiuB oder ist nicht mit XCU
I : d  NVRAM checksum incorrect /1 1| verbunden; alle Kabel und Stecker auf KurzschiuB od er offene Leitungen Oberprifen. /
;11 §| Flash PROMSpeicherbank 1 Checksumme falsch/ ARCNET: No partner detected: Either ARCNET has a short circuit or it is not connected to XCU
I_I| 14| Flash PROM memorybank 1 checksum incorrect check all XCS cables and connector for shorts or open wirings.
{711171!  Flash PROM Speicherbank 2 Checksumme falsch/ _I{ _I| InternesSW-Problem: ARCNET: Doppelte Node D/
LI, ":1 o Flash PROM memory bank 2 checksum incorrect o | internal SW problem: ARCNET: duplicate node - ID
= 11711 Fehlerhafte Konfigurationsdaten in EEPROM / :} :; ARCNET: Wiederholte Ubertragung .-Paritétsfehier, Erdschieifen Gberpriifen/
I : J I incorrect configurationdata in EEPROM ) areneT: repeating transmission - paﬁty error, check for ground loops
= , . . = internes SW-Problem: ARCNET: Falsche Einstellung der seriellen Schnittstelle (Servjce PC).
I_i|F 1| Boot-PROM-Version paBt nichtzur Loadware - Version I wird angezeigt, wenn Service PC (Default: 18200 Baud) aufgrund von XCU-Default 9600 Baud
LI Boot- PROM - version is not compatible with loadware - version 1 einloggt. Anzeige erfolgt bis Autobaud erfolgreich (bis zu 60sec.). /
—_ . Internal SW problerm: ARCNET: wrong setting of serial interface (Service PC). Usually displayed
I_1{1 1} Power fail ) ' . ' when service PC logs in because default of XCU is 9600 Baud, service PC default is 19200. Until
11, - the autobaud is successful (up to 60 seconds) the message is displayed.
T1|1Z | InternesSW-Problem: ARCNET: Checksummentfehier auf serielier Schnittstelle /
1 internat SWproblem: ARCNET: Checksum error on serial interface
:, [: internes SW-Problem: ARCNET: Empfangspuffer voll /
T nternat SW problem: ARCNET: receive buffer full
- 171 Internes SW-Problem: ARCN.EWT: Unterteilung durch 0/ '_'; =il Internes SW-Problem: ARCNET: Fehler im Dual-Port-RAM /
| PH_IY  internal W problem: ARCNéT » division by 0 =H 1 intemnal SWproblem: ARCNET: erro_@;in dual port RAM
1| f| Internes SW-Problem: ARCNET: Einzelschritt/ T1{1C1]  Internes SW-Problem: ARCNET: Fehler im Dual-Port-RAM /
! I\ internal SWproblem:ARCNET: single step : I Internal SWproblem: ARCNET: errorindual port RAM
Il 71l ARCNET: NMI(nicht mmaskierbare Unterbrechung): evtl. Erdschleifenproblem / :; I_1| InternesSW-Problem: ARCNET: UnbekannteIRB/
JL : ARCNET: NMI {non maskable interrupt) : prob. ground loop problem . | internals W problem: ARCNET: unknown IRB
i1 "1l Internes .‘:-';W-Problem: ARCNET: Fixpunkt/ I I~ 1| Internes SW-Problem: ARCNET: Unb_ekannte IRB/
| :’ Internal SW problem: ARCNET : breakpoint I nternals W problem: ARCNET: unknown IRB
tl1 1] Internes SW-Problem: ARCNET: Uberlauf/ . I_! Il Internes SW-Problem: ARCNET: Unbekannte {RB/
it Internal SW problem: ARCNET; overflow , )Ty internals W problem: ARCNET: unknown IRB
1117 | Internes SW-Problem: ARCNET: Arraygrer:xzﬁberlauf / ;"_" I1} Internes SW-Problem: ARCNET: Dynamikspeicherverwaltung erfolgios/
{ :I internal SW probiem: ARCNET: array limits overflow I mternat SW problem: ARCNET: Dynamic memory management failed
Funktionsv. 1117 | Internes SW-Problem: ARCNET: Unbekannter Bediencode / 1~ | 1] InternesSW-Problem: ARCNET: Max. Anzahl von Nodes (18) im Netz Gberschritten /
i !:I internal SW problem: ARCNET: unknown operation ¢ ode ’ A1 internal SW problem: ARCNET: Exceeding of max. number of nodes (18) in network
11 71l Internes SW-Problem: ARCNET: ECS im Bediencode / j: :1 Intérnes SW-Problem: ARCNET: Ma;c. Anzahl von Stations-IDs im Netz Gberschritten (>32) /
'Y 1\ internal SWproblem: ARCNET: ECS in operation code L. Internal SW problem: ARCNET: Exceeding of max, number of station-ids in network (> 32)
1 1TF|  Internes SW-Problem: ARCN: ET; Zeitgeber 1 Unterbrechung / ;: :[ Internes SW-Problem: ARCNET: Max. Anzahl von Funktions-1Ds im Netz {iberschritten (>200) /
I I:.' Internal SW problem: ARCNET: timer 1 interrupt -1 internal SW problem: ARCNET: Exceeding of max. number of function ids in network (> 200}
111711 Internes SW-Problem: ARCNET: Zeitgeber 2 Unterbrechung /
[ :I Internal SW problem: ARCNET: timer 2 interrupt _ D200 XCU
FEHLERMELDUNGEN /
ERROR MESSAGES

15.3.97 X2169-33A-1
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/-SEGMENT DISPLAYS

Internes SW-Problem: ARCNET: Inkompatible Controller-Version, /
Internal SH-problem: ARCNET: non-compatible Controller Version.

Internes SW-Problem: ARCNET: Telegrammuebermittlungsfehler (zu kurz) /
Internal SW-problem: ARCNET: Telegramm transmission error (too short)

ARCNET: Telegrammuebermittlungsfehler (zu lang) /
ARCNET: Telegramn transmission error (too long)

ARCNET: Objekt in unbekanntem Modus /
ARCNET: Object is in unknown mode

ARCNET: IN-List-Fehler (zu lang) /
ARCNET: IN-List error (too long)

ARCNET: IN-List-Fehler (zu kurz) /
ARONET: IN-List error (too short)

ARCNET: Controller findet keinen Partner, System ist nicht bereit /
ARCNET: Controller does not find a partner, site not ready

ARCNET: Controller findet keinen Partner, System ist nicht bereit /
ARCNET: Controller does not find a partner, site not ready

ARCNET: Controller findet keinen Partner, System ist nicht bereit /
ARCNET: Controller does not find a partner, site not ready

ARCNET: Kommunikationsunterbrechung auf serieller Schnittstelle, Service PC hat ausge-
loggt oder ist nicht verbunden. / ARCNET: Communication break down on serial interface,
service PC has logged off or is disconnected

ARCNET: Remote Service Betrieb ein /
ARCNET: Start of remote service

LED-HEX-Display Test

Test of LED-HEX-display

KK-Interface (J44) Version VA auf D200
KK-Interface (J44) version VA on D200

D200 XCU

FEHLERMELDUNGEN /
ERROR MESSAGES

| X2169-33B-1
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Name Datum
Wie 29,07.98
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> 1000V =S

Poti / Pots

R19 Multiplier-Sol lwert /
Wultiplier Nominal value

MeBpunkte /

X2

99 K15

X30 OV ( ANAGND )

X40 OV  ANALGND? )

X4 UWPL_IST

X42  U_MPL_SOLL

X43 Multiplier-Spannung max. 1000V /
Multiplier Vol tage max. 1000V

X440V Multiplier

Measuring points

D291
KK-Interface

POLYDOROS [X | X2169-34B-1
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KK-Interface

KK1B G1/G2

Blatt,Strom [Anschlup [Richtung . Blatt,Strom
Cetrenpath| o |+ el Cetrentaat
34/1B 1 — | 0V Last/ load
34/38 2 |——»| OVSignal/ Signal
34/28 I | —| 24v/290
34/18 4 |—| 230V
34/B9 5 | —| 420V —— 0
Lg—1 VK

34/198 6 |e——| B @M |
34/58 7 |—| V0,85 —— ¢ —Ls
Wi | 8 |e—| 1 @ v
34/18 9 | ——| +24V waehrend/ during []]]
34/188 N |e—| D @
34/178 N |e—| ¥ ©® 4
34/68 R |—| W @

3 |—
34/8B | —| 24 —— G2

5 |—
34/58 1 |—| M08 —— 2
34/178 7 |e—> +24V
34/168 B |e—> +24V
34/168 9 |e—> +24V
34/208 N |e—>| D

| X2169-35-3
3




O

Blattverwendg:

)

Als Betriebsgeheimnis anvertraut. Alle Rechte vorbehalten.

(" ) Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
~ Confie¢ a" titre de secret d entreprise. Tous droits reserve!

Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Funktionsverw.

~
<)
Name Datum

Schu,  29.03.00
lob  11.04.04

SIEMENS AG

[BEREICH IEDIZINISOHE TEGMIK
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‘ | 2 | 3
D160 X88 Diamentor-Anschlup / X88 Diamentor-Connection ?i(;m;ei:::o)r
Blatt,Strom [Anschlup [Richtung . StrF:)mweg/
Citrenpatt] ton | +—> e ot
1/1A A |«——/| DIA+ Messsignal / Measuring Signal JUuL
11/9A B —>| A2 24
/120 C |«——]| DIA- Messsignal / Measuring Signal JuuL
D
E
11/10A F — | 24V7/29V7
H
J
11/8A K — | OND2 QV_Signal
/1A L — | OND2 QV_Signal
M
N
1/12A P |—| O0V_Llast/load
11/8A R — | AP 2N

| X2169-35A-1
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Schu. 27.09.00

Lob  11.04.04

SIEMENS AG
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1

| )

KK-Interface

KK1B G3+G4

EJL%t/tP’OS; " ég;;gl??on riehting Signal nme ElL%t/tP'jgter "
currentpath] G3 | G4 | > currentpath
34/18 t [t |—| O Last/ lood
J4/3B 2 | 2 |——| OVSignal/ Signal
34/28 313 |—| 24v20v
34/28 4|4 |—| 2300
34/87 5 | 5 |—| 420 —— G364 ﬁ
34/19B 6 |6 |&e—| B @4 | e
34/48 717 |—»| #4085  ——G3+64
Wi 8|8 |e—| 1 @ M e
34/68 9 | 9 |——| +24V waehrend/ during H:l]
W1B NN |e—] D) @
BB NN |e—| X @ W
34/68 |1 |—s W E@W
K IR p—
| " |—
5|15 |—
34/4B 6| 16 |—| +24V
#B | 17| 1T |e—> +4
#6818 1B |e—> +A4V
#B | 19| 19 | e—> +4V
WiB | 0| D |e—| ©

X2169-36-1
3
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SIEMENS AG
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KK-Interface

KK2 G1+G4

EJL(:;J[/tP':gtgm égrslgzclltj?on s Signalname E:le(:;t/tP'sgéom
currentpath[61/62 6160 | > currentpath

B | 1| 1 | Q2™

34158 2| 2 | } Q)

Wi | 3| 3 |e Q |

WU | 4| 4 | K

34/138 5 b |- i

34/138 b b | i

34/138 I ] |« i - ©

34/12B 8 8 |< i

RLYAVI) 9 9 |< i

4N2B 10 0 |« i

34/11B 1 |« 110IKV

34/68 12 2 |—» 124V G14G4 — ~

13 13

34118 | " |e—]| E™

34/118 15 N |€¢—

34/108 16 16 | ¢— > Schichtzeit /  planigraphie time

34/108 17 1l | ¢—

34/98 18 1§ | ¢&— D_~

19 19
347208 2 AN —»
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Name Datum
Schu, 02.10.00
lab  11.04.04

SIEMENS AG

[BEREICH IEDIZINISOHE TEGMIK
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1 2 3
KK-Interface KK16
Blatt,Strom JAnschiuf [Richtung Stromweg/
weg/Page | Connec- Signalname current
currentpath] tion — path
1 >
7 | —_—
BU2 BU1
;S P—
Duplex Triplex BV
473 1 ¢ Z0OM kleines Format
| smal format
34/9A S |e
34/3A 6 | —»| +24v T
A
wim | 1 | |
8 A3 2
9 |— A3
0 |—
N |—
34/9A 7 |«
1§ |—
| —
1 |——
6 |——
34/9A 17 |«
B |—
9 |—
3H/19A N |e—| D
| X2169-38-1
1 2 3
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Name Datum
Schu, 02.10.00

Lab 11.04.04

SIEMENS AG
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KK-Interface

ASK
Blatt,Strom [AnschlufjRichtung . Blatt,Strom
A“J‘J?fiﬁ?éoth “Hor |+ >anelnne Correntaath
I |—| +24V 61
2 |——»| +24V G2
3 |—| +24VG3
| 4 |——>| +24V G4
5 | —_—
34/18A 6 |e—| 27,2V {3,
B[ 347188 | 7 |—| 27,2V
8§ |—
9 |—
| WA 0 | —| @ W
N |—
12 |—
13 |—
C
9 |—
MATA | 15 | —| 424V X @
6 | ——
B 17 |—
8 | ——
19 |—
o| 200 | N |e—»| D
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Name Datum
Schu, 02.10.00
Lab  11,04,04

SIEMENS AG

[BEREICH IEDIZINISOHE TEGMIK
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KK-Interface

Kt

Blatt,Strom [Anschlup [Richtung . Blatt,Strom
Cirentpot| i | +—> i Curertpth

34A/3A A — | -0
34A/6A B |€——]| Program A
34A/6A D | <«——| Program FRE

E|—| +24V
SAN/TA F |4——]| Program B
J4A/TA L | €——/| Program C
SAN/TA R |€——]| Program D
34A/3A T |e—| H [d.

U — | Lost load
J4A/8A V. | «——| Program E
34/4A W |le—| [H [d.
s | x |le—| H [d
34A/8A L |4——| Program F
| M |e—| H [d
34A/5 ¢ |«—| [H [d
34A/9A DD |4——| Program G
sk | |e—| H (M.
S4A/6A W |e——| +0

W |e—>| D

X2169-40-1
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1 2

Erzeugnis:

(=]

Product: Polydoros LX
E‘s"s‘gm;egr/oup Schal tungsunterlagen / circuit diogram X2169
mex [A B BB |B|c|c]lc|olE]rF
Rev. | | ot lop lo3 |or o2 o3 (o [o1 | o
DIO0 1171 169 X2169 XX XX = ——|—|—|—|—
7556320 [OIOIOIOX XXX X X |—
g6 2006 |[OOIOIOI0I0I0I0I0X X
me nnwae X —|—|—|—|—|—|—|—|—|—
s [ O IXIX X XX X X X
s e DI IX XXX X XX
nax  |OOOIOIO0I0IOIOK X
pe0 126 XD IX XX XX X X X X
me 0165 1 T asned || IXIXIX XX X X X X X
o 71220 (@000 066 ® < <—
v 57614902206 (@@ OO O OO @ < <X
Ao 0200 112708 DX XXX X X X X X
0 001 aemne DX IX XX X X XX
(Option)
W D220 86 08 416 X2055 XXX ===l 11—
7143625055 [OIO XXX XXX X | —|—
5658 864 X206 |O|OIOI0IOIOI0IO XXX
230 8826950 X106 DX DX XX X X X XXX X
(Option)
X = Liefereinsatz / beginning of delivery  +6 Nicht LX-Lite u.
O = Nachtrdglicher Einbou moglich / LD . H-E-X0U
bsequent installation possibl .
A L KOMPATIBILITATSLISTE
@ = Mo tssig / £10 Nicht LX50 m. H-E-XCU COMPATIBILITY LIST

Combination illegal

| X2169-50-7
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SIEMENS AG
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1 2 3
Erzeugnis:
Product: Polydoros LX
Egggmyegr/oup Schal tungsunterlagen / circuit diagram X2169
Index | A [B|(B|B|B|[C|[C|C|DI|[E|[F
Rev. | -——| ———[01 {02 |03 |01 {02 {03 |01 |01 [Of

0230 1SN |— XXX XXX X X | — | —

(option) 819 640 32076 |—|O|O|O|OIO|IO|IOIOX X

D290 1172 787 X2169 Xl—=l—l—1—l—1—l—1——1—

(Option)

9t T [OPXIXIXIX XXX XXX

(Option)
9 D19 70 34 395 66032 — = === |===]= =X
+9 D320 96 58 963 X2206 —|—|—|—|—|—|—|—|—|—| X

mit

D321 56 58 831 X2206 —|—|—|—|—|—|—|—|—|—X

X = Liefereinsatz / beginning of delivery %9 Nur LX50 m, H-E-XCU

O = Nachtrdglicher Einbou mdglich / .

subsequent installation possible KOMPAT IBIL I TATSLISTE
& — Kombination unzuldssig / CONPATIBILITY LIST

Combination illegal

| 2

| X2169-51-6
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