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GALILEOS

A ACHTUNG

Stérung elektromedizinischer Geréte durch Funktelefone:
Zur Gewdhrleistung der Betriebsbereitschaft elektromedizi-
nischer Gerdte ist der Betrieb mobiler Funktelefone im Pra-
Xis- oder Klinikbereich untersagt.

A ACHTUNG

Wenn Sie das Gerét éffnen:
Bitte beachten Sie die VorsichtsmalBnahmen A

beim Umgang mit Platinen (EGB). ‘L ‘
Entladen Sie sich vor Beriihren der Bauteile

durch Anfassen eines Erdungspunktes.
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Anderungen gegeniiber der letzten Ausgabe:
04.2012
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Sirona Dental Systems GmbH

A ATTENTION

Interference with electromedical devices by radio telepho-
nes:

To guarantee the operational safety of electromedical de-
vices, the operation of mobile radio telephones in the medi-
cal practice or hospital area is prohibited.

A ATTENTION

When opening the equipment:
Please observe the safety measures for hand- A

ling PC boards. Touch a ground point to remo- ‘ L \

ve any personal electrostatic charge before
touching the components.

New since: 12201 2

Modification compared with last edition: 04.2012

Chapter or paragraph, page

GALILEOS Comfort PLUS ..........coovvvvviinnnn. 1D
DX41/DX42 /DX6 ..coevvieeieeeeieeeeeeeeeee e 3
GALILEOS with Facescan............cceeeeevevveneenns 6
Legend ... 7A

GALILEOS ... 1
GALILEOS from Serial-No. 3200 ..........cccceenne. 1A
GALILEOS from Serial-No. 8500/48500 ........... 1B
GALILEOS from Serial-No. 9000/49000 ........... 1C
GALILEOS Comfort PLUS ..., 1D
DX1 /DXB2 oottt 2
D) CRWAD).C A D) (I 3
Easypad ... 4
Multipad..........oveeeieeieeeeee e 4A
X-RAY - Detector ..o 5
X-RAY - Detector from Serial-No. 5000 ........... 5A
GALILEOS with Facescan.........ccoeecvvveeeeeeeennnns 6
Legend ... 7A

61 25 640 D3437
D3437.050.01.07.09



Sirona Dental Systems GmbH

A ATTENTION

Perturbation d'appareils électro-médicaux par
radiotéléphones: Pour garantir la sécurité de fonctionne-
ment d' appareils électromédicaux, Iutilisation de
radiotéléphones mobiles est interdite dans les hépitaux et
cabinets.

GALILEOS

A ATENCION

Interferencia en
radioteléfonos:
Para garantizar la seguridad funcional de aparatos
electromédicos, se prohibe la utilizacion de radioteléfonos
modviles en el consultorio o clinica.

aparatos  electromédicos  por

A ATTENTION

Ouverture des units:Veuillez respecter les dis-
positions de précaution applicables a la mani- A
pulation des cartes. Avant de toucher un com- ‘z ‘
posant, éliminez la charge électrostatique de

votre corps en touchant un point de mise a la

terre.

A ATENCION

Al abrir la unidad

observe las medidas de precaucion al mani- A
pular con platinas (Componentes sensibles a ‘L ‘
descargas electrostéticas).

Antes de tocar los componentes derive su car-

ga eletrostdtica tocando un punto de puesta a tierra.

Nouveau depuis: 1 2201 2

Modifications par rapport a la derniére édition:
04.2012
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D3437.050.01.07.09

12.2012

61 25 640 D3437

Ab Serien-Nr.
From Serial-No.
De No de série
Desde No de serie

9000 GALILEOS Comfort
49000 GALILEOS Compact

A-Nr.: 116 586

A-Datum: 06.12.12







Dx32] 61220191
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2. Schutzleiter

2. Protective ground wire

2. éme conducteur de protection
2. Conductor de proteccién

[oxi ] 52 32 652
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X32 ~ TempA XX105.2
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X3.6 X_kVist X105.6
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X1000.3
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X1000.14°
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DX7 Easypad
DX71 Multipad

SE1 2
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I Laser PS

178 3 Rdntgendetektor
) X-Ray Detector
Détecteur radiologique
Detector radiografico
C -
~ Facescan (Option)
v C

Blatt Grundgerat GALILEOS Comfort PLUS
G ALI LE O S Sheet 1 D Basic Unit GALILEOS Comfort PLUS
Feuille Appareil de base GALILEOS Comfort PLUS
Hoja Unidad bdsica GALILEOS Comfort PLUS |
D3437.050.01.07.09 | 12.2012 61 25 640 D3437

Ab Serien-Nr.
From Serial-No.
De No de série
Desde No de serie

60001 GALILEOS Comfort PLUS

A-Nr.: 116 586

A-Datum: 06.12.12







Bis Serien-Nr.

D X 1 Bis Serien'Nr.  GALILEOS Comfort 8499
59 24 142 ANo de série  GALILEOS Compact 48499 Can Bus Plug/Pin [ Jumper [ signal
Hasta No de serie DX1 X302 —>DX7
X300/1 JMP300 nc
LW X1 o%lo " ?&1 me XRAY _ DX6  DXé I 4% X500 1 X300/2 JMP300 Can High out
L 'I WEE WEE o X300/3 JMP300 Can High in
naT07 2 . c R X316/1 JMP316 Can Low out
el e =AY | b oy DX@1 ml%%omw Db D01 x[wEoz Q; ﬁ g W X316/2 JMP316 Can Low in
S Hens D en e - I DXt /;303 ot -
% 3.3V &V
5 ean X301/1 JMP301 nc
ynat09 o000 = 288 X607 X602 X301/2 JMP301 Can High out
Aéﬂe 05 AnIOE N o - 0 X301/3 JMP301 Can High in
il N oo BN e ) X317/1 JMP317 Can Low out
i | Vs05 RJ45 X317/2 JMP317 Can Low in
X317/3 JMP317 nc
| BEIMI02 Vers_orgupg;spannyng/Supgly voltage/ .
> Qm o tension d’alimentation/tension de alimentacion
G 5 DX1 X500 —DX89 Pin | Signal
8 1 TDI+
2 ¥ 2 TDI-
= 3 DGND
4 VCC 28V
5 AA500
6 Daten+
7 CLK+
g 8 Steckplatzerkennung
= 9 CanHin
10 Can H out
. . . 11 Daten-
12 CLK-
I e
V905 an L in
-
5924142D3352E6 D& | BARCODE | # [ UNTESTED | Srona 15 | Canl out
Pin | Signal
1 Signal
2 Signal
Ab Serien-Nr.  GALILEOS Comfort 8500 8 |Signal
62 82 052 De No de série  GALILEOS Compact 48500 4 Signal
Desde No de serie 5 nc
- N PG a—— — 6 nc
E messss HU = o
X104. . . X403. X611 i 4 8 nc
Naae
+ wm P sssstmeepmecstinee
Pt
im A o Versorgungsspannung/Supply voltage/
tension d’alimentation/tensién de alimentacién
— DX1 X804 — V1_3 Pin_| Signal
Tﬁ?ﬁﬁm 1 [ pano
. 2 3,3V
[ 3 Signal
4 GND
DX1 X404 — M1_4 Pin_| Signal
X404 L i 1 1 ;tov Drehrich-
] |£ 2 ung
L) 3 GND
® [ - DX1 X402 — M1_4 Pin_| Signal
d E 1 1 VCCsV
T 2 GND
5 g ﬂév 3 Signal
-
-y »T] DX1 X611—> Laser PS Pin_| Signal
ol
X8 @1 1 5V
X2 X1 F-]
T-l a 2 GND
[=
o O
Em g M
~
( & - Versorgungsspannung/Supply voltage/
L o n tension d’alimentation/tension de alimentacion
200 T 0 ]
- } R I DX1 X104 —>DX7 X102 | Pin_| Signal
- X3 Caii. } 5 2 1 1 Digital GND
oeen] ‘ el V 2 28V
%803— o L { J = 3 HV Taste Auf GND
+ coen - - st = 4 HV Taste Auf
T 8 & 5 HV Taste Ab GND
£ 3 s 6 | HV Taste Ab
X813 Umlauf . "
DX1 X403 — V1_4/SE1 Pin | Signal
1 1 Endschalter unten
DX1 59 24 142 DX1 62 82 052 T 2 GND
Messpunkte/Test points/ Messpunkte/Test points/ é 3 Endschalter oben
Point de mesure/ Point de mesure/ =il 4 GND
Puntos para medicion Puntos para medicién 5 GND
Pin Signal Pin Signal 6 3,3V
AA102 +3,3V MP13-DGND | Digital GND 7 Lichtschranke
AA103 Digital GND MP13-3V3 | +3,3V 8 GND
AA104 +5V MP1308 Digital GND
AA105 Digital GND MP1311 +5V
AA106 +28V MP1303 Digital GND
AA107 Digital GND MP1300 +28V
AA108 +40V MP1304 Power GND
AA109 Digital GND MP1307 +40V
MP1314 Digital GND
MP1313 +2,5V
MP1315 Digital GND
MP1312 +1,2V
Versorgungsspannung/Supply voltage/
oo X1 Vi = BARCODE tension d’alimentation/tension de alimentacion
wiss! | DX32 X1 —> DX1 X100 Pin_| Signal
I 1 1 Digital GND
2 28V
3 Power GND
Fi01 | I 4 40V
DX32 X2 — DX6 X3 Pin | Signal
F1e | Ny 1 1 GNDM
g 2 nc
P 3 400V
| I | | I 4 nc
K1 — DX32 X100 Pin | Signal
| NOOpe 3 : .
F103 | n [,3,5 % 2 Netzspannung
A 59 24 001 D3352 E2 3
Ab Serien-Nr 61 22 019 D3352
From Serial-No. (F103 entfallt/not applicable/supprimé/se suprime)
De No de série 1 00
Desde No de serie
Blatt Grundgerat
GALILEOS | 2 Basic Uni
Feuille Appareil de base
Hoja Unidad bdsica
D3437.050.01.07.09 12.2012 61 25 640 D3437

Ab Serien-Nr.
From Serial-No.
De No de série
Desde No de serie

00 000

A-Nr.: 116 586

A-Datum: 15.04.11







DX41

Entféllt ab Serien-Nr.
Not applicable from Serial-No.

Supprimé de No de série 3 2 0 o
Suprime desde No de serie

) ) Versorgungsspannung/Supply voltage/
BARCODE A - 2112 tension d’alimentation/tensién de alimentacién
' DX41 X103 — DX42 X100 Pin | Signal
UNTESTED \ 1 XRAY TASTE
o Ne__ rit 2 XRAY TASTE GND
128 0 0 R142 N e 3 DGND
h - J104 (@) 110
o = p " 7105 I » 4 VCC+28V
: LR | V204 o . X100 5 |CANH
S R2 1202 - L 77 26 2 6 CAN L
: " 2201 Rioa 7 |nc
o 0 g % o o R 1A 8 nc
: p2Ca SE J 9 nc
B E 4 o S < : . Pin_| Signal
08 R S8 ¢ 20 1 CANH
. 59 36 344 D3352E1 Moyl Lo 3 -5 2 JoanL ___ _
ALE ‘ e R B > g Rl 4__|CANH
! : Lot C12s . 5 CANL
p 7 w2 58 y 6 XRAY TASTE GND
3 g . - g 7 |vCC+28v
) S (el ‘ ‘ s 8 DGND
X102 r X104 X103
A
o~ Versorgungsspannung/Supply voltage/
V10T ) » IYs) % + tension d’alimentation/tensién de alimentacién
X108 + 3d 1 L 0 3 DX42 X101—> S41_1 Pin_| Signal
S S S Q 0 e 1@ 1 XRAY TASTE
XRAY %) o o [ ] | 'E‘\l) u N e 2 XRAY TASTE GND
—_ [ ] Ne 3 nc
XRAY %) X105 o) ° e 7 o
= =z [ ] NC
Q| GND %) = = S ° 2 EE
[T X X x ® X200 Ne 7 nc
= +28V @ = & a °
w — ° 10 8 nc
L - X109 X110 9 o
E CAN-H @ e m CAN M : PE_1 10 o)
D | CAN-L @ T8V ® DX42 X201 — Folientastatur | Pin | Signal
- o 1 VCC+5V
— X101 = ® 2 |GND
> 3| XRAY TASTE GND
4 XRAY TASTE
— ] DX42 X200 — Folientastatur | Pin | Signal
° 1 VCC+5V
[ ] 2 LED Ready
° ‘ 3 LED XRAY
® X201 4 LED XRAY
: 5 LED XRAY
° DX42 X105 — Tirkontakt Pin_| Signal
PY <)
== ° PE
VJ 00 ° L max. 240V
_ 14 1 max. 240V
°
°
P
rona . )
DX6 60 33 406 DX6 62 98 108
X605 + . xa6 AL DX6 60 33 406
%\ID@ KV IST &xz 52 50 108 | i ey T-Rochre
OO ica pi om .@@ it - Messpunkte/Test points/
Lo v ; ' :g:gt nc'li:drir::ei:ggre/Puntos
:12 1 Pin Signal
MP1 VH/mA_UM
MP2 VH/mA_SOLL
EEB MP6 mA IST
Co92 v, d X MP7 VH ST
i O O Vioooxe X305 +kV IST
0Tt o A X306 KV IST
VH/mA_UM S
LM OMP1 g " Soa X300 T2
X301 T
: g oy, X4 -mA IST
I I X5 +mA IST

X3
B)g F201
[ BARCODE |

o J g [ UNTESTED

GND1
VHmA_Soll G

M2y I

V203

6033 4060335267 =jrond |

ﬁ ‘OV.OII [e om

U]. o o] ° \.. o} .‘ ) :Eeé:i

DX6 62 98 108

Messpunkte/Test points/
Point de mesure/
Puntos para medicion

Pin Signal
MP1 kV GND (-)
MP2 KV ist (+)
X302.1 +mA st
X302.2 -mA ist
X400.1 Pulse Counter
X400.2 GND

(Pulse Counter)

Blatt Grundgerat
GALI LEOS Sheet Basic Unit
Feuille Appareil de base

Hoja Unidad bdsica

D3437.050.01.07.09 12.2012 61 25 640 D3437

Ab Serien-Nr.

From Serial-No.
De No de série
Desde No de serie

A-Nr.: 116 586 A-Datum: 06.12.12







DX1_] 59 24 142]!

i

i

i

1

T

. X300.1 :
s o -
. X082 [JBN BN -} X1022 X300.4 | [
X083 o< GN BN oV X1023 X3005 . .

I X044 4 < VE YE -] X024 X3006 | = I
i xioas 2 &Y - X705 xaoor , I
X045 2 PK PR X026 X3008 -

. Damnwy s o | X3009 [ - [
| Lo ¢ X300.10 - . i
) . 1X103.1 X300.11 :| :

. ) X300.12 j ; | :
| - X300.13 - .ol
; T = i

- ] X300.15 . | :
| ; —) \ - !
: - L - I
I ; E) G -
. I I I o o o o owd I
- H - | " e— i

! | | : Touchscreen I
| . 1 X100.1 = |
X I | X2 Lg:g-l—_ b
I . ! XT003 ; | i
! I ! Xt — S - :
| . . . il !
- i

i | ! | Foil Button o
! | i o 4 |
. ' X012 .
| Xi01.4 .| | i

1 X107.5 - . i

I X101.6 |

l xior7 1 j— ;" !

i XTOT8 =2 (= -

X101.9 i :

! xiot- 1ot I !

XTOTAT —— I

XLz ] | .

. XTOT.13 . -

XTOT.14 - i

' X101.15 —+— o,

i XTOT.16+< (= o

4 A .

4 oy b

| X105.3 = 1 !

! X1054 , " . [

L i a 7 T T

i i

DX7

' 60 41557
! Easypad

DX7 | 6125 293!

X100
X300
=jrong |
V107.V106
g 8 1
fa)
[NN]
=
w
(NN}
=
Z
oD
X103
X101 = X7
|-P2
61 25 293 D3352 E7

Versorgungsspannung/Supply voltage/
tension d’alimentation/tensién de alimentacién

X104/ | DX7 X105 — Foil Button | Pin | Signal
1 1 LED Ready
| 2 GND
Uéﬂ 3 LED X-ray
BARCODE |/\ _ 4 [GND
g o DX7 X101 —Foil Button | Pin | Signal
s gl 1 1 HV_AUF
g 2 HV_AUF_GND
vceiav 3 HV_AB
] " 4 HV_AB_GND
5 SW_HV_AUF
6 GND
7 SW_HV_AB
% 62 8 GND
8 9 |SLAUF
g X102 10 | LICHT_VISIER
X105 11 SL_ZU
— 12 ST_ZU
V1% 13| GND
14 ST_AUF
15 RL
16 TEST
Blatt Easypad
GALILEOS |55, |4 |8
Feuille Easypad
Hoja Easypad
D3437.050.01.07.09 12.2012 61 25 640 D3437

Ab Serien-Nr.
From Serial-No.
De No de série

Desde No de serie

00 000

A-Nr.: 116 586

A-Datum: 29.03.11







DX1 I

59 24 142]!
62 82052 |

X104.1 "

X104.2

WH -I X102.1
BN X102.2

[[Dx71] 5936 385 !

X106.1

X106.2

) — o

Display Modul I -

X106.3

WH ™
:t@
GN

X104.3 «

X104.4 I <YE
X104.5 GY

xml_j—;

* X102.3
X102.4
X102.5

X106.5 «

X106.6 I
X106.7

X104.6 * PK

R

. L10
X302.1
X302.2
X302.34
X302.4
X3025
X302.67
X302.7
X302.8

I

:

|

.

X102.6 X106.8 *
X106.9
. X106.10
X106.11

X106.12

X106.13 =
X106.14

X106.15
X106.16 "

X203.1 =~

T

i i =

Foil Button |

X203.2 I

X203.3

X203.4
X203.5
X2036 .

X203.7 I : -
X203.8 1

X203.9 *
X203.10
X203.11

X203.12
X203.13

Il

X203.14. <

X203.15 I
X202.1 *
X202.2
X202.3

X202.4
X202.5

Il

X202.6 = <

X202.7
X202.8
X2029 *
X202.10 I
X202.11

X202.12
X202.13|
P

e o o o]

Versorgungsspannung/Supply voltage/
tension d’alimentation/tensién de alimentacién

UNTESTED

4

DX71 59 36 385

V107

I
S

[ XX XXXXXXXXX] | E
+

X202

DX71 X202 —Foil Button | Pin | Signal
1 1 VCC 5V

2 LED Ready
3 LED X-ray
4 GND
5 LED Lichtvisier
6 LED Patient S
7 LED Patient M
8 LED Patient L
9 LED Patient XL
10 LEDR

11 LED Test

12 LED AEC

13 LED MEM

X203

DX71 X203 —>Foil Button | Pin | Signal
1 1 HV_AUF

2 HV_AUF_GND
3 HV_AB
4 HV_AB_GND
5 SW_HV_AUF
6 SW_HV_AB
7 Matrix Tasten
8 Matrix Tasten
9 Matrix Tasten
10 Matrix Tasten
1 Matrix Tasten

12 Matrix Tasten

13 Matrix Tasten

14 Matrix Tasten

15 Matrix Tasten

Blatt Multipad
GALILEOS |25, [4A ke

Feuille Multipad

Hoja Multipad
D3437.050.01.07.09 12.2012 61 25 640 D3437

Ab Serien-Nr.
From Serial-No.
De No de série
Desde No de serie

00 000

A-Nr.: 116 586

A-Datum: 29.03.11







160 07 269

I Réntgendetektor

i X-Ray Detector
.Detecteur radiologique
- Detector radlogra ico_

DX89] 6033 851 !

Bildverstarker_

Image intensifier
Amplicateur de brillance
Intensificador de imagen

BV | 6094739 |

e BV X1 Netzteil |

_IBV X1.2 Power supply
1BV X1.3 Bloc d'alimentation
"BV X4 Fuente de alimentacionl
BV X1.5
BV X1.6

BV X1.7

—JBV xi8

BV X1.9

BV X1.10

BV XT.11

BV X1.13
BV X1.14

I x5005 N X201.15 X203 |-
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= CCD_X1.5
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= CCD_X1.48

ICCD X1.49
CCD_X1.50
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CCD Kamera
CCD camera
Caméra CCD
Camara CCD

Blatt Réntgendetektor
GALILEOS &= 5 X RAY Detoctor

Feuille Détecteur radiologique

Hoja Detector radiogrdfico
D3437.050.01.07.09 12.2012 61 25 640 D3437

Bis Serien-Nr.
Till Serial-No.

A No de série
Hasta No de serie

04 999

A-Nr.: 116 586

A-Datum:

29.03.11
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Blatt Réntgendetektor
GALILEOS &= 5 A X-RAY Detector
Feuille Détecteur radiologique

Hoja Detector radiogrdfico |
D3437.050.01.07.09 12.2012 61 25 640 D3437

Ab Serien-Nr.
From Serial-No.

De No de série

Desde No de serie

A-Nr.: 116 586 A-Datum: 19.04.12
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le POE Blatt Erweiterung Facescan
' Sheet Extension Facescal
| GALILEOS |3z |6 |Zmmies’
i Hoja Feacescan de Extension
1 D3437.050.01.07.09 12.2012 61 25 640 D3437
Ab Serien-Nr. 60001 GALILEOS Comfort PLUS

From Serial-No.
De No de série
Desde No de serie

9000 GALILEOS Comfort
49000 GALILEOS Compact

A-Nr.: 116 586

A-Datum: 06.12.12







Zeichenerklarung

DX1

V100
V101
V109
V110
V500
V501
V502
V505
V610
V700

V701

V900
V902
V905
V1101
V1102
V1103

DX1

V200

V500
V501
V502
V505
V610
V700

V701

V900

V902

V905

V1101
V1301
V1303
V1316
V1317
V1323
V1324

DX6

V1
V2

V8
V203

DX6

V200
V300
V324
V325
V500

Steuer-Regelplatine
59 24 142

LED, +28V

LED, +40V

LED, +3,3V

LED, +5V

LED, Pan gesteckt

LED, Image

LED, Ceph gesteckt

LED, HSI Daten

LED, +10V Stirn/Schlafe

LED, Normal: blinken mit 1 Hz
Fehlerfall: an, aus oder schnelles
Blinken

LED, Normal: blinken mit 1 Hz
Fehlerfall: an, aus oder schnelles
Blinken

LEDS, Data

LED2, Link Netz

LED1, Link LWL

LED, CAN-Bus

LED, FPGA

LED, frei

Steuer-Regelplatine
62 82 052

LED Normal: blinken mit 1 Hz
Fehlerfall: an oder aus
bootloader-Betrieb: schnelles
Blinken

LED, Pan gesteckt

LED, Image

LED, Ceph gesteckt

LED, HSI Daten

LED, +5V DC-Motor

LED, Normal: blinken mit 1 Hz
Fehlerfall: an, aus oder schnelles
Blinken

LED, Normal: blinken mit 1 Hz
Fehlerfall: an, aus oder schnelles
Blinken

LED3, Active

LED2, Link

LED1, Speed

LED, CAN-Bus

LED, +28V

LED, +40V

LED, +5V

LED, +3,3V

LED, +2,5V

LED, +1,2V

Wechselrichter
60 33 406

LED, Statussignal 1

LED, Statussignal Kontroller
arbeitet

LED, VH/mA-Regler

LED, +5V

Wechselrichter
62 98 108

LED, Statussignal (LB) Controller
LED, mA-Regler

LED, Vorheizspannung

LED, Vorheizstrom

LED, +5V

DX7

V100
V101
V102
V106
V107

Anzeigeplatine

LED, +5V

LED, +12V
LED, +32V
LED, CAN-TxD
LED, CAN-RxD

DX11 Controller Platine

DX32

V132
V133

DX41

V103
V104
V202
V204

DX42

V100
V101
V103

DX71

V100
V101
V103
V107

Netzteilplatine

LED, +28V
LED, +40V

Schnittstellenplatine

LED, Statussignal 1
LED, Statussignal 2
LED, +5V

LED, +3,3V

Anzeigeplatine
Fernbedienung

LED, Reset
LED, +28V
LED, +5V

Anzeigeplatine

LED, Reset
LED, +28V
LED, +5V

LED, Heartbeat

Bildspeicherplatine

LED, PLL_FPGA locked
LED, PLL_CCD locked
LED, SDRAM-Zugriff
LED, CCD_Data

LED, HSI

LED, TDI

LED, Image

LED, +28V

LED, +3,3V

LED, +5V

LED, +24V

LED, DX89 Spannungen
LED, Bildverstarker
Netzteilspannungen
LED, Gettering

LED, Lebensblinken
LED, Fehlerstatus

LED, Bildspeichertest
LED, Aufnahmebereitschaft

Roéntgendetektor
BV Bildverstéarkereinheit
CCD Kamera
Netzteil
H1  Rontgenstrahler
FS Facescaneinheit
VR Magic Modul Kameras
Lichtmodule
V1 Status LED 1
V2 Status LED 2
POE Netzwerkplatine
Netzteil
Power over Ethernet Einheit
Lichtschranken V
Vi_2 Schwenkarmposition
V1_3 Startposition Umlauf
Vi_4 Hoéhenverstellung
Motoren M
M1_3 Motor fiir Drehbewegung
M1_4 Motor fir Héhenverstellung

Schalter, Taster S
S1 Hauptschalter

S41_1  X-ray-Ausldsetaste

SE1_1 Endschalter Héhenverstellung
unten

SE1_2 Endschalter Héhenverstellung oben
Sonstige Bauteile

F1/F2 Sicherung

K1-11 Klemme/Kupplung am/im Gerét

L1, L2, .. Leitungen
Laser PS Laser-Lichtvisier
F Ventilator

GALILEOS

Blatt Zeichenerkldrung
Sheet Legend
Feuille Légende

Hoja Explicacion

D3437.050.01.07.09

12.2012 61 25 640 D3437

Ab Serien-Nr.
From Serial-No.
De No de série
Desde No de serie

00 000

A-Nr.: 116 586

A-Datum: 06.12.12




Legend

DX1

V100
V101
V109
V110
V500
V501
V502
V505
V610
V700

V701

V900
V02
V905
V1101
V1102
V1103

DX1

V200

V500
V501
V502
V505
V610
V700

V701

V900

V02

V905

V1101
V1301
V1303
V1316
V1317
V1323
V1324

V200
V300
V324
V325
V500

Control Board
59 24 142

LED, +28V

LED, +40V

LED, +3,3V

LED, +5V

LED, Pan plugged

LED, Image

LED, Ceph plugged

LED, HSI Data

LED, +10V forehead/temple
LED, Normal: flash at 1 Hz
Error: on, off or rapid blinking
LED, Normal: flash at 1 Hz
Error: on, off or rapid blinking
LED3, Data

LED2, Link mains

LED1, Link LWL

LED, CAN-Bus

LED, FPGA

LED, nc

Control Board
62 82 052

LED Normal: flash at 1 Hz
Error: on or off

bootloader mode: rapid blinking
LED, Pan plugged

LED, Image

LED, Ceph plugged

LED, HSI Data

LED, +5V DC Motor

LED, Normal: flash at 1 Hz
Error: on, off or rapid blinking
LED, Normal: flash at 1 Hz
Error: on, off or rapid blinking
LED3, Active

LED2, Link

LED1, Speed

LED, CAN-Bus

LED, +28V

LED, +40V

LED, +5V

LED, +3,3V

LED, +2,5V

LED, +1,2V

DC/AC Converter
60 33 406

LED, Status signal 1

LED, Status signal controller works
LED, VH/mA-controller

LED, +5V

DC/AC Converter
62 98 108

LED, Status signal controller (LB)
LED, mA-controller

LED, preheating voltage

LED, preheating current

LED, +5V

DX7

V100
V101
V102
V106
V107

DX32

V132
V133

DX41

V103
V104
V202
V204

DX42

V100
V101
V103

DX71

V100
V101
V103
V107

V203

V208

Display Board

LED, +5V

LED, +12V
LED, +32V
LED, CAN-TxD
LED, CAN-RxD

DX11 Controller Board

Power Supply Board

LED, +28V
LED, +40V

Interface Board

LED, Status signal 1
LED, Status signal 2
LED, +5V

LED, +3,3V

Display Board
Remote Control
LED, Reset

LED, +28V
LED, +5V

Display Board
LED, Reset

LED, +28V

LED, +5V

LED, Heartbeat

Image memory board

LED, PLL_FPGA locked

LED, PLL_CCD locked

LED, SDRAM-access

LED, CCD_data

LED, HSI

LED, TDI

LED, Image

LED, +28V

LED, +3.3V

LED, +5V

LED, +24V

LED, DX89 voltages

LED, Image intensifier power supply
voltages

LED, Gettering

LED, Standby flashing indicator
LED, Error status

LED, Image memory test

LED, Exposure readiness

Blatt Zeichenerklarung
GALILEOS [E=, [7A |E=

Feuille Légende

Hoja Explicacion
D3437.050.01.07.09 12.2012 61 25 640 D3437

Ab Serien-Nr.
From Serial-No.
De No de série
Desde No de serie

00 000

A-Nr.: 116 586

A-Datum: 06.12.12

X-Ray Detector

BV Image intensifier unit
CCD camera
Power Supply

H1 X-Ray Head

FS Facescan unit
VR Magic Module Cameras
Light modules

VA Status LED 1

V2 Status LED 2

POE Network circuit board
Power supply unit
Power over Ethernet unit
Light Barriers V

Vi_2 Swivel arm position

V1_3 Rotation start position

Vi_4 Height adjustment
Motors M

M1_3 Motor for rotation

M1_4 Motor for height adjustment
Switches S

S1 Main switch

S41_1  X-ray-release button

SE1_1  Limit switch height adjustment down

SE1_2  Limit switch height adjustment up
Other components

F1/F2 Fuses

K1-11 Terminal/coupling at in unit

L1,L2,.. Leads

Laser PS Laser Light Localizer

F Fan



Légende

V200

V500
V501
V502
V505
V610
V700

V701

V900

V902

V905

V1101
V1301
V1303
V1316
V1317
V1323
V1324

V200
V300
V324
V325

V500

Platine de commande
59 24 142

DEL, +28V

DEL, +40V

DEL, +3,3V

DEL, +5V

DEL, Pan enfichée

DEL, Image

DEL, Ceph enfichée

DEL, données HSI

DEL, +10V front/tempes
DEL, Normal: flash a 1 Hz
Erreur: on, off ou flash rapide
DEL, Normal: flash a 1 Hz
Erreur: on, off ou flash rapide
DELS, Data

DEL2, lien réseau

DEL1, lien LWL

DEL, CAN-Bus

DEL, FPGA

DEL, libre

Platine de commande
62 82 052

DEL Normal: flash a 1 Hz
Erreur: on ou off

Mode bootloader: flash rapide
DEL, Pan enfichée

DEL, Image

DEL, Ceph enfichée

DEL, données HSI

DEL, +5V Moteur DC

DEL, Normal: flash a 1 Hz
Erreur: on, off ou flash rapide
DEL, Normal: flash a 1 Hz
Erreur: on, off ou flash rapide
DELS3, Active

DEL2, lien

DEL1, Speed

DEL, CAN-Bus

DEL, +28V

DEL, +40V

DEL, +5V

DEL, +3,3V

DEL, +2,5V

DEL, +1,2V

Onduleur
60 33 406

DEL, signal d’état 1

DEL, signal d’état contréleur actif
DEL, réglage VH/mA

DEL, +5V

Onduleur
62 98 108

DEL, signal d’état controleur (LB)
DEL, réglage mA

DEL, préchauffage de tension
DEL, préchauffage du alimentation
électrique

DEL, +5V

DX7

V100
V101
V102
V106
V107

DX32

V132
V133

DX41

V103
V104
V202
V204

DX42

V100
V101
V103

DX71

V100
V101
V103
V107

DX89

Platine affichage

Détecteur radiologique

DEL, +5V BV Unité amplicateur de
DEL, +12V brill
DEL, +32V TRIanee
’ Caméra CCD
DEL, CAN-TxD Bloc d’alimentation
DEL, CAN-RxD
DX11 Platine de Contréle H1  Tube radiogene
Carte bloc secteur ES :;I"c:'te Facescan
DEL, +28V odule caméra VR Magic
DEL. +40V Module lumiere
r F % LED d'état 1
V2 LED d'état 2
Carte interface
DEL, signal d'état 1 POE Platine secteur
BEt ilgcal d'état 2 Bloc d’alimentation
DEL. +3,3V Alimentation via l'unité Ethernet
Platine affichage . .
Télécommande Barriéres lumineuses V
DEL, Reset Vi_2 Position bras mobile
DEL, +28V V1_3 Position départ rotation
DEL, +5V Vi_4 Réglage vertical
Platine affichage Moteurs M _
DEL. Reset M1_3 Moteur pour mouvement de rotation
DEL: +08V M1_4 Moteur pour réglage vertical
DEL, +5V
DEL, Heartbeat Commutateurs,
Touches S
Carte de la mémoire S1 Interrupteur principal
imaage S41_1  Touche de déclenchement RX
9 o SE1_1 Fin de Course réglage vertical bas
DEL, PLL_FPGA verrouille SE1_2 Fin de Course réglage vertical haut
DEL, PLL_CCD verrouillé
DEL, accés SDRAM A
DEL, données_CCD Au_tres eléments
DEL, HSI F1/F2 Fusible
DEL, TDI K1-11 Borne/fiche au/dans I'appareil
DEL’ image L1, L2, .. Lignes
DEL, +28V Laser PS Centreur lumineux
DEL, +3,3V F Ventilateur
DEL, +5V
DEL, +24V
DEL, DX89 tensions
DEL, AB, tensions alimentation
électrique
DEL, Gettering
DEL, prét pour fonctionnement
DEL, état erreur
DEL, test mémoire images
DEL, prét pour exposition
Blatt Zeichenerkldrung
GALILEOS |%, |7R|:
Feuille Légende
Hoja Explicacion
D3437.050.01.07.09 12.2012 61 25 640 D3437

Ab Serien-Nr.
From Serial-No.
De No de série
Desde No de serie

00 000

A-Nr.: 116 586

A-Datum: 06.12.12




Leyenda

DX1

V100
V101
V109
V110
V500
V501
V502
V505
V610
V700

V701

V00
V02
V05
V1101
V1102
V1103

DX1

V200

V500
V501
V502
V505
V610
V700

V701

V00

V02

V05

V1101
V1301
V1303
V1316
V1317
V1323
V1324

DX6

V1
V2

V8
V203

Platina de control
59 24 142

LED, +28V

LED, +40V

LED, +3,3V

LED, +5V

LED, Pan enchufado

LED, Image

LED, Ceph enchufado

LED, datos HSI

LED, +10V frente/sien

LED, Normal: flash a 1 Hz
Error: encendido, apagado o flash
rapido

LED, Normal: flash a 1 Hz
Error: encendido, apagado o flash
rapido

LEDS, Data

LED2, enlace red

LED1, enlace cable fibra éptica
LED, CAN-Bus

LED, FPGA

LED, libre

Platina de control
62 82 052

LED Normal: flash a 1 Hz
Error: encendido o apagado
Mode bootloader: flash rapido
LED, Pan enchufado

LED, Image

LED, Ceph enchufado

LED, datos HSI

LED, +5V Motor DC

LED, Normal: flash a 1 Hz
Error: encendido, apagado o flash
rapido

LED, Normal: flash a 1 Hz
Error: encendido, apagado o flash
rapido

LEDS, Active

LED2, enlace

LED1, Speed

LED, CAN-Bus

LED, +28

LED, +40V

LED, +5V

LED, +3,3V

LED, +2,5V

LED, +1,2V

Convertidor C.C.—C.A.
60 33 406

LED, sefnal de estado 1

LED, senal de estado controlador
en funcionamiento

LED, regulador VH/mA

LED, +5V

DX6

62 98 108

V200 LED, senal de estado controlador

(LB)
V300 LED, regulador mA

V324 LED, precalentamiento de tensién
V325 LED, precalentamiento de corriente

V500 LED, +5V

DX7 Platina indicador

V100 LED, +5V
V101 LED, +12V
V102 LED, +32V
V106 LED, CAN-TxD
V107 LED, CAN-RxD

DX11 Platina de Control

DX32 Platina de red

V132 LED, +28V
V133 LED, +40V

DX41 Platina interface

V103 LED, sefal de estado 1
V104 LED, sefal de estado 2
V202 LED, +5V

V204 LED, +3,3V

DX42 Platina indicador
Telemando

V100 LED, Reset
V101 LED, +28V
V103 LED, +5V

DX71 Platina indicador

V100 LED, Reset
V101 LED, +28V
V103 LED, +5V
V107 LED, Heartbeat

DX89 Platina de memoria de

imagen
V1 LED, PLL_FPGA fijo
V2 LED, PLL_CCD fijo
V3 LED, acceso SDRAM
V4 LED, datos CCD
V5 LED, HSI
V6 LED, TDI
V7 LED, imagen

V101 LED, +28V

V107 LED, +3,3V

V108 LED, +5V

V109 LED, +24V

V201 LED, tensiones DX89

V202 LED, tensiones alimentacion

intensificador de imagen
V203 LED, Gettering
V204 LED, listo
V205 LED, estado de fallos

V207 LED, prueba memoria de imagen
V208 LED, listo para la exposicién

GALILEOS | 3=

rie | 1C

Zeichenerklarung
Legend

Légende
Explicacion

D3437.050.01.07.09

Feuille
12.2012

61 25 640 D3437

Ab Serien-Nr.
From Serial-No.
De No de série
Desde No de serie

00 000

A-Nr.: 116 586

A-Datum: 06.12.12

Convertidor C.C.—C.A.

‘m
<

a =

S41_1
SE1_1

SE1_2

F1/F2
K1-11

L1, L2,.

Detector radiografico

Unidad del intensificador
de imagen

Camara CCD

Fuente de alimentacion

Emisor de rayos X

Unidad Facescan

Céamaras VR Magic Modul
Médulo de luz

LED de estado 1

LED de estado 2

Platina de red

Fuente de alimentacion
Unidad Power over Ethernet

Barreras de luz V

Posicién del brazo oscilante
Posicién arranque rotacion
Regulacion altura

Motores M

Motor anillo giratorio
Motor para regulacion de altura

Conmutadores,
Teclas S

Interruptor principal

Tecla de disparo de rayos X
Conmutador de final para regulacion
de altura abajo

Conmutador de final para regulacién
de altura arriba

Otros elementos

Fusible
Borne/conexién de enchufe en la
unidad

. Conductores

Laser PS Localizador luminoso

F

Ventilador






Anderungen im Zuge technischer Weiterentwicklung vorbehalten.

We reserve the right to make any alterations which may be required due to technical improvements.
Sous réserve de modifications dues au progrés technique.

Reservados los derechos de modificacion en virtud del progreso técnico.
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